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AEG 

ALB 

ALAN 

ALLEN 

AMD 

AMP 

AMFH 

ANAL 

ANZ 

ASSM 

AUG 

AVAN 



AEG 

Albrecht 
Alan Industries 
A1 len-Bradley 
Advanced Micro 
Devices 

AMP Deutschland 
Amphenol 

Analog Dev. Inc . 
anzac 

Assmann 

Augat 

Avantek 



AEG Telef unken , Arnulfstr. 205, D-8000 Miinchen 19 
G. Albrecht, Gartenstr. 8, CH-6331 Hiinenberg 
microscan GmbH, SchloBgartenweg 1, D-8045 Ismaning 
A1 len-Bradley GmbH, Kochstr. 49, D-4150 Krefeld 
Advanced Micro Devices, Herzog-Heinrich-Str . 3, 
D-8000 Miinchen 2 

AMP Deutschland GmbH, Amperestr. 7-11, D-6070 Lange 
Amphenol Europa GmbH, Griinwalder Weg 30, 

D-8024 Deisenhofen 

Analog Devices GmbH, Mozartstr. 17, D-8000 Miinchen 
lnterelectronic KG, Hochbriickenstr . 10, 

D-8000 Miinchen 2 

Assmann + Sbhne, Am Ramsberg 27, D-5880 Liidenscheid 
Neumiiller GmbH, Eschenstr. 2, D-8021 Taufkirchen 
Telemeter Electronic GmbH, Posthof 4, 

D-8850 Donauworth 



BECK 




Beckman 


Beckman Instruments GmbH, Frankfurter Ring 115, 
D-8000 Miinchen 45 


BERT 




Bertram 


Bertram, Planegger Str. 125, D-8000 Miinchen 60 


BONN 




Bonn 


Dipl.-Ing. H. Bonn, Mariahilf platz 2, 
D-8000 Miinchen 90 


BOSCH 


BO 


Bosch 


Robert Bosch GmbH, Bregenzer Str. 12, 
D-7000 Stuttgart— Feuerbach 


B0 UR 




Bourrghs 


A. Neye— Enatechnik GmbH, Maria-There sia— Str . 6 
D-8000 Miinchen 80 


BUR 




Burster 


B.Prazi sionstechnik Hubert Burster, Talstrasse 7, 
D-7562 Gernsbach 



CAN 




Cannon 


C-ASS 




Circuit-Assembly 
Corp. (CA) 


CELD 




Celduc 


CHERRY 




Cherry 


CIRC 




Circuit Assembly 


CLAB 




Centralab 


CLAIR 




Clairex Electron. 


COM 




Comatel 


CONT 




Contraves 


CORC 




Corcom 


COY 




Me Coy 


CSF 




Thomson CSF 


CTS 


KNI 


CTS Knights Inc. 



Cannon Electric GmbH, Poststr.17, D-7056 Weinstadt 
Seltronics GmbH, Hermannstr. 4, D-8014 Neubiberg 

Componenta, Rudolf-Diesel-Str. 18, D-8012 Ottobrunn 
Cherry-Mikroschal ter GmbH, Postfach 2340, 

D-8580 Bayreuth 2 

Neumiiller GmbH, Eschenstr. 2, D-8021 Taufkirchen 
Bodamer GmbH, Siidl. Miinchner Str. 24 a, 

D-8022 Griinwald 

Ginsbury Electronic GmbH, Ahornstr. 10, 

D-8012 Ottobrunn 

Comate 1 GmbH , Wiirbenthalerstr . 2 , D-7032 Sindelf ingen 
Contraves, Schaf fhausener Str. 580, CH-8034 Zurich 
Teke lec-Airtronic GmbH, Nussbaumstr. 4, 

D-8000 Miinchen 2 

Ginsbury Electronic GmbH, Ahornstr. 10, 

D-8012 Ottobrunn 

Thomson CSF GmbH, Fallstr. 42, D-8000 Miinchen 70 
CTS Knights Inc., Sandwich, Illinois 60548, U.S.A. 



DALE 

DEC 

DELE 

DIEL 



Dale 

Digital Equipment 
De levan 

Dielektra 



Dale Electronics GmbH, Falkweg 51, D-8000 Miinchen 60 
Digital Equipment, Arabellastr. 30, D— 8000 Miinchen 81 
Amphenol Europa GmbH, Griinwalder Weg 30, 

D-8024 Deisenhofen 

Dielektra AG, Kaiserstr. 127, D-5050 Porz 
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Code 

Ak tuel le 
Be zeichg. 


Old Code 
Alte 
Bez . 


Manufac tu rers 
Herste 1 ler 


Our Suppliers 
Unsere Lieferanten 


DITRA 




Di tra therm 


Ernst Roederstein, Ludmillastr. 23/25, 
D-8300 Landshut 


DRAL 


DRALOR 


Draloric Draloric Electronic GmbH, Postfach 1180, 

(former Dralowid) D -8672 Selb (resistors, capacitors) 

Draloric, Kai sers tr . 2 1 , D-5050 Porz (potentiom.) 


DUNK 




Dunker 


Christian Dunker, Postfach 13, D-7823 Bonndorf 


EBB 




EBB 


EBB, Kornerstr . 19-21, D-1000 Berlin 30 


EBE 




Elektro-Bauelem. 


EBE Elektro-Bauelemente GmbH, D-7021 Ste tten/Fi lder 


EC I 




MECA 


Electronic Components + Instruments, Oskar- 
Maria Graf-Ring 17, D-8000 Miinchen 83 


EDAK 




EDAK 


EDAK Metal 1 , -Ge rate u. Apparatebau, Postfach, 
CH-8201 Schaff hausen 


EDI 




Electronic 
Devices Inc. 


Indeg GmbH, Kemnatenstr. 66, D-8000 Miinchen 19 


EHW 




E.H.W. 


Elektro- Heiz- u. Wider stands -GmbH, 
D-5750 Minden/Sauerland 


ELCO 




Elco 


Deutsche Elco GmbH, Alter Weg 1 ,D-524l Nieder- 
dreisbach 


ELEC 




Electronic GmbH 


Electronic GmbH, Miinchner Str.51, 
D-8025 Unterhaching 


ELF 




elf ein 


E. Sommer Elektronik GmbH, Jahnstr. 43, 
D-6000 Frankfurt/Main 


ELMA 




ELMA Electronic 


ELMA Electronic AG, Am Schonaich, CH-8620 Wetzikon 


EMC 




EMC Technology 


E. Parzich, Karwendel str . 8, D-8911 Piirgen 


ERIE 




ERIE 


ERIE Elektronik GmbH, Postfach 20, 
D-8500 Niirnberg 52 


ERNI 




ERNI 


ERNI-Elektroapparate , Seestr.9, D-7321 Adelberg 


ETTING 




Ettinger 


E. Ettinger, Florian-Geyer Str . 1 , D-8000 Miinchen 70 


FAIR 




Fairchi Id 


Electronic 2000 Verbriebs-GmbH, Neumarkter Str , 75, 
D-8000 Miinchen 80 


FAUL 




Faulhaber 


Dr. F. Faulhaber, Postfach 46, D-7036 Schonaich 


FERN 




dto. — > 


Fernsteuergerate Kurt Oelsch KG, Jahnstr. 68-72, 
D-1000 Berlin 11 


FISCH 




Fischer Elektron. 


Fischer Elektronik oHG, Postfach 2304, 
D-5880 Liidenscheid 


FRO 




Fro therm 


Fro therm, Glonnerstr. 12, D-801 1 Oberpf rammern 


GARB 




Gardners Transf. 


Gardners Transformers Ltd. Christchurch/Hampshire 
BH 23/3 PN, England 


GENRAD 


GERA 


General Radio 


General Radio Comp., Helenastr.3, CH-8034 Zurich 


G + H 




Grote + Hartmann 


Grote + Hartmann, Otto-Hahn-Str . 7, 
D-5600 Wuppertal 21 


GHIEL 




Ghielmetti 


Ghielmetti GmbH, Siemensstr . 5 ,D— 6392 Neu-Anspach 1 


GI 


GEIN 


General Instrum. 


General Instrument Deutschland GmbH, Neumarkter 
Str. 6l, D-8000 Miinchen 80 


GOSS 




Go ssen 


Gossen GmbH, Nage 1 sbachs tr . 25 , D-8520 Erlangen 


GOW 




Go wan da 


A. RoBmann electroni c-Vertrieb, Keltenstr. 13, 
D-8911 Windach 


GRU 




Grundmann 


H. Grundmann, Strassbergers tr . 28, D-8000 Miinchen 40 


GRUN 




Gruner 


W. Gruner KG, Postfach l6, D-7209 Wehingen 


GUN 




Gun the r 


W. Gunther GmbH, Postfach 740, D-8500 Niirnberg 1 


HAM 




Hamlin 


Amphenol Euro pa GmbH, Griinwalder Weg 30, 
D-8024 Deisenhofen 


HAR 




Harris 


Kontron Elektronik GmbH, Breslauer Str. 2, 
D-8057 Eching 


HARM 




Hartmann 


Eduard Hartmann, D-706l Schornbach 
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HART 
H + B 

HEIL 

HELL 

HERM 

HIR 

HOLZ 

HP 

HUG 

HYBRID 



Harting 

HABR Hartmann + Braun 

Otto Heil oHG 
He Hermann 
(Hermeyer) 

Hi rschmann 
Holzinger 

HEPA Hewlett Packard 

Hughes 

Hybrid Systems C. 



W. Harting, Postfach 106, D-4 992 Espelkamp-Mi ttwald 
Hartmann u. Braun AG, Seeligerstr. 10, 

D-8000 Miinchen 81 

Otto Heil oHG, Postfach 446, D-6370 Oberursel 
P.He 1 lermann GmbH, Siemensstr . 5 , D-2080 Pinneberg 
no more exi s ting/nicht mehr existent(see Gunther) 
R.Hirschmann , Otti 1 ienstr . 1 9, D-7300 Esslingen 
Max Holzinger + Co. GmbH, Woelkestr. 4, 

D-8069 Schwei tenkirchen 

Hewlett Packard, Berliner Str. 117, 

D-6000 Frankfurt-Niedereschbach 36 

Hughes, Riverton, New Jersey, U.S.A, 

Hybrid GmbH, Luisenplatz 4, D-6100 Darmstadt 



INDEG 

INTER 

INTERS 

ISO 

ITT 



JAHRE 

JAU 

JEAN 

JERM 



JAHR 



J n ^ eg Indeg GmbH, Kemnatenstr. 66, D-8000 Miinchen 19 

Intertec Kontron Elektr.GmbH, Breslauerstr.2,D-8057 Eching 

Intersil Spezial-Electronic , 0rtlerstr.8, D-8000 Miinchen 70 

lsophon Radio Rim, Bayerstr. 25, D-8000 Miinchen 2 

IntermetalU diode; Intermetal 1 GmbH, Postfach 840, D-7800 Freiburg 
(switches)lntermetall Gmbn, Postfach 2907.D-8500 Niirnberg 1 



Jahre 

Jautz 

Jeanrenaud 

Jermyn 



Richard Jahre, Liitzowstr. 90, D-1000 Berlin 30 
Karl Jautz, Urbanstr. 34, D-7310 Plochingen 
Usine Jeanrenaud, 42 Ave. de Gray, F-39 Dole 
Jermyn-Industries, Schulstr.j6, D-6277 Camberg 



KIE 




Ki enz le 


KLAR 




Klar+Be i 1 schmidt 


KLAS 




Klasing 


KNI 


KNITT 




Knitter 


KNURR 




Kniirr 


KOCH 




Koch 


K0RD 




Kordes 


KR0M 




Kromberg u. 


KVG 


KVN 


Schubert 

Kristall-Verarb . 



Kienzle GmbH, Fiihrichstr. 70, D-8000 Miinchen 80 
Klar u. Beilschmidt, Landshuter Str. 52 
D-8300 Landshut 

Hermann Klasing u. Co., Ettinger Str 0 36 
D-8070 Ingolstadt 
see CTS 

knitter-switch, Postfach 8, D-8011 Baldham 
Kniirr KG, Ampfingstr. 27, D— 8000 Miinchen 80 
Koch Elektronik KG, Postfach 1350,D-3257 Springe 1 
Norbert Kordes, Elektr.Fabrik, D-3419 Sohlingen 
Kromberg u. Schubert, Postfach 220 206, 

5600 Wuppertal-Langerf e 1 d 

Kr i stal lve rarbe i tung GmbH, Postfach 7, 

D-6924 Neckarbischof sheim 



LAM 


Lambda 


LEON 


Leonische Drahtw. 


LITR0N 


Li tronix 


L0RCH 


Lorch 


LUMB 


Lumberg 


MACH 


Machate 


MARQ 


Marquardt 


MA SCHUH 


Magnet-Schultz 



MATSU 

MATSUO 



Astronic, Winzererstr. 47 d, D-8000 Miinchen 40 
Leonische Drahtwerte AG, Marienstr. 7 
D-8500 Niirnberg 

Omni-Ray GmbH, Ritzbruch 4 1 , D-4054 Nettetal 1 
Auriema Distribution GmbH, Uhdestr. 33 
D-7100 Heilbronn 

Karl Lumberg KG, Postfach 1170, D 5885 Schalkmiihle 1 



Matsushita Elec. 
Works Ltd. 

Matsuo 



Ing.J. Machate, Asslkofenerstr.32, D-8017 Ebersber<r 
Marquardt KG, Schalterfabrik, D-7201 Rietheim 
Magnet-Schultz GmbH, Postfach 1940, 

D— 8940 Memmingen 

SDS Elektro GmbH, Fichtens tr . 3 , D-8024 Deisenhofen 

Spezial-Electronic, Hermann-Lingg Str 0 l6 
D-8000 Miinchen 2 




Actual Old Code Manufacturers 

Code A 1 te Hersteller 

Akt.uelle Be/. 

Bezeichg. 



Our Suppliers 
Unsere Lieferanten 



METRO 

MIAL 



MICRO 

MILT 



MONOL 

MOT 



Mini Circuits Lab. 
McMurdo Instr.Ltd. 
MECA 

Megatron 

MEM microelectron. 
Mentor 

Men/el 

Me trof unk 
MIAL 

Micro Associates 

Micropac 

Milton 

Minlei t 
Monsanto 

Monolthic Memories 
Mo torola 



Industrial Electronics GmbH, Kliiberstr. 14, 

D-6000 Frankfurt/Main 

The McMurdo Instruments Ltd., Ashtead, 

Surrey, England 

ECI GmbH, Hochbriickens tr 0 10, D-8000 Miinchen 2 
Megatron EK, He rmann-Obe rth-Str . 7 , D-801 1 Putzbrunn 
Unilab Electronics, Hermann-Oberth-Str .7 , " 

Mentor, Ing.Dr. Paul Mozar, Postfach 15, 

D-4006 Erkrath-Un terbach 

Dr. Oscar Menzel Nachf., Kronwinkl erstr . 36 , 

D-8000 Miinchen 60 

Metrofunk, Schmidt-Ott-Str . 5a ,D-1000 Berlin 41 
MIAL Elektro . Bauelemente GmbH, Landbergerstr . 20 , 
D-8000 Miinchen 2 

Micro Associates Ltd. , Cradeck Road, Luton/ 
Bedfordshire, England 

Nucletron GmbH, Gartners tr.60 , D-8000 Miinchen 50 
Milton Ross Co. Ltd., 14 New Road Warford, 

Herf ordshire , England 

Minlei t GmbH, Haagenerstr. 20, D-7850 Lorrach 
Alfred Neye-Enatechnik , Schillerstr. 14, 

D-2085 Quickborn 

Neumiiller GmbH, Eschenstr.2, D-8021 Taufkirchen 
Motorola Semiconductor Prod. Inc., Phoenix 
Arizona 85008, U.S.A. or: Motorola Halbleiter 
GmbH, Fiedl erstr. 5, D-8000 Miinchen 71 



NARDA 



OHMIC 

OPCOA 



NASEM 



Narda Microwave 

Nardeux 

NEC 

Neosid 
Neuberger 
Niebl ing 

National Semicond. 



Ohmic Bourns 
Opcoa 



Panduit 

Papst 

Philips 

Piezo Technology 

Plessey 

Preh 



Rohde + Schwarz GmbH, Miihldorf str . 15, 

D-8000 Miinchen 80 

Nardeux, Boite Postale No. 109, F-37600 Loches 
Microscan GmbH, Schlossgartenweg 1, 

D-8045 Ismaning 

Neosid-Peme tzrieder GmbH, Langenscheider Veg 26, 
D-5894 Halver 

Josef Neuberger Messinstrumente KG, Steinerstr . 1 6 , 
D-8000 Miinchen 70 

Niebling, Seeshaupterstr . 56, D-8122 Penzberg 
Sasco GmbH, Hermann-Oberth-Str. l6, 

D-801 1 Putzbrunn or: Neuniiller GmbH, 

Eschenstr. 2, D-8021 Taufkirchen 



Bourns AG, Eberhardstr. 63 , D-7000 Stuttgart 5 
Neumiiller GmbH, Eschenstr. 2, D-8021 Taufkirchen 



Panduit GmbH, Postfach 1923, D-6380 Bad Horaburg 6 
Papst Motoren KG, Postfach 35.D-7742 St.Georgen 
Philips, Rbntgenstr. 22, D-2000 Hamburg 63 
Ginsburg Electronic GmbH, Ahornstr. 10, 

D-801 2 Ottobrunn 

Plessey GmbH, Altheimer Eck 10, D-8000 Miinchen 2 
Preh Vertriehs-GmbH, Postfach 1540, 

D-8740 Bad Neustadt 



Quarzkeramik 



Quarzkeramik GmbH, Gautinger Str. 23, 

D-8031 Stockdorf 

Quarztechnik Willi Miiller, Metzener Str. 24-26, 
D-5568 Daun 



QUAT 



Quarztechnik 





Actual 

Code 

Aktuelle 

Bezeichg. 


Old 
Alte 
Bez . 


Code Manufacturers 
Hersteller 


RAFI 




Raf i 


RAYT 




Raytheon 


HCA 




Radio Corp.of Amei 


REFE 




Rhein. Feindraht. . , 


REI- 




Reliabili ty 


RELC 




Relcom 


RES 




Re si sta 


RIG 




(Rosenthal -Isolate 
Now: 


RUF 


RUW 


Ruf oHG 


RUS 




Ruhstraht 


RYA 




Ryam 


SACO 




Sasco 


SASS 




Sasse 


SCHB 




Schaltbau 


SCHL 




Schlumberger 


SCH0 




Schol ler 


SCHU 




Schurter 


SCI 

SCOTCH 




Semicond. Circuits 


SDS 




SDS 


SE 




Spezial-Electronic 


SEL 


SAF 


■ SEL 


SEMI 




Semi cron 


SGS 




SGS 


SIG . 




Signetics 


SI LI 




Siliconix 


SI LIC 




Silicon General 


SIV 




Sivers Lab. 


S0CA 




So capex 


SO LIT 




Soli tr on 


S0NN 




Sonnenschein 


SOUR 




Sourian 


S u. H 




Siemens u. Halske 


STEA 




(Steatit-Magnesia) 

Now: 


STET 




Ste ttne r 


STGR 




Standard grigsby 


ST0 




Stocko 


SUHN 




Suhner 


SYL 




(Synvania GmbH) 


SYN 




Synertek 



Our Suppliers 
Unsere Lieferanten 



Rafi GmbH + Co. Raimund Finsterho Izl , 

Postfach 2060, D-7980 Ravensburg 

PAN Electronic, Schlesier str. 4 , D-8021 Taufkirchen 
.Radio Gorp.of America, Harrison, N.J. 07029, USA 
Rheinische Feindraht Industrie Dr.Ing. Schildbach, 
D-5281 Eckenhagen 

Tisco GmbH, Arabellastr. 13-15, I>-8000 Munchen 81 
Watkins Johnson International, Miinchnerstr. 17 , 
D-8031 Planegg 

Resista GmbH, Ludmillastr. 23-25, D-8300 Landshut 
ren)no longer existing, existiert nicht mehr 
Draloric Electronic GmbH, Postfach 1180,D-8672 Selb 
Sasco GmbH, Hermann-Oberth-Str . 16 , D-8011 Putz- 
brann or: Ruf oHG, D-8011 Hohenkirchen 
Ruhstrat KG, D— 3401 Lenglern 

ELMA Electronic AG, Am Schonaich, CH-8620 Wetzikon 



Sasco GmbH, Hermann-Oberth-Str. 16 , 

D-8011 Putzbrunn 

Dr. E. Sasse KG, Miihlenstr. 4. D-8540 Schwabach 
Schaltbau GmbH, Hohenwaldeckstr . 1 , 

11-8000 Munchen 90 

Schlumberger Mefigerate GmbH, Ingolstadter Str. 67 a 
D-8000 Munchen 46 

Scholler + Co., Dre ieichstr . 6 , D -6082 Morfelden 
H. Schurter AG, Werkhofstr. 8 , CH-6002 Luzern 
Astronic, Vinzererstr. 47 d, D-8000 Munchen 40 
see 3 M 

SDS-E 1 e k t r 0 -GmbH , Fichtenstr . 3 , D-8024 Deisenhofen 
SE Spezial-Electronic KG, Oberauer Str. 15, 

D-8000 Munchen 70 

SEL— Kontakt-Baue 1 emente , Postfach 2907, 

D-8500 Niirnberg 2 

Semicron International, Siegmundstr . 200, 

D-8500 Niirnberg 113 

SGS Deutschland, Postfach 1269,D-8090 Wasserburg 
Valvo GmbH, Postfach 106 323, D-2000 Hamburg 1 
Siliconix, Postfach 1340, D 7024 Bernhausen 
Neumiill er GmbH, Eschenstr. 2 , D-8021 Taufkirchen 
Philips, Rontgenstr . 22 , D-2000 Hamburg 63 
Thomsen CSF GmbH, Fallstr.42, D-8000 Miinchen 70 
Neumuller GmbH, Eschenstr. 2, D-8021 Taufkirchen 
Sonnenschein GmbH, Postfach 1180, 

D-6470 Biidingen-Tiergarten 

Sourian Elektronik GmbH, Heinrich-Hertz-Str . 1 
D-4006 Erkrath-Unterbach * 

Siemens AG, Ri chard-Strauss-Str . 76 , 

D-8000 Miincheii 80 

no more exi sting/exi stiert nicht mehr 
Draloric, Kaiserstr. 21, D-5050 Porz 
Stettner 11. Co., Hersbrucker Str. 22,D-8560 Lauf 
W. Gunther GmbH, Postfach 740, D-8500 Niirnberg 1 
Stocko Metallwarenf abrik, Postfach 81, 

D-5600 Wuppertal-Elberf el d 

Suhner u. Co. AG, CH-9100 He ri sail 

Suhner GmbH, Postfach 900 660, D-8000 Munchen 90 

no more existing/existiert nicht mehr 

Astronic, Winzererstr. 47 d, D-8000 Munchen 40 




Ac tua 1 
Code 

Aktuelle 
Be/, ei cliff. 


Old Code 
A I te 
Be 7 . 


Manufacturers 
He i's te 1 1 e r 


Our Suppliers 
Unsere Lieferanten 


TECK 




Teckentrup 


Teckentrup KG, Wi lhelmstr. 28 , D-5970 Plettenberg 1 


TEK 




Tektronix 


Robde + Schwarz, Miihldorf str . 1 5 , D-8000 Miinchen 80 


TEKE 




Tekelec 


Tekelec Airtronic GmbH, Nussbaumstr. 4, 
D-8000 Miinchen 2 


TELC 




te 1 com 


tclcom-funksysteme GmbH, Marktstr. 15, 
D-7540 Neuenburg 1 


TELED 




Teledyne Phil brick 


Teledyne Philbrick, Burgstr .6-8,D-6200 Wiesbaden 


TELEM 




Telemeter 


Telemeter Electronic GmbH, Posthof 4, 
D-8850 Donauwbrth 


TELEQ 




Telequarz 


Telequarz GmbH, Lands tr. 13, 
D-6924 Neckarbischof sheim 2 


TELON 




Telonic Industries 


Telonic Industries GmbH, Alte Heerstr. 91, 
D-5400 Koblenz 


HEX SC 




Texscan 


Texscan GmbH, Peschelanger It, D-8000 Miinchen 83 


TF 


TELE 


Te lef unken 


Te lef unken AG, Widenmayerstr . 19, " M 22 


THERM 




Thermalloy 


Neumiiller GmbH, Eschenstr. 2, D-8021 Taufkirchen 


TI 


TEX 


Texas instruments 


Texas Instruments Inc., P.0. Box 5012, Dallas, 
Texas 75222, U.S.A. 


TOYCO 




Toyco 


Grenz + Co. KG, Biilowstr. 27, D-8000 Miinchen 80 


TRA 




Traub 


J. Traub oHG, St .Paul s-Platz 7, D-8000 Miinchen 2 


TRANSIT 




Transi tron 


PAN-Electroni c , Schle sierstr . 4 , D-802 1 Tauf ki rchen 


TRON 

TUCH 


TRONS 


Tronser 


A. Tronser Apparatebau GmbH, D-7543 Engel sbrand 1 
see Amphenol 


VAC 


VACU 


Vacuums chme lze 


Vacuumschme 1 ze GmbH,Postf ach 109, D-6450 Hanau 


VAL 




Valvo 


Valvo GmbH, Burchardst r. 19, D-2000 Hamburg 1 


VAR 




Varta 


Varta GmbH, Nymphenburger Str. 128, 
D-8000 Miinchen 19 


VARO 




Varo 


Indeg GmbH, Kemnatenstr. 66, D-8000 Miinchen 19 


VATE 




Vakuumtechnik 


Vakuumtechnik GmbH, Fliessbachstr. l6, 
D-8520 Erlangen 


VID 




Videon 


SoA. Videon, 95 rue d f Agnes seau,F-92 Boulogne 
sur Seine 


VIT 




Vi trohm 


Deutsche Vi trohm GmbH + Co. KG, Siemensstr. 7—9 
D-2080 Pinneberg 


VOGT 




Vogt 


Vogt GmbH + Co. KG, D-8391 Erlau 


WAKE 




Wakefield 


Wakefield Eng. Inc-, Delta Division, Wakefield, 
Mass. 01880, U.S.A. 


WEIG 




Weigand 


Weigand GmbH, Mittlere Schulstr. 4, 
D-8520 Erlangen 


WIN 




Weinschel 


Kontron Elektronik GmbH, Breslauerstr . 2, 
D-8057 Eching 


WEST 




Weston Instr. 


Weston Instruments Inc., 6l4 Frelinghuysen Ave. 
Newark, N.J. 07H4, U.S.A, 


WJ 




Watkins-Jonson 


Watkins-Jonson, Manzinger Weg 7, D-8000 Miinchen 60 


WICK 




Wi ckmann 


Componenta GmbH, Rudolf Diesel Str. 18, 
D-8012 Ottobrunn 


ZELT 




Ze 1 tex 


Knott Electronic GmbH, Beuediktstr , 1 , 
D-8021 Hohenschaf tlarn 


ZENTRO 




Zentro 


Zentro Elektronik GmbH KG, Sandweg 20, 
D-7530 Pforzheim 


3 M 


SCOTCH 


Minnesota Mining 
Manufacturing 


Minnesota Mining Manuf. GmbH, Denningerstr . 25, 
D-8000 Miinchen 81 
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COMMUNICATION 


«Q00 MOnctM* 46 
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201 231 S 
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DUPLEX METER 229 030 S 



OUTPUT UNIT 230 03! S 



UHF SYNTH. 213 041 S 
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NTH. 213 04! S 



DECADE SYNTH. 210 041 S 



FM MODULATOR 217 031 S 
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11,32MHz 
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DC-FM ON 

FMx 0,2S 

ENABLE 

DATA 

CLOCK 

/DENY 

SELFCH FM OSC 
SELFCH FINE DEC 
SELFCH ADD LOOP 
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SELFCH UHFOSC 
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02 

07 

03 

IDENT 

SELFCH 433,62MHz 
SELFCH DEC 
SELFCH 200kHz DEC 



D3/20~*r- 
03/19 -*■ 
03/18 
BuS3/5a-+- 
Bu53/Sb~+- 
03/16 ♦ 
03/1% 
03/17 
Di/22 ♦ 
-15V 
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M5M S2C55AP-5 
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M 5 M 82C55 AP-5 



(361 135 A 

V 461 135 04 J 

BESCHP/FTUNG IN POS. LOGIC 
zB: COUNT ON = HIGH 



BM® 

IIWLiniJM 


Schlumberger o/s 

MiSjiritlblu u. V*rtri*b GmbH 


RF MOTHERBOARD 


361 


135 S 


| 1966 


Mum 

DATE 


Nam 

NAME 


• Munch** 16 




Typ: 


4031 



D«e$e Zwchnung >st unser Eigentum Vervteifaitigung, anbe fugle Verwertung, MrtteUuog an andere tsf strafber und &cft#denef salrpfhcnttg. 










Option u. Zubehor 


Montag* sithe 


Tragebugel Kit 


378 256 


19" Kit 


378 257 


Tragctasch* Kit 


378 258 


OPTION CARO 


236 033 







k ierer „40" 

' aufgeklebt 

184 ^ 

5797 



r kierer, ,49'" 
aufgeklebt 








Bezeichnung 
ScWumtoerger 
PART NO. 



MANUFACT I REF. NO, 



Bazaictmung 
Schluntbargar 
PART. NO. 



Hersteller 

MANUFACT 





Schlumberger Me&gerate GmbH 

Ingolstfidter StraBe 67 a 
8000 MOnchen 46 



1988 



wchr. | 11.3. [Staffler 



OI«M Zatchnung iat unaar Elgantum. VervlaltilUgung unbatugta Varwartung, Mtttatlung an andara tat atrafbar und aehadanaraatzpmcMig. 





Schaltteilliste 


Uata baataht 
LIST CONSISTS 




EL. PARTS LIST 


aut 


Banannung 




OF 


DESCRIPTION 


COMMUNICATION TEST SET 


1 

Blatt 






SHEETS 






Blatt Nr 


Saaalchouofl 
ScMumbargar 
PART. NO. 


201 231 Sa 


SHEET NO 


Hlarxu SchaHptan 
•EE CIRCUIT DIAGRAM 


201 231 S 


1 




























1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


Pos. 
REF. NO 


Werl 

VALUE 


Bezetchnung 
ScNumbarger 
PART NO, 


Hersteilar 

MANUFACT 


Po*. 
REF NO 


Wan 

VALUE 


Bazaichnung 
Schlumbargar 
PART NO. 


Hernteller 

MANUFACT 



RF-MOTHERBOARD 

hierzu 

see 

AF-MOTHERBOARD 

hierzu 

see 



HF-Kabel 

RF-CABLE 



HF-Kabel 

RF-CABLE 



HF-Kabel 

RF-CABLE 



HF-Kabel 

RF-CABLE 



361 135 
361 135 Sa 
361 136 
361 136 Sa 





Schlumbergar Mefigerate GmbH 


Schaltteilliste 


List* baatsht 
LIST CONSISTS 


EL. PARTS LIST 


aus 


IngolatAdter StraBe 67 a 


Banarmung 


OF 


8000 MOnchen 46 


DESCRIPTION 

Rahmen, komplett 


Blatt 1 
SHEETS 



B«z«tchnung 
ScWi M ibsr gar 
RART. NO. 



202 231 Sa 



Blatt Nr. 
SHEET NO. 



BEE CMCUT DIAGRAM 201 231 S 



OtrAt: 



Dtaaa Zstehnung 1st imsar Elgantum. Varviattiitiguog. unbatvgta Vsrwartwng. M H UI It i ftfl an andara iat stfattoar and achadsnarsatxpfttoMig. 

























2 
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4 


5 


6 
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Pos 

REF NO 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO. 


Hersteiler 

MANUFACT 


Pos. 

REF NO. 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO. 


Herstetler 

AANUFACT 


















Bu 50 1 


'ederleiste 32-polig 


884 527 


SIE 


C 20 


120 pF 4 5 ? 50 V- 


813 055 


SIE 


Bu 51 


: ederleiste 32-polig 


884 527 


SIE 


C 21 


120 pF 4. 5 ? 50 V- 


813 055 


SIE 


Bu 52 


Federleiste 32-polig 


884 527 


SIE 


C 22 


120 pF 4. 5 ? 50 V- 


813 055 


SIE 


Bu 53 


: ederlei$te 32-polig 


884 527 


SIE 


C 23 


120 pF 4. 5 ? 50 V- 


813 055 


SIE 


Bu 54 


^ederleiste 32-polig 


884 527 


SIE 


C 24 


120 pF ♦. 5 ? 50 V- 


813 055 


SIE 


Bu 56 


Buchsenleiste zweireihig 


884 755 


AMP 


C 25 


120 pF 4. 5 ? 50 V- 


813 055 


SIE 


Bu 57 


Buchsenleiste zveireihi^ 


884 755 


AMP 


C 26 


120 pF i 5 ? 50 V- 


813 055 


SIE 


















C 1 


10 nF ♦_ 10 % 50V- 


813 115 


STET 










^ C 2 


10 nF +. 10 ? 50 V- 


813 115 


STET 










C 3 


10 nF 4 10? 50 V- 


813 115 


STET 


C 30 


10 nF 4 10? 50 V- 


813 115 


STET 


C 4 


120 pFf 5 ? 50 V- 


813 055 


SIE 


C 31 


120 pF 4. 5 ? 50 V- 


813 055 


SIE 


C 5 


1 nF L 0,25pF 50 V- 


813 247 


VITR 


C 32 


120 pF 4 5 ? 56 V- 


813 055 


SIE 


C 6 


1 nF 4. 0,25pF 50 V- 


813 247 


VITR 


C 33 


1 11 F 4 20 ? 63 V- 


814 070 


SI 










C 34 


10 nF 4 10 ? 50 V- 


813 115 


■1 










C 35 


4,7 viF 20 t 35 V - 


814 074 


Bll 


















C 10 


120 P F 4. 5 ? 50 V- 


813 055 


SIE 


C 37 


4,7 |iF 420 ? 35 V- 


814 074 


SEAT 


C 11 


120 pF 4 5 ? 50 V- 


813 055 


SIE 


C 38 


27 pF 4 2 ? 


810 510 


R0S 


C 12 


120 pF 4 5 ? 50 V- 


813 055 


SIE 










C 13 


120 pF j. 5 ? 50 V- 


813 055 


SIE 










C 14 


120 pF 4 5 ? 50 V- 


813 055 


SIE 










C 15 


120 pF i 5 ? 50 V- 


813 055 


SIE 










C 16 


120 pF x 5 ? 50 V- 


813 055 


SIE 










C 17 


120 P F 4 5 ? 50 V- 


813 055 


SIE 
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07 
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Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 


il 
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Schlumberger Me&gera 

Ingolst&dter StraBe 


te GmbH 


05 
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DESCRIPTION . , , , . 

Basis-Leiterplatte 
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8000 Munchon 46 
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•aMMftarffar ^ 35 Sa 

PART. NO J 


Matt Nr. 
SHEET NO. 


01 


iLLtfZU 




nm\ 


T 


vmKL 






39 


EDEKI1 


nsnm 


Mena Schaftplan 


1 


Au»- 

0«ba 


AmL-MKtlg. 

Nr. 


Tag 


HH 




■ ■ 






g*pr 


1 




OMtt: 4031 




ISSUE 
Diese Zei 


chntmg iat one 


»r Eigerrtum. VervieMittigi 


ng. unbefi 


ugte Verwertu 


ng. MttteMung an anderi 


1st strafbar und achadanaraatzgMcMIg 1 

Fnnh F«»rht MOncben 10 6397 60 
















1 


2 


3 


4 


Pos 

REF NO 


Wart 

VALUE 


Bezetchnung 
Schlumberger 
PART NO, 


Hersteller 

MANUFACT 


D 1 


OG 211 CJ 


834 474 


SILI 


D 2 


H 5 L 8255 AP-5 


835 027 


H1TSU : 


0 3 


M 5 L 8255 AP-5 


835 027 


H1TSU 


D 4 


M 5 L 8255 AP-5 


835 027 


HITSU 



R 1 15 kfi ^ 1 % 

R 2 10 kfl + 1 % 

St 82 Steckerleiste 6 pol 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO 



Herat eller 
MANUFACT 



L 1 


10 |iH 


821 018 


G0W 


L 2 


10 |iH 


821 018 


GOW 


L 3 


i 10 |iH 


821 018 


G0H 



802 051 ROD 

802 049 ROD 

884 746 COH 





Schlumberger Mefigerate GmbH 

Ingolstfidter StraBe 67 a 
8000 MOnchen 46 









Schaltteilliste 




EL. PARTS LIST 


Btnwmung 

DESCRIPTION 


Buis-UitfrpUtte 






PART NO. 


361 135 S* 


Warm Schattpteft 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 


361 135 S 


























zurl* LOETFAHNE F20062 



(moot . am Chaosl*) 




MONTRGE J2 

[von vorn«] 

1*' PLA-SCHR D85 M3*8 

T2 

1* ISOLIERUNG 74291050 
KUEHLK. 



MONTAGE J3 
[von vorn«) 

1* LIN.SCHR 07985 M3*12 
1* UNT.SCH. 0125. A3. 2 
1* ISOLIER-NIPPEL KU6-651 
T3 

1* ISOLIERUNG 74291059 
KUEHLK. 



MONTAGE HV-KK 

(von unton] 

2 * ZTL.SCHR 084 M2. 5*8 

2* ZAHNSCH. 06797 A2. 5 
LP 

1* KUEHLK. Z. Nr. 532016 
LEITER PLATTE LACKIER ENI 



E 



L 



ZUST 



INSCHRUMPFEN 













32 V DC z.Nr. 55 140 IF 



K1S7 038 0R£U 




ERRB.l28.88.87 BucRtnn. 



+5.2V 8R 
+15V 3.5R 

-15V 1.5R 




ZUST. fiNOERUNG drtum name 



4031 POWER SUPPLY 204 031 LP2 





















MONTAGE ZENTRIERUNG montage L4.L7. L13 

(von & u. 8 8 0 n ) (von Baa t • l lee t t e ) 



MONTA GE L9 

(von Bau tel It e 1 1 e ) 



1* 


ZENTR. 


Z.Nr. 551008 


3* 


ZTL.SCHR D84Me M3*10 


1* 


ZTL.SCHR 


D84Me M3* 1 8 


1* 


CHASSIS 


Z.Nr .551002 


3* 


UNT. SCH. D9021A3.2 


1* 


UNT. SCH. 


D9021 A3. 2 


1* 


FED. RING 


D127 A6.5 


3* 


HALTERUNG 74D254 


1* 


HALTERUNG 740258 


1* 


MUTTER 


D934 M6Me 


L4, 


, L7, L 1 3 


L9 












3* 


ISO. SCH. Z.Nr. 524. 005 


1* 


ISO. SCH. 


Z.Nr. 524. 005 


C83 


l 




LP 




LP 







Anechlaeete ml t 
Schrumpfech lauch 
l to 1 1 er en und ml t 
Si 1 1 konkleber 



Von LOETSEITE 
montleren I 




f t e l 
PWR LED 

PWR on 
PWR off 



^nO 
ro ^ *5 

S - 

xl Wrv-TL 



+ 15VL 
+ 1 5VF 
+ 15VL 

. -15VL 

• -15F 

-15VL 

• +5VL 
- +5VF 

+5VL 



TC-ext , 
" 0VF 



MONTAGE L5 

(von Beat e t lee 1 1 e ) 



M ONTAGE luefter 

(von vorne/eutien) 



auf LP etchern. 


1* 


ZTL.SCHR D84Me M3*35 


4* 


LIS.SCHR 


D966 M4*l 2 




1* 


FED. SCH. Dl 37 A3. 2 


1* 


FRONTPL. 


Z.Nr. 551. 000 




1* 


ISOLIER-NIPPEL 61B550 


1* 


LUEFTER 


8312 




L5 




(nach aueeen 


b laeend) 




LP 




4* 


UNT. SCH. 


0125 A4.3 








4* 


FED. RING 


D127 A4.3 


STECKER: 






1* 


MUTTER 


D934 M4 



MONTAGE dioden-kw 

(von Loeteelte] 

2* ZTL.SCHR D84 M2. 5*5 

LP 

2* ABST.BOLZEN AM2.5*5 

KW 

M0N.IRSE DIODEN-KK 

(von vorne) 

2* ZTL.SCHR D84 M3*8 

2* FED. RING D127 A3. 2 
DIODEN-KW Z.Nr. 551003 
1* KUEHLK. Z.Nr. 551004 

MONTAGE D16, Ty 1 

(von vorne] 

1* ZTL.SCHR D84 M2. 5*10 

1* FED. RING D 1 27 A2.5 
1* HALTERUNG 420002 
D 1 6 , Ty 1 
ISOLIERUNG 

DIODEN-KW Z.Nr. 551003 



M ONTftG E -pi5, U m, D 1 9 , D20 , D27, 
(von vorne) T 1 0 , T 1 4 p T 1 7 , T2 1 

2* LIN.SCHR D7985 M2. 5*20 
2* FED. SCH. D 1 37 A2.5 
1* HALTER Z.Nr. 551006 
DI ODEN, TRANSISTOREN 



1* 


ISOLIER. 


Z.Nr 


.551013 


1* 


KUEHLW. 


Z.Nr 


.551003 


1* 


ISOLIER. 


Z.Nr 


.551004 



DIODEN, TRANSISTOREN 
2* HALTER Z.Nr. 420003 



MONTRGE Ty 2 

(von vorne] 

1* LIN.SCHR D7985 M3*8 
1* UNT. SCH. D 1 25 A3. 2 
1* ISOLIERUNG KU6-650 
TT2 

1* ISOLIERUNG 74291054 
DIODEN-KW Z.Nr. 551.003 



Lue f t er kabe 1 
g erne l n e am In 
Schrumpf - 
ech lauch 130mm 



f 1* STECKER 2.5MBC03 

i 2* KONTRKT FC01L 



DflZU 



1* U-WAND Z.Nr. 551001 
1* GRIFF Z.Nr. 551011 
1* GR.ZUB. Z.Nr. 551. 012 
1* ISOLIERUNG 551009 fuer HV-LP 




ZTL.SCHR D84 M3*10 




TRSTVERHRELTNISBEGRENZUNG RUF 33-35V EINSTELL 
STROHBEGRENZUNG +15V (g.rad* Ktnnltnl#) 
LUEFTERSPRNNUNG BE IH KRLTEN NG = 6-8V 
BEI 50* C KK-TEMPERRTUR ERREICHT LUEFTER VQLLE 




















3-35V EINSTELLEN 
nn 1 1 n t • ) 

* 6-8V 

LUEFTER VOLLE DREHZflHL 



FP WEROEN VOR MONTAGE AN SMG GESCHICKT 
ZUR EINPRAEGUNG EINER SERIENNUMMERI 



2UST.I RNDER 












































O Sz. O t S +15VL 

I (O 

o&o^ 0VL 



0 2S o 



o *o - 



o 5> o • 

"E * * 

£ <£ m 

Of CN o 

w- *> 

s - 

nT Wrv “ 



O^O 
G^Q- 
O « O 

o-Jlg- 

O 4 O 
r^. 



f r • l 

' PWR LED 

■PWR on 
..PWR off 

+ 5VL 



+ 15VL 
* +15VF 
+ 15VL 



[NTC-ext , 
0VF 



2* ZTL.SCHR D84 M2. 5*5 

LP 

2* RBST.BOLZEN R M2. 5*5 

KW 

MONTRGE dioden-kk 

tvon vorne) 

2* ZTL.SCHR D84 M3*8 

2* FED. RING D127 R3.2 
DIODEN-KW Z.Nr. 551003 
1* KUEHLK. Z.Nr. 551004 

MONTRGE D 1 6 , Ty 1 
tvon vorne) 

1* ZTL.SCHR D84 M2. 5*10 

1 * FED. RING D127 R2.5 
1* HRLTERUNG 420002 
D 1 6 P Ty 1 
ISOLIERUNG 



tvon vorne) T 1 0 , T 1 4 p T 1 7 p T2 1 

2* LIN.SCHR D7985 M2. 5*20 
2* FED. SCH. D137 R2.5 
1* HRLTER Z.Nr. 551006 
DIODENp TRRNSI STOREN 
1* ISOLIER. Z.Nr. 551013 
1* KUEHLW. Z.Nr. 551003 
1* ISOLIER. Z.Nr. 551004 
DIODENp TRRNSISTOREN 
2* HRLTER Z.Nr. 420003 



MONTRGE Ty 2 
(von vorne) 

1* LIN.SCHR D7985 M3*8 
1* UNT. SCH. D 1 25 R3.2 
1* ISOLIERUNG KU6-650 
TT2 

1* ISOLIERUNG 74291054 



DIODEN-KW 



Z.Nr. 551003 



DIODEN-KW 



551.003 




Z.Nr .551001 
Z.Nr. 551011 



1* RBDECK. Z.Nr. 551010 
1* BEST. LP Z.Nr. 551401 



1* BUCHSE 09045725 



SMG-403 1 



c 


LRTOUT 


84.9t.80 


Se. 




DATUM 


NAME 


D 


Neuz . 


29.83.80 


Jan 


BE ARB. 


24.88.87 


Semmler 


E 


LAYOUT R82 DAZU 


25.85,88 




GEPR. 












NORM 







110V AC 10.5V- mbsstab 2: 1 

220V RC 32V DC Z.Nr. 551400E 



+5.2V 8fl 
+15V 3.5P 

-15V 1.5A 



— Jlfl^-MGV LP.z.Nr. 551300D 

hust. Snderuhg datum name ^ 4031 POWER SUPPLY 204 031 LP1 TtErTTa 






p/W SPtTt) CrtfoL /b£lV£ 



1 






SMG-403 1 






MRSSTRB 


Z.Nr. 551200A 


fl 


03B UNO NISO DflIU 


27.ts.es 


Se. 




DATUM 


NAME 


+5.2V 8fl 
+ 15V 3. 50 
-15V 1.50 




M|5 htr. 






BEARB. 


24.es.ee 


J&n • • • n 










GEPR. 














NORM 






























BLflTT 




















Bl. 


IUST. 


Pnderung 


DATUM 


NAME 


4031 POWER SUPPLY 204 031 S 



itoigabo sown* Veiviullatliyung dieser Unteflago. Vor Propnelary dale, company confidential All nyMj. luseived 

tuny und Mitleilung ihros Inhalts nicht Qoslattol, sowed Confid k ttire do secret d'untrepme loos droits lesemds. 

[it ausdrbcklich luyestanden. Zuwidetnandlungen ver- . Coniurucado como seyredo ernpiosarial Roservados todos us direilos 

clilen iu Schadonersati. Alls Rechte voibehalton, insbe- | floaepnaitii hih npcnoboaciueHiiuM cu*pei 8< e npaaa i <np.oiHioii m h hiuh 

idere lilr den Fall dei Palenlerteilung oder GMFintf ayung V Confiado como secrelo industrial. Nos resei vamos lodos los durechos 
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.222.4>2sf\ 



yjOK K &zdss 3 • 57.2.0-24 



-227.4)7 
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55. is 









22.01'i 



>/fs* IS 5. 



P^Q\SS. 4504. h72-.(f)7J 
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besta'tigf durch: 
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Anderunq / Mitleilung 


Datum 


Nam 



Datum 

B*atb TO 



SA& - tfffsA 

l/Ciu^-Lp tiV-L-J) 0, 

Slui ' J l-i n /. 

Blatt 

z/Jr aaa f /j 

^031 POWER SUPPLY 204 (131 SaBI. 1/18 
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3 JO « y _; 

>.’ e'l | 
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c » ® o ■ = 
3 31 O 2 

J _ 1) <0 n> 



a : 
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; 3 5 e 



= 2 I Z* 

a. ^ £ * C 
2 5 o § o 
LOU ctO 



?-oc: 
2 c c a.i 

S = 3 — U 



s-g^ >_ ; 
s c Is j 

a»fsj u : 
3>= £r. 

rz a X . 

3 -C £ 

S^E-g* j 

5 9 2 > 

lilSo 

« ?3 S i 



D ® "7; ~ 



|*?-I 

2 3 _ jz . 



ill 



1 



-1 L 1 1 2 1 4 1 s | 






1 — — __ 


Nr. 


Stuck 


Benennung 


Wert 


Pos. 


Sachnummer 


16 




0/odz 






JjJSi 




mm 




> — ■/■ — — / 

F/9 /fS? & ^ 


P/f/6 










r ,4 

Afi??S^ ^f&rA S^PjcoU 


PM 


» f U/VWT’ * W Afcr' • *.-!/' • IS 

? L±(4 % ddfys/ Cbdxh *79S) 


■ 


(■ 










IKS 


in 




m - 


/lOjIo 
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ZZ 


£ 


U<wJ PjuA&'iaT~ 


.2*2 CM /S' 


2WS 




ZZ 


2 




Fjj ? C^tsfa 


PA’S 




m 








PMS 




zs 








i>kS 




ZG 


3 




Q/dA CSJTis. 


Pms 




!■■ 

s?.2/ah$.7d%2Ak 


3L\ 


A 




A* A C /ft. 


f?nr 


57. Jsftbrf ) . QdQ. nrfrt 








Wop F (S/9 20 


pms 






A 




0« W cM, 


2ms 




-HO 






r ~ ^ 




wsjjjjgjjm 


L A 














A 


^OmU^cA'I iA4l 


§ d/YV)/)Y\ t 


£.?<( 


3S. /tda dttt 


M2 








1 — 




MM 


A 


fvJ/Jfiio-IdJUAd S/' 0 


" * 

M MS slAuri 




fS 40CC‘.U1,„DJ'I 


MS 
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\S0K ftSj? 
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Ausq And^rung/Mittciiuog 



rn 7nno 3 pi 1^31 



^031 POWER SUPPLY 204 051 SaBl. 2/18 
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Nr. Stuck Senennung 



Pas. Sachnummer 






2 / 
3 /T 
f 3 



A 



ZH /L 



U A 
22 



ZM S! I 
/! fJ i c 



Ersatz ty pen am: 



utEu’A 



L53V. 30.4 a 



ZRD. 'XbL P/fJ# UU. (id)66 sod. 9 
Z7Q >z>j> irirh. 

XX 4--O0 hi i & d>M. m a. 9 2 p 



\&*46 



<??03 <D k 



2^X3 0) 



1H5 



I r/fsA 






.7 L t 



f4. OOQQ. 2»T0. ^ 





SOO-k 5Jc&>)< ^600 



iSDk £<ro? 



S. 27<t>0. U7S.~tid>\ 



156 50$<p , 532SUJ 



SZ. 5tim. *432.544 




XU KAIa 



S6LAX 



£900 
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4031 POWER SUPPLY 204 031 SaBl. 3/18 
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Confiitdo como 
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/i 



'S~@ & 



5 A 4 aluclicur 



'MWO-Doy u 


k2U0 


D//u fits 




WlA) fits' 


n 


i h 



32. 903. MS. 0 



2 2/13(2) 



32 .-2230. 6(p(h 2 7^ 
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Nr. 


Stuck 


Benennung 


Wert 


Rm. 


Sachnummer 


4 


>f 


HV-KK 


£32>. OJb 3 




3^.^532.0/6^22 


1 


/I 


Tnau^sH<9r 






42. SS<2f. 2.2** 


2 


A 




.ft? Dw /si- 




35! 22.20 




A 








222/30. 00b. /TT-S 


S 












\o 


A 


a. 

Vi 


Wi- JO -so 




W/ntf./Maw 


2 




i 








s 


A 


TdanS^iSC 


csaa 13 




42. 0032. 620M00 




A 


SdacuJU 


MSxJO Q/HjI^SS 




33.2/30. ti/o./fo 
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SllfXncl 


3-WV AA-S^i oc 




4?. 3 3 00. /M. 000 
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r oik 
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Ausg 


| Anderung/Mmetiung 


Datum 
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4031 POWER SUPPLY 204 031 SaBl. 5/18 j 
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P100 7000 3.81 1431 



03 6064 81 
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Benennung 


Wert 


Rm. 
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A 










H 
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H 


3 


Im 






3?. 2227.<20<Z5. 25(0 


$ 
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AH Zti.o 




3? .3020. 202, fifth 


(o 


A 








_i 

32.30S.2M. 10 s/ 


A 












i 


A 


KaM a nlall 


4o.l£/to/m bOm/M i(f 




3?. U 54. 015. 060 


<1 




o 1 r 
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AO 


£ 


Kohomdltf 


MJkS Oit/g<i 




2$. 2si25. 002. J30 


AA 


a 


^oJvy)(fcfe 


(IIS 




32.2225. 000.220 


A 












/& 


A 


Scl+Ulvv pfsofi GLU A 


&H,8 AS/wim 




22-^3 3A.042.0yi5 


AH 


A 
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flkQZb SS/YY]<m 
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besta'tigt durch: 




; 6100 7000 3.81 1431 



03 6064 81 





Wedergabe sowie Vers/ielfaihyung dieaer Untedage, Ver- Proprietary data, company conhdonlial AH ngbls loserved. 

wtitlung und Mitiailung ihres Inhalls nicht yestallel, sowed Conlie A litre de secret d'entropnse. Tuns droits i6stjrv6s. 

nichl ausdrljcklieli lugoalandan 2uwidomandlungen var- / Comunicado Como Segredo empresarial Reservados lodos os direilos 

pdichtan zu Schadanetsaiz Atle Rachle voibohaitan, msbe- ( Ao&upneica «an upoHiboacibcuMun oinpoi 0i.e np,»«n (.opamuuu.* 

sondere tUr den Fall der Palanterloilung oder GM-Eintragung. Conliado como secreto industrial. Nos le&orvamos lodos los derechos 
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Stuck Benennung 
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6&Er tSo j 
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30. 3300- 2 22 .02/ 
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Weitergabe sown* Vervielfaltiguny dteaer Unltxlage, Ver- Proprietary data, company confidential All ngiiU tuauivuJ 

werlung und Mitleilung ihres tnhalts nicht yoslattet, sowed Conli6 k litre do secret d'cnliepnse lout, droits leseivis 

mclii ausdrltcldich zuyestanden. Zuwidei handlungen ver- t Comunicado como seyredo empresarial. Rescrv ados lodos us dii ottos 

pllichtan zu Schadenersatz. Alle Rochte vorbehalten, insbe- ( /JuuepHeicR run npotoaojicnieHHu* cenpei Bee npaea co«p<iHRiorcA la hjmh 

sondere Itlr don Fall der Patenterteilung odor GM-Einlragung ' Confiado como secreto industrial. Nos reservamos lodos los dorechos. 
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Weitergabe sowie Vemeltaibgung dieser Unlertage. Ver- Proprietary data, company confidential Alt rights leservuu 

wertung und Milleilung ihras Inhalts nichl gestattel, sowed Cunt. 6 i litre de secret d’entreprise Toub droits reserves, 

mchl ausdrticlchch zugaslandon. Zuwidernandlungen ver- Comunicado como sogredo empresarial Reservados lodos os diraitos. 

pliichten zu Schadenersatz Alia Rechta vorbehallon, msba- / AmtupHercH nan npoKsaoacHjeMMUM ce*poi. np4«a l u l pi„RK;u.H 14 h^uh 
aondera (Ur den Fait der Patanlertailung Oder GM-Einlragung V Confiado como aecreto industrial Nos resorvamos lodos tos dorechos 
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On the circuit board of modulation generator A there is AF generator A, the 
summing and output amplifier for the TX mode, the summing amplifier for the 
RX mode, the AM RF level control, the preemphasis network and the deviation 
compensation stage. The signals of generator A, generator B and an external 
signal can be superimposed on the summing amplifiers. 



Modulation generator A (slnewave generator 1 



Modulation generator A consists of a digital synthesizer (gate array) in 
which the signal is first conditioned digitally and with crystal-based 
accuracy. An arithmetic unit determines the binary sample values for the 
sinewave time function that is to be generated. 

A sinusoidal oscillation is then produced from the binary sample values by 
a digital /analog converter. A subsequent, switchable lowpass filter smooths 
the signal so that a frequency- stable oscillation of high signal quality is 
produced which can be set in discrete increments. 

Gate array GA1 on the circuit board includes a phase accumulator, latches 
(jxP- compatible 8-bit bus) and a switchable frequency divider for the system 
clock. 



1.1 Phase accumulator 

The numeric value of the frequency setting is fed to the phase accumulator 
as the increment 8. The output is incremented by the value 8 with each 
clock pulse from the divided oscillator frequency. When the range of values 
of the accumulator is exhausted, the output jumps back to 0...8 and the 
process commences again. In this way a numeric sequence is produced with a 
sawtooth- shaped characteristic. The slope of the sawtooth and thus its 
frequency is given by the increment 8 from the |iP and by the switchable 
frequency divider, which divides the frequency of the step sequence by 4 or 
40. 
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1*2 D/A conversion (sine table. D/A converter) 

The digital sawtooth generated in the phase accumulator is converted into a 
digital sinewave equivalent by EPROM PI. This includes a sine table for the 
range 0 to 360° with 8-bit amplitude resolution. The data are applied to a 
digital /analog converter on whose output a finely graded, staircase-shaped 
sinewave voltage of the required voltage and of constant amplitude appears 
(approx. 10 V pp ). 

1.3 Electronic attenuator (level control) 

The voltage on the interface between the generator and attenuator is 
approx. 10 V . This attenuator consists of a fine divider 0-1000 and a 
rough divider xl/xO . 2/x0 . 02/x0 . 002 . The fine divider is configured as a 
multiplying binary 10-bit DAC in which only 1000 increments are weighted in 
order to produce an integral division of 0-1000. The following rough 
divider works in decades and in this way high resolution is achieved at 
small voltages. 



1.4 Lowpass filter 

A lowpass filter follows that can be switch-selected in its cutoff 
frequency to reject interference through amplitude and phase instability. 



1.5 Frequency ranges 

The generator has two frequency ranges: 

30.0 Hz to 2.999 kHz 

3.00 kHz to 29.99 kHz 

These are produced by the switch-selected division of the crystal clock 
frequency. Fine division of the frequency in the ranges is by different 
increments: 



Increment 



4 x 



Division factor 



Range 


Division factor 


Increment 


30.0 Hz to 2.999 kHz 


40 


Set frequency x 10 


3 kHz to 29.99 kHz 


4 


Set frequency x 1 
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The clock oscillator can be switched off by a control line to keep 
interference in the unit as low as possible. 

Examples : 



a) f - 512 Hz 

1. The frequency is in the range 30.0 Hz through 2.999 kHz. 

The oscillator frequency of 2.097152 MHz is divided by 40 
--> 52.429 kHz = 2 19 Hz/10. 

2. The increment is 5120 ~ 2 9 x 10. 

3. Because the phase accumulator has a length of 2 19 bits, it is full 
after 

2 19 2 10 

— * = 102.4 increments. 

2 9 x10 10 

The sawtooth frequency and thus the output frequency are 

52.429 kHz 

= 512 Hz. 

102.4 

b) f = 4096 Hz 

1. The frequency is in the range 3 kHz to 29.99 kHz. 

Division factor: 4 --> f clock = 524.288 kHz 

2. The increment is 4096. 

Increment 4096 

3. f QUt - 4 x = 4 x - 4096 Hz 

Division factor 4 
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There are separate output amplifiers for the RX and TX modes. 



2.1 TX model TX amplifier 

The voltages of the two modulation generators A and B and an external 

modulation voltage can be added by op-amp A12. In this way dual modulation 

is possible. Transistors Til and T12 serve as a booster for high output 

currents, T10 and T13 limit the output current to admissible values in the 

event of a shortcircuit . An output transformer on the motherboard (361 136) 

between the amplifier and output socket balances the output voltage. The 

transformer can be switched between 1:1 and 1:10. The output voltage is 

max. 5 into max. 200 ft. 

rms 



2.2 TX DC amplifier 

The TX DC amplifier (All) supplies the same output signal DC-coupled to the 
DC OUT socket (Bu29) as the TX amplifier to the MOD GEN socket on the front 
panel. If the output transformer is switched to 1:10, the TX DC amplifier 
is also switched to 1:10. 



2.3 RX mode: RX amplifier 

The voltages of the two modulation generators A and B and an external 
modulation voltage can be added by op-amp A10. In this way dual modulation 
is possible. The summed signal appears on the RX MOD socket (Bu27) on the 
circuit-board backplane. Modulation is defined as a peak value, so the 
amplifier produces max. 2 V for 1002 AM and 2 V for 40-kHz FM deviation 
into 600 ft. P P 



Ref. No. 208 029 F 


Sub Modulation Generator A 


Date 


Type 4031 


Unit 


Sheet 


4/6 



T 



Schlumberger 



Functional Description 






2.4 AM modulation 

The RX voltage, added to a DC voltage (5-V reference), produces the signal 
for amplitude modulation. The electronic AM attenuator also sets the RF 
level when there is no modulation. 

2.5 FM modulation 

The compensation of FM deviation is necessary at different carrier 
frequencies. Finely graded division of the RX FM signal is produced with a 
multiplying D/A converter. 

2.6 CM modulation 

The preemphasis network makes it possible to generate phase modulation by 
means of the FM modulator. 
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C 19 


10 nF +,10 % 50 V- 


813 332 


VITR 










C 20 


100 nF i. 10 ^ 50 V- 


813 375 


VITR 










C 21 


10 nF +. 10 % 50 V- 


813 332 


VITR 










C 22 


100 nF ♦, 10 % 50 V- 


813 375 


VITR 










C 23 


100 nF t 10 % 50 V- 


813 375 


VITR 










C 24 


470 nF +, 10 % 50 V- 


813 383 


VITR 










C 25 


100 nF i 10 % 50 V- 


813 375 


VITR 










C 26 


100 nF x 10 % 50 V- 


813 375 


VITR 


















C 1 


10 nF +J0 % 50 V- 


813 332 


VITR 










C 2 


10 nF + 10* 50 V- 


813 332 


V1TR 










c 3 


10 nF £ 10, £ 50 V- 


813 332 


VITR 


C 30 


560 pF ± 5 % 50 V- 


813 266 


VITR 


C 4 


1.0 nF L 10 % 50 V- 


813 332 


VITR 


C 31 


560 pF £ 5 % 50 V- 


813 244 


VITR 


C 5 


10 nF x 10 % 50 V- 


813 332 


VITR 


C 32 


560 pF i 5 t 50 V- 


813 266 


VITR 


C 6 


10 nF ♦ 10 % 50 V- 


813 332 


VITR 


c 33 


1,8 nF 1 5 % 50 V- 


813 250 


VITR 










C 36 


1,8 nF ± 5 % 50 V- 


813 250 


VITR 










C 35 


1,8 nF ♦ 5 % 50 V- 


813 250 


VITR 










C 36 


5.6 nF i 5 % 50 V- 


813 256 


VITR 
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10 nF + 10 % 50 V- 


813 332 


VITR 










C 11 


10 nF + 10 % 50 V- 


813 332 


VITR 










C 12 


10 pF ♦ 20 % 16 V- 


814 382 


Rdo 










C 13 


100 nF^IO % 50 V- 


813 375 


VITR 


C 40 


5,6 nF ♦, 5 1 50 V- 


813 256 


VITR 


C 14 


10 pF ^ 20 £ 16 V- 


816 382 


ROD 


C 41 


5,6 nF i 5 % 50 V. 


813 256 


VITR 


C 15 


33 pF i 5 % 50 V- 


813 229 


VITR 


C 42 


100 nF A 10* 50 V- 


813 375 


VITR 


C 16 


100 nF ♦ 10 % 50 V- 


813 375 


VITR 


C 43 


100 nF jt. 1° ^ 50 V- 


813 375 


VITR 










C 66 


27 pF ♦ 5 % 50 V- 


813 228 


VITR 










C 45 


100 nF 10 % 50 V- 


813 375 


VITR 
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C 46 100 nF fjo * 50 V- 

C 47 100 nF £ 10 * 50 V- 

C 48 33 pF + 5 * 50 V- 

C 49 1,2 nF +, 5 % 50 V- 

C 50 10 pF £ 20 * 16 V- 

C 51 100 nF + 10 g50V- 

C 52 100 nF + 10 * 50 V- 

C 53 10|iF+.20/t 16 V- 

C 54 10 pF *,20 * 16 V- 

C 55 22 pF ♦ 5 % 50 V- 

C 56 270 pF £ * 50 V- 

C 57 10 nF *10 % 50 V- 

C 58 10pF£20*l6V- 

C 59 10 pF ♦ 20 * 16 V- 

C 60 180 pF ♦ 5 2 50 V- 

C 61 100 nF £.10 * 50 V- 

C 62 100 nF *10 2 50 V- 

C 63 22 P F £ 5 % 50 V- 

C 64 10 pF £ 20 * 6,3 V 

C 65 10 pF £ 20 * 16 V- 

C 66 10 pF £ 20 % 16 V- 

C 67 470 nF £ 10* 50 V- 

C 69 22 pF £ 5 * 50 V- 

C 70 10 pF £20 *16 V- 

C 71 10 pF £20* 16 V 

C 72 1,2 nF £ 5 * 50 V- 
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C 73 


470 pF £ 5 * 50 V- 


813 243 


ViTR 


C 74 


100 nF £ 10 * 50 V- 


813 375 


VITR 


C 75 


100 nF £ 10 * 50 V- 


813 375 


VITR 


C 76 


470 pF £ 5 * 50 V- 


813 243 


VITR 


C 77 


22 pF £ 5 * 50 V- 


813 227 


VITR 


C 78 


22 pF £ 5 * 50 V- 


813 227 


VITR 


c 79 


470 nF £ 10 * 50 V- 


813 383 


VITR 


C 80 


10 nF £ 10 * 50 V- 


813 332 


VITR 










C 82 


10 pF £ 20 * 16 V- 


814 382 


ROD 


C 83 


10 pF £ 20 * 16 V- 


814 382 


ROD 


C 84 


10 nF £10*50 V- 


813 332 


VITR 


C 85 


47 pF £ 20 * 16 V- 


SI 4 336 


ROD 


G 86 


680 pF £ 5 * 50 V- 


813 245 


VITR 


C 87 


100 nF £ 10 % 50 V- 


813 375 


VITR 


C 88 


100 nF £10*50 V- 


813 375 


VITR 


C 89 


270 pF £ 5 * 50 V- 


813 240 


VITR 


C 90 


27 pF£ 5 * 50 V- 


813 228 


VITR 


C 91 


47 pF £ 5 * 50 V- 


813 231 


VITR 


C 92 


27 pF £ 5 * 50 V- 


813 228 


VITR 


C 93 


22 pF £ 5 * 50 V- 


813 227 


VITR 


C 94 


22 pF ♦ 5 * 50 V. 


81,3 227 


VITR 


c 95 


680 pF £ 5 * 50 V- 


813 245 


VITR 


C 96 


10 nF £10* 50 V- 


813 332 


VITR 










C 98 


100 nF£l0* 50 V- 


813 375 


VITR 


C 99 


100 nF £ 10 % 50 V- 


813 375 


VITR 
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C 100 47 |1F i 20 % 16 V- 

C 101 100 nF +.10 % 50 V- 

C 102 100 nF + 10 % 50 V- 



C 110 100 nF + 10 % 50 V- 
C 111 100 nF 10 2 50 V- 
C 112 470 nF + 10 % 50 V- 
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C 136 10 nF + 10 2 50 V- 

C 137 10 nF ♦ 10 2 50 V- 
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C 104 


27 pF + 52 50 V- 


813 228 


VITR 


C 131 


10 nF + 10 2 50 V- 


813 332 


VITR 


C 105 


100 nF £ 10 2 50 V- 


813 375 


VITR 


C 132 


33 pF ± 5 2 50 V- 


813 229 


VITR 


C 106 


100 nF £ 10 2 50 V- 


813 375 


VITR 


C 133 


1,2 nF + 5 2 50 V- 


813 248 


VITR 


C 107 


100 nF +.10 2 50 V- 


813 375 


VITR 


C 134 


100 nF £10 2 50 V- 


813 375 


VITR 


C 108 


100 nF i 10 2 v- 


813 375 


VITR 


C 135 


100 nF £10 2 50 V- 


813 375 


VITR 



c 113 


10 nF £ 10 2 50 V- 


813 332 


VITR 


C 140 


100 nF £10 2 50 V- 


813 375 


VITR 


C 114 


10 jxF £ 20 2 16 V- 


814 382 


ROD 


C 141 


100 nF £ 10 2 50 V- 


813 375 


VITR 


C 115 


470 nF + 10 2 50 V- 
| “ 


813 383 


VITR 


C 142 


100 pF £ 5 2-50 V- 


813 235 


VITR 


C 116 


100 nF £10 2 50 v- 


813 375 


VITR 


C 143 


100 nF £10 2 50 V- 


813 375 


VITR 



C 120 


100 nF £ 10 2 50 V- 


813 375 


VITR 


C 121 


100 pF £ 5 2 50 V- 


813 235 


VITR 


C 122 


27 pF 1 5 % 50 V- 


813 228 


VITR 


C 123 


100 nF £ 10 2 50 V- 


313 375 


VITR 


C 124 


100 nF £ 10 2 50 V- 


813 375 


VITR 


C 125 


100 nF £ 10 2 50 V- 


813 375 


VITR 


C 126 


100 nF £10 2 50 V- 


813 375 


VITR 




C 145 


100 nF £ 10 2 50 V- 


813 375 


VITR 


C 146 


100 nF £ 10 2 50 V- 


313 375 


VITR 


C 147 


100 nF £10 2 50 V- 


813 375 


VITR 


C 148 


100 nF £ 10 2 50 V- 


813 375 


VITR 






Schlumberger MeKgerate GmbH 

Ingolstadter StraBe 67 a 
8000 Munchen 46 




geschr 


Tag 

DATE 

30.10.8C 


Name 

NAME 

Morasch 


And.-Mittlg. 

Nr Tag Name 


bearb 




l//p ^ 


MODIFIC. NO. DATE NAME 


9eor 








;hnung ist unser Eigenium. Vervielfalttgung. unbefugte V 





Schaltteilliste 




EL. PARTS LIST 


Benennung 

DESCRIPTION 


HOD GENERATOR A 


Bezeichnung 
Schlumberger 
- PART NO 


208 029 Sa 


- Hierzu Schaltplan 

SEE CIRCUIT DIAGRAM 


208 029 S 


| Gerat: 4031 1 



Liste besteht 
LIST CONSISTS 






















Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO, 



Hersteller Pos, 

MANUFACT REF. NO. 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO 



Hersteller 

MANUFACT 



0 1 PC 74 HCT 74 T 

0 2 PC 74 HCT 4514 T 



D 9 


PC 74 HCT 374 T 


834 437 

' 


VAL 


D 10 


MCQ 4515 B 


853 301 


ELEC 


D 11 


AD 7524 JN 


834 131 


DEV 


0 12 


PC 74 HCT 244 T 


834 436 


VAL 


D 13 


DG 211 CY 


834 471 


SILI 


D 14 


AD 7533 LN 


834 124 


ANA 


0 15 


DG 211 CY 


834 471 


SILI 


D 16 


HEF 4052 BT 


834 441 


VAL 




D 18 PC 74 HCT 374 T 
D 19 HEF 4053 8T 

D 20 PC 74 HCT 374 T 
D 21 HEF 4053 BT 

D 22 0G 211 CY 

D 23 PC 74 HCT 374 T 
D 24 DAC OB ED 

D 25 PC 74 HCT 02 T 
D 26 DG 211 CY 

D 27 HEF 4053 BT 




1 07 


1 1 1 






IQH 


04 

03 

02 

01 




Aus- 

gabe 

ISSUE 


And -Mittlg. 

Nr. Tag Name 

MODIFIC. NO DATE NAME 



834 437 
834 442 
834 437 
834 442 
834 '471 
834 437 
834 136 
834 431 
834 471 
834 442 



Schlumberger MeSgerate GmbH 

Ingolstadter StraBe 67a I Benennung 

8000 Miinchen 46 i description 



Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



MOD GENERATOR A 






















G1 13 BZX 84 C 6 V 3 

G1 14 BZX 84 C 6 V 8 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO, 



830 494 
830 494 



MANUFACT REF. NO. 



N 3 8x100 kQ + 5 % 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO 



804 511 



Hersteller 

MANUFACT 



G1 18 


BAS 16 


830 552 


VAl 


G1 19 


BAS 16 


830 552 


VAL 


G1 20 


BAS 16 


830 552 


VAL 


G1 21 


BAS 16 


830 552 


VAL 


G1 22 


LL 103 B 


830 517 


ITT 


G1 23 


BAS 16 


830 552 


VAL 


G1 24 


BAS 16 


830 552 


VAL 



PI N 27 C 64-25 



893 330 SCHL 



L 1 100 (iH * 15 % 



8x100 kQ + 5 



8x100 kQ + 5 % 




821 322 




804 511 DALE 

304 511 DALE 



Schlumberger MeRgerate GmbH 

Ingolstadter StraBe 67a 
8000 Munchen 46 



R 2 


10 0 £ 1 t 


802 713 


BEY 


R 3 


1 kQ t 1 2 


802 737 


BEY 


R 4 


1 kQ £ 1 % 


802 737 


BEY 


R 5 


1 kG£l % 


802 737 


BEY 


R 6 


1 kQ t 1 % 


802 737 


BEY 


R 7 


10 Q ♦ 1 % 


802 713 


BEY 


















R 10 


10 !t ± 1 % 


802 713 


BEY 


R 11 


47 kQ £ 1 % 


802 757 


BEY 


R 12 


10 Q£l % 


802 713 


BEY 


R 13 


10 Q £ 1 % 


802 713 


BEY 


R 14 


10 Q£l % 


802 713 


BEY 


R 15 


10 Q£l % 


802 713 


BEY 


R 16 


1 k0£l % 


802 737 


BEY 


R 17 


10 f? £ 1 % 


802 713 


BE Y 



Aus- 


And -Mittlg. 






gabe 


Nr 


Tag 


Name 


ISSUE 


MODIFIC. NO 


DATE 


NAME 




Benennung 

DESCRIPTION 



Schlumberger 
PART NO 



Hierzu Schaltplan 
'SEE CIRCUIT DIAGRAM 



Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



MOD GENERATOR A 



208 029 Sa 
208 029 S 




Gerat: AQ31 



Eigentum Vervielfaltsgung. unbefugte Verwertung. Mrtteilung an andere is strafbar und schadenersatzpflichlig 




















Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO, 



Hersteller 

MANUFACT 



10 Q + 1 % 

1 kQt.1 % 

4,7 kfljtl % 



802 713 
802 737 
802 745 



R 45 10 Q ♦ 1 % 

R 46 IOOkQj.1^ 

R 47 10 kQ +_ 1 % 

R 48 10 Q t 1 % 



R 30 


6,8 kQ +.1 % 


802 747 


BEY 


R 31 


2 kR +, 25 % 


807 738 


B0UF 


R 32 


10 5,1 % 


802 713 


BEY 


R 33 


1 kQ ♦. 1 % 


802 737 


BEY 


R 34 


4,7 kQ i 1 % 


802 745 


BEY 


R 35 


100 fi ♦ 25 % 


807 734 


B0U 


R 36 


4,7 kfi + 1 % 


802 745 


BEY 


















R 39 


1 kB +.1 % 


802 737 


BEY 


R 40 


10 Q +J % 


802 713 


BEY 


R 41 


10 Q + 1 % 


802 713 


BEY 


R 42 


10 Q ± 1 £ 


802 713 


BEY 


R 43 


10 fi + 1 % 


802 713 


BEY 


R 44 


10 Q + 1 % 


802 713 


BEY 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART, NO 



802 713 
802 761 
802 749 
802 713 



Hersteller 

MANUFACT 



R 23 


1,8 kQ + 1 % 


802 740 


BEY 


R 50 


10 9 L 1% 


802 713 


BEY 


R 24 


10 B ♦ 1 % 


802 713 


BEY 


R 51 


56 kQ i 1 % 


802 758 


BEY 


R 25 


1,8 kfi+,1 % 


802 740 


BEY 


R 52 


100 kfi A 1 % 


802 761 


BEV 


R 26 


6,8 kfi + 1 % 


802 747 


BEY 


R 53 


15 kfl ± 1 % 


802 751 


BEY 








R 54 


15 kB + 1 % 


802 751 


BEY 








R 55 


Ob i\0 ^ 1 


802 759 


BEY 








R 56 


56 kQ 1 % 


802 758 


BEY 



R 60 


15 kQ +,1 % 


802 751 


BEY 


R 61 


15 kQ +.1 % 


802 751 


BEY 


R 62 


56 kfi ♦ 1: % 


802 758 


BEY 


R 63 


68 kB 1 % 


802 759 


BEY 


R 64 


15 kQ+,1 % 


802 751 


BEY 


R 65 


15 kfi +_ 1 % 


802 751 


BEY 


R 66 


10 Q + 1 % 


802 713 


BEY 




Schlumberger MeBgerate GmbH 

Ingolstadter StraBe 67a 
8000 Munchen 46 




Tag 

DATE 


Name 

NAME 


geschr 


31.10.86 


Horasch 


bearb. 




— K/s,, ^ 


gepr 







Tag Name 

DATE NAME 



Eigentum Vervielfaitigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung 



R 69 680 kfi ♦ 1 % 

R 70 10B + l£ 

R 71 10 SU1 % 



Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



zeichnung 

hlumberger 208 029 Sa 

RT NO 

irzu Schaltplan inn f|OQ q 

E CIRCUIT DIAGRAM £U0 0 



802 771 
802 713 
802 713 



Benennung 

DESCRIPTION 

HOD GENERATOR A 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 




Btatt Nr 
SHEET NO 



Hierzu Schaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 



Zeichnung 



indere ist strafbar und schadenersatzpfliehtig. 












1 


2 


Pos. 

REF NO 


Wert 

VALUE 


R 12 


10 2*1 % 


R 73 


10 Q +.1 % 


R 74 


15 kfl *0,25 % 


R 75 


1,2 kfli .1 % 


R 76 


10 kfl i 0,25 % 


R 77 


1 U .1 % 


R 78 


1,5 kfl 1 % 


R 79 


1 kQ ± 1 % 


R 80 


10 Q + 1 % 



10 S3 ♦. 1 % 

100 kfl +. 0,25 % 
200 0 L 0,25 % 
100 kfi ♦, 0,25 % 
2 kfl+0,252 
10 kfi + 0,25 % 

680 8 t 1 % 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO, 



802 713 
802 713 
802 851 
802 738 
802 849 
802 737 
802 739 
802 737 
802 713 
802 713 
802 861 
802 886 
802 861 
802 887 
802 849 
802 735 



R 90 


2 k 2 0,25 % 


802 887 


BEY 


R 91 


10 kfl +. 0,25 % 


802 899 


BEY 


R 92 


10 kfi +. 0,25 % 


802 899 


BEY 


R 93 


10 0 J .1 % 


802 713 


BEY 


R 94 


IOB +,1 % 


802 713 


BEY 


R 95 


10 kfi i 1 % 


802 749 


BEY 


R 96 


10 kfi ♦ 1 % 


802 749 


BEY 


R 97 


3,3 kfi + 1 t 


802 743 


BEY 



5 


6 


7 


8 


Pos 

REF. NO. 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 


Hersteller 

MANUFACT 


R 99 


10 B ♦, 1 % 


802 713 


BEY 


R 100 


10 kfl ♦ 1 % 


802 749 


BEY 


R 101 


10 fl + 1 % 


802 713 


BEY 


R 102 


10 B t 1 % 


802 713 


BEY 


R 103 


10 fl ± 1 % 


802 713 


BEY 


R 104 


1,5 kfirl % 


802 739 


BEY 


R 105 


1,5 kfir .1 % 


802 739 


BEY 


R 106 


1,5 kfi +.1 % 


802 739 


BEY 


R 107 


1 kfiil % 


802 737 


BEY 


R 108 


82 kfi + 1 % 


802 760 


BEY 


R 109 


100 kfl ♦ 1 % 


— 

802 761 


BEY 


R 110 


10 fljtl % 


802 713 


BEY 


























r m 


10 B +,1 % 


802 713 


BEY | 


R 115 


10 fl ♦ 1 % 


802 713 


BEY 


R 116 


10 fl ♦ 1 % 


802 713 


BET 


R 117 


10 fl t 1 % 


802 713 


BEY 


R 118 


10 2 ill 


802 713 


BEY 


R 119 


:1 kfi * 1 % 


802 737 


BEY 


R 120 


10 B ± 1 % 


802 713 


BEY 


R 121 


1 kflt .1 % 


802 737 


BEY 


















R 124 


10 Qrl % 


302 713 


BEY 


R 125 


10 B +.1 % 


802 713 


BEY 



Schlumberger Meftgerate GmbH 
088.169! 19.11.87 Kr. I Ingolstadter StraGe 67a 
8000 Munchen 46 



Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



I Liste besteht 
LIST CONSISTS 



8.53110.11.861 Kr. \ ***<*"■ |31.1Q.86| Morasch 



Aus- And.-Mittlg. bear! 

gabe Nr Tag Name 

ISSUE MODIFIC. NO DATE NAME 9epr 



Benennung 

DESCRIPTION 


MOO GENERATOR A 


Bezeichnung 

Schlumberger 


208 029 Sa 


PART NO 


Hierzu Schaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 


208 029 S 




Gerftt: 



rvielfaltigung. unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig 






















R 126 100 fciltl % 

R 127 15 kB j; 1 % 

R 128 IpO 8*25 % 
R 129 15 kfi + 1 % 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO, 



802 761 
802 751 
807 734 
807 751 



MANUFACT REF. NO 



10 fi il % 


802 713 


BEY 


10 Gil? 


802 713 


BEY 


100 Q il % 


802 725 


BEY 


15 Q il % 


802 715 


BEY 


100 kfi il % 


802 761 


BEY 


1,8 kfi il % 


802 740 


BEY 


2*2 kQ i 1 % 


802 741 


BEY 


10 kQ ^1 % 


802 749 


BEY 


1*8 kQ i 1 % 


802 740 


BEY 


10 fl il % 


802 713 


BEY 


10 kfi il % 


802 749 


BEY 


2|2 kfi i 1 % 


802 741 


BEY 


560 3 il % 


802 734 


BEY 


13 kfi i 0,25 % 


802 851 


BEY 


560 fi il % 


802 734 


BEY 


20 kfi i 0,25 % 


802 888 


BEY 


3,9 kfi il % 


802 744 


BEY 


10 kQ il % 


802 749 


BEY 


15 kfi i 0,25 1 


802 851 


BEY 


1,8 kfi il % 


802 740 


BEY 


20 kfi i 0,25 % 


302 888 


BEY 


5 kQ ^ 25 t 


807 739 


B0UR 



07 


7088.169 


19.11.37 


Kr. 


06 


7088.162 


5.11.07 


Di 


05 


7088.129 


1.9.87 


Oi 


04 


7088.112 


7.8.87 


Ho. 


03 


7088.104 


28.7.87 


Ho. 


02 


§ 

CO 

to 

CO 


24.7.37 


Di 


01 


6083.31 




Di 










Aus- 

gabe 

ISSUE 


And.-Mittlg 

Nr 

MODIFIC NO 


Tag 

DATE 


Name 

NAME 



Schlumberger MeBgerate GmbH 

Ingolstadter StraBe 67 a 
8000 Miinchen 46 



R 153 100 Q + 1 % 

R 154 15 2 4.1 % 

R 155 12 kfi +.1 % 

R 156 2 kfi + 25 % 

R 157 560 fi 4 1 % 

R 158 15 kfi x 1 % 

R 159 2;7 kfi i t ^ 

R 160 15 kQ 0,25 

R 161 560 Q A 1 % 

R 162 15 kfi £ 0,25 % 

R 163 20 kfi ♦. 0,25 % 

R 164 22 kfi i 0,25 % 

R 165 10 fi il % 

R 166 100 Q il % 

R 168 2,2 kfi +.1 % 

R 170 10 fi + 1 % 

R 171 6,8 kfi L 1 % 

R 172 10 fi +1 % 

R 173 100 fl +1 % 

R 174 10 fi +. 1 % 

R 175 22 kfi 

R 176 • kfi j.1 % 

R 177 10 fl ± 1 % 

R 178 10 fi +1 % 

R 179 3,9 kfi il % 



Schaltteilliste 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO. 



802 725 
802 715 
802 750 
807 738 
802 734 
802 751 

802 742 
802 851 
802 734 
802 851 
802 888 
802 853 
802 713 
802 725 

802 741 

802 713 
802 747 

802 713 
802 725 
802 713 
802 753 
802 740 
802 713 
802 713 
802 744 



Benennung 

DESCRIPTION 



EL. PARTS LIST 



D. GENERATOR A 



Tag Name 

"1 9^*7 ° ATE NAME 

geschr. 16,3*87 Dietrich 



Bezeichnung Q 

Schlumberger «£uu UZV 



Hierzu Schaltplan onp fiOQ C 

SEE CIRCUIT DIAGRAM ^ U0 * ° 




Diese Zeichnung ist unser 



■rvielfalligung, unbefugie V< 



andere ist Strafbar und sch; 



itzpflichtig 
























MANUFACT REF. NO. 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO. 



R 180 


loo kn ♦ 1 % 


R 181 


1,8 kQ jh.1 % 


R 182 


120 kS ♦ 1 „ 


R 103 


2,2 kQ t 1 % 


R 104 


20 kQ ± 0,25 i 


R 133 


6,8 kfijtl % 






R 187 


15 kfi i 0,25 % 


R 138 


15 kR ♦ 0,25 % 


R 189 


560 9. ♦ 1 % 


R 190 


10 0 % 


R 191 


10 Q i 1 a 


R 192 


100 kR + 1 % 


R 193 


10 Q + 1 % 


R 194 


1 kfi A 1 % 


1 195 


8,2 ko A l ^ 


( 196 


6,8 -kfl A 1 % 


? 1:97 


15 kfi* 1 ? 


I 198 


100 Q ^ 25 % 


i 193 


ll^ XQ ♦ 1 h 




R 207 


io ko 


R 208 


1,8 kR.il? 


R 209 


12 kQ ♦ 1 % 


R 210 


10 Q ± 1 % 


R 211 


10 R ± 1 % 


R 212 


220 R i 1 % 


R 213 


6,8 kR i 1 ? 


R 214 


10 5,1 % 


R 215 


10 R + 1 % 


R 216 


10 Q + 1 % 


R 217 


2,2 kRi 1i % 


R 218 


10 kR A 1 % 


R 219 


1.8 kfljtl % 


R 220 


10 Qil % 


R 221 


V? kR i 1 ? 


R 222 


1 kQ i 25 % 


R 223 


50 kQ i25 % 


R 224 ■ 


120 kQ i 1 % 


R 223 


3,3 kfl A 1 % 


R 226 


10 Ril % 


R 227 


12 kQ i 1 % 


R 228 : 


l , 2 kR i 1 % 


R 229 


21 kO x t % 


R 230 


10 R i-1 % 


R 231 


97 kR i 1 % 


R 232 ' 


100 kR i 1 % 


R 233 


3,3 k.Q i 1 % 




Benennung 

DESCRIPTION 



Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



HOD GENERATOR A 



208 029 Sa 



Hieizu Schaltplan . 

SEE CIRCUIT DIAGRAM ToUO 0 



GerSt: 4031 



SHEET NO 
10 













1 


2 


Pos 


Wert 


REF. NO 


VALUE 


R 234 


100 Q i 25 % 


R 235 


820 Q ♦ 1 % 


R 236 


10 Q ♦. 1 % 


R 237 


4,7 kQ 4.1 % 


R 238 


4,7 kS 4,1 % 


R 239 


4,7 kQ 4.1 % 


R 240 


1 ka 4.1 % 


R 241 


10 2 4,1 % 


R 242 


1 kQ +.1 % 


R 243 


10 2 4,1 % 


R 244 


10 Q+,1 % 


R 245 


10 S +,1 % 


R 246 


15 kQ 4 .I 2 


R 247 


100 Q 4,1 % 


R 248 


27 kQ +.1 ? 


R 249 


100 Q 4,1 % 


R 250 


100 Q 4,1 % 


R 251 


10 0 + 1 % 


R 252 


100 Q 4 .I % 


R 253 


1 C '- 4.1 % 


R 254 


10 kQ 4 , 1 % 


R 255 


10 « 4.1 '■% 


R 256 


1 G Qt .1 t 


R 257 


1 kQ 4 , 25 % 


R 258 


1 kQ 4 , 25 % 


R 253 


1 kQ 4 , 25 % 



Bezeichnung Hersteller 

Schlumberger 

PARING. MANUFACT 



807 734 BOU 
802 736 BEY 
802 713 BEY 
802 745 BEY 
802 745 BEY 
802 745 BEY 
802 737 BEY 
802 713 BEY 
802 737 BEY 
802 713 BEY 
802 713 BEY 
802 713 BEY 
802 751 BEY 
802 725 BEY 
802 754 BEY 
802 725 BEY 
802 725 BEY 
802 713 BEY 
802 725 BEY 
802 713 BEY 
802 749 BEY 
802 713 BEY 
802 713 BEY 
807 737 BOU 
807 737 BOU 
80T 737 BOU 



87 Kr. 

37 Kr. Schlumberger MeBgerate GmbH 

Ingolstadter StraBe 67 a I Benennung 
8000 Munchen 46 description 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 




0J1,86 | Kr. | gesctir 31.10*66 Morasch 

Aus- And.-Mittlg. bearb y/? 

gabe Nr. Tag Name 7 ^ * 

ISSUE MODIFIC. NO. DATE NAME 9epf 



Hierzu Schaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 



Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



MOD GENERATOR A 



208 029 Sa 
208 029 S 



Diese Zeichnung ist unser Eigentum. VervielfSItigung, unbefugte Verwertung, Mitleilung an andere ist strafbar und schadenei 


















1. Modulation generator B (option 



Modulation generator B is of the same design as modulation generator A. The 
same circuit board is used for both versions. Only the components determine 
whether modulation generator A or modulation generator B is concerned: 

- R8 and R9 set the board decoder for generator B (R7, R17 for 
generator A) , 

- Rill conducts the output signal from generator B to 
connector St64/23a (on generator A R99 configures connector 
St64/23a as the generator B input). 

- Those components not necessary for the functioning of 
generator B are omitted. 



1.1 Sinewave generator 

See block diagram of generator B and description under section 1 for 
generator A. 



1.2 Electronic attenuator (level control) 

See block diagram of generator B and description under section 1.3 for 
generator A. 



1.3 Lowpass filter 

See block diagram of generator B and description under section 1.4 for 
generator A. 



1.4 Frequency ranges 

See description under section 1.5 for generator A. 



s 



Ref. No. 208 032 F 


Sub Modulation Generator B 


Date 


Type 4031 


Unit 


Sheet 


1/3 



Schlumberger 



Functional Description 






1.5 TX DC amplifier 

The TX DC amplifier (All) supplies the signal from generator B to the DC 
OUT socket (Bu39) on the rear panel. If the output transformer 

(motherboard) is switched to 1:10, the TX DC amplifier is also switched to 

1 : 10 . 



1-5 Signal path to connector St64/23a 

The output signal is applied from generator B to connector St64/23a via 
A17, A10, A13 and output switch D22. 



Ref. No. 208 032 F 
Type 4031 



Sub Modulation Generator B 
Unit 



Schlumberger 



Functional Description 







Reflow gelo'tet 

hierzu Bouteilklebemaske 461 405 04 




00 






D1N7340 









A 10 Tl 072 CD 

A 11 IF 412 ACN 

A 13 LF 412 ACN 



A 17 TL 072 CD 



Schlumberger Meftgerate GmbH 

Ingolstadter StraGe 67 a 
8000 Munchen 46 



_o] 7003,176 7,12,87 Kr. DATE NAME 

fvss.itt Z 6 . 17 J?- tfz," 9 eschr 16,11,67 Dietrich 

Aus- And.-Mittlg bearb j/^/7 

gabe Nr Tag Name — ■ — / S' 

ISSUE MODIFIC. NO. DATE NAME 9 ®P r 





Schaltteilliste 




EL. PARTS LIST 


Benennung 

DESCRIPTION 


Moti, Generator B 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 


208 032 Sa 


Hierzu Schaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 


208 032 S 


Gerfit: 


4031 























1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


Poa 

REF NO 


Wert 

VALUE 


Bezetchnung 
Schlombergar 
PART NO 


Herateller 

MANUFACT 


Pos 

REF NO 


Wart 

value 


Bazaichnung 
Schtombarger 
PART NO 


Hersteller 

MANUFACT 










C 19 


10 nF ^ 1 0 % 50 V- 


813 332 


VITR 










C 20 


100 nF t 10 % 50 W 


813 375 


VITR 










C 21 


10 nF ♦ 10 % 50 V- 


813 332 


VITR 










C 22 


100 nF *,10 % 50 V- 


813 375 


VITR 










i 

C 23 


i 

100 nF i 50 V- 

. i 


813 375 


VITR 












i 




i 








1 

| 


C 25 


100 nF i 10 % 50 V- 


813 375 


VITR 








j 


C 26 


100 nF 10 % 50 V- 


813 375 


VITR 








i 










C 1 


10 nF ♦ 10 l 30 V- 


813 332 
813 332 


VITR 










C 2 


10 nF ± 10 % SO V- 


! 

i VITR 


i 






c 3 


10 nF i. 10,% 50 V- 


813 332 


VITR 


C 30 


560 pF * 5 % 50 V. 


813 266 


: VITR 


C 4 


10 nF ♦, 10 % 50 V- 


813 332 


VITR 


C 31 


560 pF £ 5 % 50 V- 


813 244 


VITR 


c 5 


10 nF 10 % 50 V- 


813 332 


! VITR 


C 32 


560 pF ♦ 5 % 50 V- 


i 

813 244 


VITR 


C 6 


10 nF +.10 % 50 V- 


813 332 


VITR 


C 33 


1,8 nF 5 % 50 V- 


813 250 

i 


VITR 










C 34 

I 


1,8 nF jt. 5 % 50 V- 


813 250 


VITR 






i 

i 


C 35 


1,8 nF *.5 % 50 V- 


813 250 


VITR 






i i 


C 36 


5.6 nF ♦. 5 % 50 V- 


813 256 


VITR 


C 10 


10 nF ♦. 10 % 50 V- 


813 332 

j 


VITR 










C 11 


10 nF *,10 % 50 V- 


313 332 ! 

j 


VITR 










C 12 


10 pF ♦ 20 % 16 V- 

* * ; 


816 382 


ROD 










C 13 


100 nF ♦. 10 % 50 V- 


813 375 


VITR 

| 


C 40 


5,6 nF L 5 % 50 V- 


813 256 


VITR 


C 14 


10 pF * 20 % 16 V- 


814 382 


ROO 


C 61 


5,6 nF L 5 % 50 V- 


813 256 


VITR 


C 15 


33 pF L 5 % 50 V- 


813 229 


I 

VITR 


C 42 


100 nF 10 % 50 V- 


813 375 


\ 

j VITR 


C 16 


100 nF tJO % 50 V- 


813 375 


VITR 


C 43 


100 nF t.10 % 50 V- 


813 375 


\ 

VITR 










C 44 


27 pF ♦. 5 % 50 V- 


813 228 


VITR 






i 




C 65 


100 nF 10 % 50 V- 


813 375 


VITR 








Schaltteilliste 




EL. PARTS LIST 


Benennung 

DESCRIPnON 


Mod* Generator 8 


Bezeichnung 
Schlumberger 
- PART NO 


208 032 Sa 


- Hierzu Schaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGR* 


208 032 S 





Liste bestehl 
LIST CONSISTS 



Blan Nr 
SHEET NO 



* ve an andei 





schadenersatz 





















C 46 100 nF + 10 % 50 V- 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO, 



MANUFACT REF NO 



VITR C 73 470 pF + 5 2 50 V- 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO 



Hersteller 

MANUFACT 



C 50 


10 )iF 4 20 2 16 V- 


814 382 


ROD 










C 51 


100 nF 4 10? 50 V- 


813 375 


VITR 










C 52 


100 nF 4 10 S 50 V- 


813 375 


VITR 


c 79 


470 nF i 10 2 50 V- 


813 383 


VITR 


C 53 


10 pF 4 20 % 16 V- 


814 382 


ROD 


C 80 


10 nFi.10 2 50 V- 


813 332 


VITR 


C 54 


10 pF 4 20 % 16 V- 


814 382 


ROD 










C 55 


22 pF 4 5 % 50 V- 


813 227 


VITR 


C 82 


10 pF i 20 2 16 V- 


814 382 


ROD 


C 56 


270 pF 4 5 2 50 V- 


813 240 


VITR 


C 83 


10 pf t 20 2 16 V- 


814 382 


ROD 


C 5 7 


10 nF A 10 % 50 V- 


813 332 


VITR 










C 58 


10 pF 4 20 2 16 V- 




814 382 


ROD 










C 59 


10 pF 4,20 2 16 V- 


814 382 


ROD 










C 60 


180 pF 4 . 5 2 50 V- 


813 238 


VITR 


C 87 


100 nF 4 10 2 50 V- 


813 375 


VITR 


C 61 


100 nF 4 10 2 50 V- 


813 375 


VITR 


C 88 


100 nF 4.10 2 50 V- 


813 375 


VITR 


C 62 


100 nF 4, 10 2 50 V- 


813 375 


VITR 


C 89 


270 pF i 5 2 50 V- 


813 240 


VITR 


C 63 


22 pF 4, 5 2 50 V- 


813 227 


VITR 


C 90 


27 pF 4 5 2 50 V- 


813 228 


VITR 


C 64 


10 pF 4.20 2 16 V- 


814 382 


ROD 










C 65 


10 pF 4 20 2 16 V- 


814 382 


ROD 










C 66 


10 pf 4 20 2 16 y- 


814 382 


ROD 










C 6? 


470 nF 4. 10 2 50 V- 


813 383 


VITR 











C 70 10 jzF i 20 ? 16 V- 

C 71 10 {iF ♦. 20 % 16 V- 

C 72 1,2 nF + 5 % 50 V- 



07 








06 








05 








04 








03 








02 








01 








- 






Aus- 

gabe 

ISSUE 


And.-Mittlg. 

Nr. 

MODIFIC NO 


Tag 

DATE 


Name 

NAME 



814 382 
814 382 
813 248 



ROD C 98 100 nF 4.10 2 50 V- 

V1TR C 99 100 nF 4 10 ? 50 V- 



813 375 



Schlumberger MeSgerate GmbH 

Ingolstadter StraBe 67a 
8000 Munchen 46 



15.11.37 Dietrich 





Schaltteilliste 




EL. PARTS LIST 


Benennung 

DESCRIPTION 


Mod. Generator 8 


Bezeichnung 
Schlumberger 
. PART NO 


208 032 Sa 


- Hierzu Schaltplan 

SEE CIRCUIT DIAGRAM 


208 032 S 


[ Gerat: 4031 j 



Blatt Nr 
SHEET NO 






















5 


6 


7 


8 


Pos. 

REF. NO 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
ScWumberger 
PART. NO 


Hersteller 

MANUFACT 























1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


Pos 

REF NO 


Wen 

VALUE 


Bezeichnung 
Schiumberger 
PART NO 


Her atelier 
MANOFACT 


Pos 

REF NO 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
Schiumberger 
PART NO 


Hersteiier 

manufact 

















1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


n^i 


Pos. 
REF NO 


Waft 

VALUE 


BataiChnung 
ScMumbargar 
PART NO. 


Harat attar 
MANUFACT 


Pos 

REF NO 


Wart 

VALUE 


Baiatchnung 
ScNumfeargar 
PART NO 




G1 13 


BZX 84 C 6 V 8 


830 494 


VAL 


N 3 


8x100 kQ * 5 % 


804 511 


DALE 


G1 14 


BZX 84 C 6 V 8 


830 494 


VAL 


































































P 1 


b 27 C 64-25 


893 330 


SCHL 


























































































R 2 


10 8*1 % 


802 713 


BEY 










R 3 


1 kQ*1 t 


802 737 


BEY ’ 










R 4 


1 kQ * 1 % 


802 737 


BEY 










R 5 


1 kQ*1 % 


802 737 


BEY 


L 1 


100 (lH i 15 % 


821 322 


SIE 


R 6 


1 kQ x U 


802 737 


BEY 








! 














i 




R 8 


10 Q *1 % 


802 713 


BEY 










R 9 


10 Q *1 % 


802 713 


BEY 










R 10 


10 Q*1 % 


802 713 


BEY 










R 11 


47 kQ * 1 % 


802 757 


BEY 










R 12 

i 


\ 1 1 

10 Q*1 % 


802 713 


BEY 










R 13 


10 Q*1 % 


302 713 


BEY 










R 14 


—k 

o 

to 


802 713 


BEY 










R 15 


10 Q*1 % 


802 713 


BEY 


N 1 


8x100 kQ * 5 % 


804 511 


DALE 


R 16 


1 kQ*1 % 


802 737 


BEY 


N 2 


8x100 kQ i 5 % 


804 511 


DALE 










07 








Schlumbergar Me&gsrats GmbH 
IngcHstddter 8tra6e 67 a 
8000 MOnchen 46 


Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 


Lisla bestetit 
LIST CONSISTS 

aus 

OF 10 

Blatt 

SHEETS 


06 








05 








Banannurtg 

description Hoc 1* Generator B 


04 








03 1 








02 












feilfSB 


208 °32 Sa 

PART NO 


Blatt Nr 
SHEET NO 

6 


01 










mm 




178 








... « 


Lr*m 208 032 S 




MH 








3BEBII 


KSSSffi 


'SEE ClftCWT O 




• 


ss: 





Dies® Zaichnung ist unser Eigantum, VarviaHAItigung. unbifugte Varwartung. Mittailung an antfara tat atrafbar und schadeneraatipttictrtlg. 













Baxatchnung 
Schlumbargar 
PART NO. 



Harstafler Po«. 

MANUfACT REF NO 







Schaltteilliste 




EL. PARTS LIST 


Benennung 

DESCRIPTION 


Hod. Generator B 


Beiaichnung 
Schlumbarger 
PART NO 


208 032 Sa 


Hiarxu Sehaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 


208 032 , $ 




laltiltigung, unbatugta Varwartung, Mittailung an andara lal atrafba 


















R 77 1 kQ ♦, 1 % 



Bezeichnung 
Scbkanberger 
PART NO, 



802 713 
802 713 



802 737 



R 80 


10 2 *,1 % 


802 713 


BEY 


R 81 


10 2±1 % 


, 802 713 


BEY 


R 82 


100 kQ +. 0,25 % 


802 861 


BEY 


R 83 


200 Q ♦. 0,25 % 


802 886 


BEY 

[ .. 


R 84 


100 kQ ^ 0,25 % 


802 861 


BEY 


R 85 


2 kQ 0,26? 


802 887 


BEY 


R 86 


10 kQ 4 . 0,25 % 


802 849 


(BEY 



5 


6 


7 


r — 8 — 

- 8 


Pos 

REF NO 


Wart 

VALUE 


Bezeichnung 
Scbtumberger 
PART NO 


Hersteller 

MANUFACT 










R 100 


10 kQ 4. 1 % 


802 749 


BEY 


R 101 




802 713 




BEY 




R 102 


10 q a i t 


802 713 


BEY 


R 103 


10 2*1 % 


802 713 


BEY 


R 104 

.. _ | 


1,5 kQ £ 1 t 


802 739 


BEY 


R 105 


1,5 k2*1 % 


802 739 


BEY 


R 106 


1,5 kQ 1 % 


802 739 


BEY 


R 107 


1 kQ ♦ 1 % 


802 737 


BEY 


R 108 


82 k2*1 % 


802 760 


BEY 


R 109 


100 kflil % 


802 761 


BEY 

i 



10 



10 0*1 % 
100*1 % 



802 713 



802 713 
802 713 



R 90 


2 kQ £ 0,25 % 


802 887 


BEY 


R 91 


10 kQ i 0,25 % 


802 849 


BEY 


R 92 


10 kQ 4. 0,25 % 


802 869 


BEY 


R 93 


10 S i .1 % 


802 713 


BEY 


R 94 


10Q ♦ 1 % 


802 713 


BEY 


R 95 


10 kQ 4, 1 % 


302 749 

x \ 


BEY 


R .96 


10 kQ^I? 


802 749 


BEY 


R 97 


3,3 kQ i 1 % 


802 743 


BEY 



R 118 


TO 2 ♦ 1 % 


802 713 


BEY 


,R 119 


1 kC ♦ 1 % 


802 737 


BEY 


R 120 


10 2*1 % 


802 713 


BEY 


R 121 


1 kQ A 1 % 


802 737 


BEY 


















R 124 

- -~-i 


10 Q 4.1 % 


802 713 


BEY 


1 

R 125 ! 


10 2 4.1 % 


802 713 


BEY 



Schlumberger Metyprate GmbH | 

Ingolstftdter StraBe 67 a I Banennung 
8000 MOnchen 46 descriptio 



.^^4 — i 



Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



Mod. J Generator 8 



208 032 Sa 



31.10.8fl Morasch 



w 208 032 Sa 

PART NO 

Hiarzu ScbaHptan 208 032 S 

SEE CIRCUIT DIAGRAM 



I Lisle besteht 
LIST CONSISTS 



Blatt Nr 
SHEET NO 



Zeichnung 1st untar Eigen turn VervieltSItigung. urtbefugte Verwertung, Mitteilung 



stratbar und schadeneraatzpflichtig 

















R 126 100 kQ t,1 % 

R 127 15 kfl il ? 

R 128 100 Q ^ 25 % 
R 129 15 kQ jtl 3S 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO. 



802 761 
802 751 
807 734 
802 751 



Herstelter Pos. 

MANUFACT REF. NO. 



BEY 


R 158 


15 kS • i.l'jt 


BEY 


R 159 


2,7 kQ. ±1 % 


B0UR 


R 160 


15 kQ £ 0,25 % 


BEY 


R 161 


560 Q ♦ 1 % 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO 



802 751 
802 7*2 
802 851 
802 73* 



Hersteller 

MANUFACT 



R 131 10 Q +. 1 % 

R 132 10 Q ♦ 1 % 



R 161 10kSU1* 

R 142 2,2 kD jt 1 % 



802 713 
802 713 



R 135 


100 kQ ♦ 1 % 


802 761 


BEY 


R 136 


1*8 kQ*1 % 


802 7*0 


BEY 


R 137 


2,2 ; kQ±1 % 


802 741 


BEY 



R 164 


22 kQ ♦ 0,25 t 


802 853 


BEY 


R 165 


10 Qil % 


802 713 


BEY 


R 166 


100 Q^l % 


802 725 


BEY 










R 168 


2,2 kQ ♦ 1 % 


802 7*1 


BEY 







R 170 


10 Q ♦ 1 % 


802 713 


BEY* 






R 171 


6,8 kQ * 1 % 


802 7*7 


BEY 






R 172 


10 Q t 1 % 


802 713 


BEY 


802 7*9 


BEY 


R 173 


100 Q *1 % 


802 725 


BEY 


802 741 


BEY 


R 174 


10 Q i.1 % 


802 713 


BEY 






R 175 


22 kQ ♦ 1 % 


802 753 


BEY 






R 176 


1,8 kQ 'il i 


802 740 


BEY 






R 177 


10 Q ♦ 1 % 


802 713 


BEY 






R 178 


10 Q ♦.! % 


802 713 


BEY 











R 180 


100 kQ ♦ 1 % 


802 761 


BEY 










R 181 


-1,8 kQ 1 1 % 


802 7*0 


BEY 










R 182 


120 kQ ♦ 1 ? 


802 762 


BEY 










R 183 ^ 


2*2 kQ jt 1 % 


802 741 


BEY 




Aus- And -Mittlg. 
gabe Nr 

ISSUE MODIFIC. NO 



Schlumberger MeBgerate GmbH 

Ingolstadter StraBe 67 a 
8000 Miinchen 46 



Tag 

1987 DATE 




geschr 1 16.11.871 DietrM 

bearb / </ 

gepr. 



er Eigentum Vervielfalligung, unbefugte Verwertung, Mittellung 



bearb 

Tag Name 

DATE. NAME gepr 





Schaltteilliste 




EL. PARTS LIST 


Benennung 

DESCRIPTION 


Mod. Generator B 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO 


208 032 Sa 


Hierzu Schaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 


203 032 S 





Liste besteht 
LIST CONSISTS 























1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


Pos 

REF NO 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO, 


Hersteller 

MANUFACT 


Pos 

REF. NO. 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO 


Hersteller 

MANUFACT 


R 135 


6;8 kQ *1 % 


802 i47 


BEY 


















R 219 


1,8 kQ *1 ? 


802 740 


BEY 


















R 188 


15 kQ * 9,25 % 


802 851 


BEY 










R 189 


560 Q * 1 % 


802 734 


BEY 


R 226 


10 Q * 1 ? 


802 713 


BEY 


R 190 


10 0*1? 


802 713 


BEY 


R 227 


t2 kQ *1 ? 


802 750 


BEY 


R 191 


10 Q*1 % 


802 713 


BEY 


R 228 


2,2 kQ *1 ? 


802 741 


BEY 


R 192 


100 kil * 1 % 


802 761 


BEY 


R 229 


27 kQ *:1 ? 


802 754 


BEY 



R 230 10 Q ♦ 1 ? 



802 713 



R 196 


6,8 kQ *1 ? 


802 747 


R 197 


15 kQ *1 ? 

.. 


802 751 


R 198 


100 Q *25? 


807 734 


R 199 


15 kQ *1 ? 


802 751 



BEY R 237 kQ *1 ? 
BEY 

BOUR R 247 100 5 * 1 ? 

BEY R 248 27 kQ i.U 



802 747 

802 723 

802 754 



R 257 2 kQ *25? 



807 738 



R 208 1,8 kQ *1 ? 



R 209 12 kQ *1 ? 



802 740 
802 750 



St 64 C42 334-A131-A521 



884 500 



R 217 2,2 kQ * 1 




802 741 



Schlumberger Me&gerate GmbH 

Ingolstadter StraGe 67a 
8000 Miinchen 46 



1987 DATE NAME 

geschr. 1 6.1 1.87 Dietrich 



T 1 BC 860 B 

T 2 BC 850 8 



Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



Aus- And.-Mittlg. bearb 

gabe Nr Tag Name 

ISSUE MODIFIC, NO. DATE NAME 9eDr 



832 285 
832 284 



1 Lisle besteht 
LIST CONSISTS 



Benennung 

DESCRIPTION 


Mod. Generator B 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 


208 032 


Sa 


Hierzu Schaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 


208 032 


S 




Gerat: 



Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfaltigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafb 






















AF detector (VOLTM) 



Circuitry on front panel: 

Input Bu21 of the AF detector is balanced, but one pole can be led to 
chassis ground. The input impedance is 100 kft and can be reduced to 600 ft. 
The following balanced impedance transformer A2 is directly on the input 
socket behind the front panel to keep interference minimal. This is 
followed by switch Dl, which connects either the voltmeter input or the 
output signal of the modulation generator to the digitally set preamplifier 
A4. This relates the signal to chassis ground and can be varied in gain 
between xl, xlO and xlOO. 

Circuitry on AF detector: 

Via switch D20 and the main amplifier A200, which can be switched in gain 
between xl, x2, x5, xlO, x20 and x50, the signal is applied by way of 
optionally interconnected filters (external filter, CCITT) to the AF 
frequency counter A290, the monitoring amplifier A70, to the oscilloscope 
and to RMS converter A332. From here the signal is taken via multiplexer 
D140 to the microprocessorized data-acquisition system on the slave 
computer for processing. For distortion and SINAD measurement the signal is 
additionally applied via the 1-kHz notch filter or the external notch 
filter to a second RMS converter A331. 

Autoranging is performed by means of the auxiliary peak detector A240/A270. 



Ref. No. 209 031 F 


Sub AF Detector 


Date 




Type 4031 


Unit 


Sheet 


l/n 



Schlumberger 



Functional Description 





MOD generator (GEN) 

Circuitry on front panel: 

The voltage for modulating a transmitter is measured directly on the MOD 
GEN socket, ie balanced as the sum of the voltage from modulation generator 
A, an optional generator and possibly an external modulation voltage. The 
signal is processed, as in the AF detector, by a balanced impedance 
transformer Al. 

Onwards from the following switch Dl, the signal flow via the filters and 
RMS detector is identical to that in the AF detector. 



Ref. No. 209 031 F 
Type 4031 



Sub AF Detector 
Unit 



Schlumberger 



Functional Description 





From the IF demodulators the AF signal is applied via signal multiplexer 
D20 to the switchable main AF amplifier A200. From there the signal flow 
via the filters and RMS detector is identical to that in the AF detector. 



Parallel to this there is an impedance transformer that amplifies by a 
factor of 5 if required. Depending on the mode of measurement, the signal 
is applied AC-coupled or DC-coupled to the clocked, peak-responding 
rectifier. This supplies the negative and positive peak values separately 
via multiplexer D140 to the data-acquisition system on the slave computer. 



Ref. No. 209 031 F 


Sub AF Detector 


Date 


Type 4031 


Unit 


Sheet 


5/11 



Schlumberger 



Functional Description 





AF filters 
a) CCITT filter 

The psophometric filter weights an AF signal according to 
CCITT standard P 53 and roughly corresponds to the curve of 
human hearing. 



CCITT frequency response: 





b) 1-kHz notch filter 

For distortion and SINAD measurement the 1-kHz fundamental 
is rejected by a notch filter. The residual voltage and the 
total voltage are each measured by an RMS detector to form 
a ratio. The filter has a width of ±5 Hz with attenuation 
of > 60 dB. 



Frequency response: 




100 Hz 200 Hz 500 Hz 1kHz 2 kHz 5 kHz 10 kHz 



Ref. No. 209 031 F 
e 4 



Sub AF Detector 




Schlumberger 



Functional Description 




Oscilloscope 

The signal on the SCOPE input is applied either AC-coupled or DC-coupled to 
impedance transformer A3. 

On the AF detector it is divided according to the different vertical 
deflection coefficients (2/4/10/20/40/100/200/400) by the switchable 
voltage divider D100 and R100 through R113 and amplified again by A100. The 
following multiplexer D101 switches the external signal or the internal 
voltage before the RMS converter or the residual distortion signal via an 
anti-aliasing filter A101 to the data-acquisition system on the monitor- 
control circuit board. 

The anti-aliasing filter has a cutoff frequency (-3 dB) of 35 kHz. A DC 
voltage is also added that has been set with the Position potentiometer on 
the front panel. 



8-MHz converter 

The highly stable 10-MHz sinewave signal is first reshaped into a TTL 
squarewave by D1 and divided by five in divider D2. The 2 MHz is then mixed 
with 10 MHz in an exclusive-OR gate Dl. The 8-MHz mixture product is 
filtered out by the following bandpass filter and used as the system timing 
for all microprocessors. The 8-MHz converter is located on a separate PCB 
(361 483) in order to suppress spurious signals. 



Ref. No. 209 031 F 


Sub AF Detector 


Date 


Type 4031 


Unit 


Sheet 


10/11 



SchEumberger 



Functional Description 






CL 



s 



O 




Date 




Sheet 


11/11 



Ref. No. 209 031 F 
Type 4031 



Sub AF Detector 

Unit 



Schlumberger 



Functional Description 



—525— j Sig nal path : SCOPE 

CONTROL PANEL | AF DETECTOR alternative signal paths 
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Schlumberger 



Adjustment and Test Procedure 












Necessary Measuring Procedure Measuring Frequency Adjust- Set Value Actual 

Equipment Point merit Value 


















AUX OUTPUT 

CONTROL 

CONTROL 



















AUX OUTPUT 

CONTROL 

CONTROL 





















AF COUNT 




634 612 i\Q%) 



























werrh gelotet 




St 



1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 














„ 




REF. NO. 


VALUE 


Schlumberger 
PART. NO, 


Herateiler 

MANUFACT 


Poa 

REF NO. 


Wart 

VALUE 


Schlumberger 
PART NO. 


Her stellar 
MANUFACT 



Bestfickte Leiterplaite 
PRINTED CIRCUIT BOARD 
hierzu 

see 



Bestiickte Leiterplatie 
PRINTED CIRCUIT BOARD 
hierzu 
see 



Bu 12 BNC 50 S 35/548 
Bu 13 BNC 50 Q 35/548 



361 407 SCHL 

361 407 Sa SCHL 

361 408 SCHL 

361 408 Sa SCHL 



886 263 
886 263 



Schlumberger Mefigerate GmbH 

IngolstMtar Strata 67a — 

8000 MOnchen 46 wsciw>no« 




Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



AF - DETECTOR 



209 031 Sa 



Srt eMt p l - i . 

SEE CtftCUT DIAGRAM ZU? DJI 5 




SHEET MO. 
1 


















WkLUE 



PACT MO. 



MAMUMCT 



MU.U1 



C 1 


10 if x 10 * 50 V- 


813115 


Mo 


C 7 


10# * 10* 50 V- 


813 115 


ROC 


C 3 


10# ^ 10 * 50 V- 


813 115 




I 

H 


ROD 


c 5 


10 nf x 10 X 50 V- 






C 6 


10 nf ± 10 * 50 V- 




■w 


C 7 


10 nf £ 10 * 50 V- 


813 115 


Rfe 


B> 


10 nf £ IQ * 50 V- 


813115 


o 


C 9 


10 nf x 10* 50 V- 


. 013 115 


ROD 


El 




108# x »*4.3»- 


OH 009 


MATSU 


|co 


Mrf I** MV- 


813 115 


n 


C 12 




81A 077 


IUTS8 


C 13 


tiff A 20*25l- 


Ott 077 


IUTS0 


C 14 


10 nf x1®*50V- 


013115 


tfe 



Ido I C 21 1M # x O * 50 V- 



B 


10# x 10* 58 V- 


80 115 


— 


C 21 


10 nf x 10 * 50 V- 


813 115 




B 3 


10 nf x 10* 50 V- 


813 05 


n 


C 23 


10# x 10*50 V- 


113115 


r=n 


CM 


10# x 10 *501- 


813 05 


g 




10# 4 10 * 50 V- 


013 05 


a 


CM 


10# x 10* 50 V- 


013 05 


a 


C27 


10# x 10 * 50 V- 


013 05 


a 





mm 


STET 


C 41 


10# xIO* 50 V- 


813 05 


a 


c« 


10# x 10* 50 V- 


013115 


D 


C A3 


10# xO*50V- 


813 05 


a 


CH 


10# X 10*50V- 


013 05 




CA5 


10# x 10 * 50 V- 


813 05 


a 


C A6 


10# x 10 * 50 V- 


813 05 


a 


C A7 


10# x10*50 V- 






C AO 


10# x 1* * 50 V- 


813 115 


a 


C AJ 


a# x • 5 * 43 V- 


88M3S6 


OK 


C 50 


a# xi5*j»v- 


mm 


$ l£ 



l* w r: r'rrfrmr 

\l t ■ 

, l * r^rSMuULMIu** 



Schaltteilfete 

IWRTS 



» IriMMtto U1tan*ott» 
tw IMOKW 



ri'iLr. 



t 











































































































s 


6 


7 


B 


Pos 


Wwt 


B*z«tcMung 


Hwstell*r 

MANUFACT 


REF NO 


VALUE 


ScNwMbwg^ 
PART NO 



C 70 


10 nF x 10 X 50 V- 


C 71 


10 nF x 10 X 50 V. 


C 7? 


1 "E x 5 X 50 V- 


£73 


188 pf x 2X100 8- 


C W 


100 pf x 2 X 100 -V- 




C 75 22|iFx»?25V- 



C 77 IlflO nf x 10 X 50 V- 



810 5* 



810 5* 



*W 077 



•13 121 



C 100 10 nF x 10 % 50 V- 

C 101 10 nF x 10 ? 50 V- 

C 102 10 nf x 10 X 50 V- 

C 103 10 nf x 10 X 50 V- 




C 102 10 nf x 10 ^ 50 V. 

C 103 10 nf x 10 X 50 V. 

cm a* a?** o*. 

C US 10 nf x 10 X 50 V- 

C 106 10 nF x 10 ? 50 V- 

C 107 10 nF x 10 X 50 V- 

C 108 10 nf x 10 % 50 V- 

C 109 IBOnF x10?50«- 
c 110 100 nf x 10 1 50 V- 

C HI 100 pF x 2 X 100 V- 

0 112 120 pF x5* 50 V- 

C 113 10 pF x 2 X 100 V- 

C 11* 27 pf x 2 X I® »- 

C H5 820 pf x 5 % 50 ». 
CH< 270 pf x?* 581 



813 115 ! ROD 



813 115 
813 115 
813 115 

888 581 

813 115 
813115 
813 115 
813 115 
•13121 
•13121 
810 5* 
•13 055 
810 505 
810 510 
813 885 
813 05J 



8000 ft 



% 






iNMH ocnait 

. EL Rftf 

M S 5 SU. ■*•«**• u 

Typ: IF-SELECTOR 






Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



BMtSekta Uitaralatto 
AF-SELECTIX / AF-OETECTOR 



I 

I 

I 

I 



010 511 


ml 



































c 150 j 


*7 pf ^ 20 a 16 V- 


81* 078 


JUTSU 


i 

C 151 


10 nF i 20 % 25 V- 


814 076 


MATSU 


C 152 


10 nF ♦ ?0 % 25 V- 


814 076 


MATSU 




c 171 22 ♦ 2G ? 25 V- 81* 077 



C 173 2.7*.*10 pF 100 V*- 817 6W 




Schlumbergar MaftQariita GmbH 

IngolstAdter StraBe 67 a 
8000 MOnchen 46 



M EM 

■■■liiilESi 

r^fanaa^B 



8088.151 



oi 8088*11 






Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 




BaatBckta Laitarplatta 


DESCRIPTION 


Typ: 


AF -SELECT 08/ Af -DETECTOR 


ScWuwfc«nyi 
MRT. NO 


361 407 S» 


Hfera, ScMtpten 209 031 S 

SEE CMCUT DIAGRAM W * 



10 

BIM1 

SHEETS 



SHEET no 

4 






















i ? 


3 


4 


p 04 *V#ft 

«EF NO VALUE 

*— 


B*»*chnung 
SctVumb*rg»r 
PAPT MO 


H*ra«*U*f 

mamufact 




0 140 K U 051 3CP 



•*J*«C*nung 
PA«T MO 



834 481 



D 20 MC 140 53 8 CP 

0 21 HC 140 53 BCP 



834 391 
834 391 



0 40 06 201 CJ 



D 70 MC 140 53 BCP 



0 100 MC 140 51 BCP 

0 101 HC 140 53 BCP 



834 413 



834 391 



834 481 
834 391 



G1 1 


BAT 85 


830 499 


VAL 


G1 ? 


BAT 35 


830 499 


VAL 


















61 10 


m 6,8 


830 442 


ITT 


61 11 


ZP0 8,2 


830 444 


ITT 


61 12 


ZP0 7,5 


830 445 


ITT 


























G1 20 


BAT 85 


830 499 


VAL 


G1 21 


BAT 85 


- j 

830 499 


VAL 


G1 22 


BAT 8$ 


830 499 


VAL 


61 23 


BAT 85 


830 499 


VAL 


G1 24 


BAT 85 


830 499 


VAL 


61 25 


BAT 85 


830 499 


VAL 


G1 26 


HP 2800 


830 500 


HP 


G1 27 


HP 2800 


830 500 


HP 




Schlumbargar MaSgarite GnbH 

IngotetMter Strata 67a 
6000 MOnchan 46 



26 . 6.87 



I - 1 iTKKTl nw 

lazgiMaara 






Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 


Mntatoung 

OCSCmPTION 

Typ: 


Bastuckta Laitarplaiia 
AF-SELECTOR/ AF-OETECTOR 


••itacftoung 

ScMwmb*r9»r 


361 407 $a 


MRT NO 


M(«r*ti SetiaMpian am au r> 

S€t CmdUIT OtAQPAM ^^7 Vjl U 



OOTftt: 4Q 
















Harst«ft*r 

MANUFACT 



8,75 


> kfi 


♦ i i 


100 


kfi 


t U 




100 


kfi 


tU 


toe 


kfi 


±1% 


10 


kfi 


tit 



10 kfi X 1 



SmSmSSm 




2,21 kfixl X 




2,21 kfl A 1 t 




io kfi x i X 

7 kfl X 1? 




3,32 kfl x 1 X 




39,2 kfi x 1 X 
825 fl x 1 % 

16kC xl J 



10 10 kfi ♦ 1 % 



kJ.5kfl*|X 



8 37 150 kB^I % 



mm 



mm 



mm 



R 80 22,1 kfl L 1 X 



10 kQ ♦ 1 % 



10 kfl 



802 053 



802 m 



R 20 


100 fl xi X 


R 21 


i^ikii x i X 


R 22 


2,2» kfl X 1 X 


R 23 


33,2 kfl xl X 



m m 



Me 055 



100 fl x i x 

10 kfi L 1 % 
100 kfi x 1 X 
1 k 0 xl* 
8 88 I 100 fi x 1 X 



8 *9 10 kfl x 1 X 



8 50 10 kfl x 1 X 



802 089 



089 



■bapr RMgarata 6mMI 

****** State 67 « 
8000 mrnehm 46 



ifFwrariirinil 



T«t 


Nam* 


were 


NAME 



SchaltteiWste 

EL. PARTS UST 



MacMmoN BaatSckta laitarplatta 
Tjrp: Af -SELECTOR/ AMETECTQR 



SZSZ 3(1 807 Sa 



209 031 S 























































R 53 10 kQ x 1 I 



R H 100 S x 1 t 




15 kQ ill 



15 kO *1 | 
18,2 kS j, 1 % 



tt.i a iU 



ttff* 2 ilX 



R 75 



R 76 



R77 if»: A iU 



* 78 air. fl i.1 I 



0 79 4A.H4U 



>N 211 Will 












002 0$2 




802 *58 






ft w 

i 


100 * i.1 | 


8 106 


Iffet* ill 






irrirwinl 



tnflolatMlar 8tra0a 07 a 
0OOO MQnctoan 40 



1 * * * 1 * 



1» A A 1| 



1« A 4II 



« A ill 



HI till 



100 Q A 10| 



Schaltteiiste 

EL. PARTS UST 



BaitScktt IM Wrplitta 
IMtTECTOR 



USSLWi 



097 



*37 



099 



*25 



02 $ 



02 $ 



802 02$ 



027 



013 



m 



3 



002 013 



00*09) 



0*093 



807 500 



lEzzgar^asacgraniWiii mzi 



301007 8a 



109 031 S 







































































































8 117 12,1 fcfl A 1X 


















































































w«ft 




A 200 TLC 272 AC P 



83* 217 



A 220 pA 772 TC 



83* 081 



A 240 


TLC 272 ACP 


83* 217 


TEX 


A 241 


TLC 272 ACP 


834 217 


TEX 


A 242 


TLC 272 ACP 


83* 217 


TEX 


A 2*3 


TLC 272 ACP 


83* 217 


TEX 










A 270 


TLC 272 ACP 


834 217 


TEX 










A 290 


LH 311 N - 8 


83* 017 


NS 










A 300 


TLC 272 ACP 


834 217 


TEX 










A 330 


|iA 772 TC 


834 081 


FAIR 


A 331 


AO 536 AJH 


83*135 


ANA 


A 332 


AD 536 AJH 


83*135 


ANA 



TEX C 200 22 nF *10* 50 V. 813117 

TEX C 201 10 nF 1 10? 50 V- 813115 

TEX C 202 10 nF ^ 10 % 50 V- 813 115 

TEX C 203 10 nF ♦. 10 ? 50 V- 813 115 

C 20* 10 nF ♦. 10 ? 50 V- 813 115 

TEX C 205 2,2 pF ♦. 2 ? 63 V- *10 555 

C 206 22 pF 2 % 63 V- 810 509 

NS C 207 22 pF ♦, 2 ? 63 V- 810 509 

TEX C 220 10 nF 10 % 50 V- 813 115 

C 221 10 nF 10 ? 50 V- 813115 

FAIR C 222 180 pF A 5 ? 50 V- 813 057 

ANA C 223 180 pF ♦, 5 ? 50 V- 813 057 

ANA C 22* 180 pF x 5 ? 50 V- 813 057 

C 225 ' 180 pF A 5 ? 50 V. 8J3 057 



Bu 15 D-Buchse 25 pol. 

Bu 77 Buchse 16 pol. 

Bu 78 Buchse 16 pol. 



88* 688 

88*711 
88* 711 



Schlumberger Mafigerite GmbH 



C 2*0 10 nF x 10 ? 50 V- 813 115 

C 2*1 10 nF jt 10 ? 50 V- 813 115 

C 2*2 10 nF i 10 ? 50 V- 813 115 

C 2*3 10 nF A 10 ? 50 V- 813 115 

C 2** 6,8 nF *.1 ? 63 V- 812 177 

C 2*5 3,9 nF ±1 ? 63 V- 81217* 

C 2*6 100 pF *2? 63 V- 810 53* 



Schaltteilliste 




EL. PARTS LIST 

Ingotstftdtar 8tro6o 67 a bwwwwio 1 j>irfiifUrTif?Ini7»it(i 
8000 MOnchen 46 MscmorK*- J**™**" Lmorplntto 

Typ: AF-flETER 



B«z**chnung 

SST" 361 *08 8. 



209 031 s / 209 *3* S 



SHEET NO 

1 



T«Q 
























1 


2 


3 


4 


Pos 

REF NO 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO. 


Herstetler 

MANUFACT 



C 270 1,5 pF 10 % 63 V— 
C 271 10 nF £ 10 % 50 V- 

C 272 10 nF x 10 % 50 V- 

C 273 22 nF £ 10 % 63 V- 




C 247 


10 nF *10* 50 V- 


813 115 


Rdo 


C 248 


10 nF £ 10 * 50 V- 


813 115 


Rdo 


C 249 


10 nF £ 1 * 63 V- 


812 179 


SIE 


C 250 


1 nF £ 1 * 63 V- 


812 167 


SIE 


C 251 


56 pF £ 2 * 63 V- 


810 513 


STET 


C 252 


100 nF £ 5 * 100 V- 


812 326 


ROD 


C 253 


560 pF £ 5 * 50 V- 


813 063 


SIE 


C 254 


10 nF £ 10 * 50 V- 


813 115 


ROD 


C 255 


10 nF £ 10 * 50 V- 


813 115 


RdD 


C 256 


10 nF £ 1 * 63 V- 


812 179 


SIE 


C 257 


10 nF £ 1 * 63 V- 


812 179 


SIE 


C 258 


10 nF £ 1 * 63 V- 


812 179 


SIE 


C 259 


6,8 nF £ 1 * 63 V- 


812 177 


SIE 


C 260 


6,8 nF £ 1 * 63 V- 


812 177 


SIE 


C 261 


2,7 nF £ 1 * 63 V- 


812 172 


SIE 


C 262 


180 pF £ 5 * 100 V- 


813 057 


SIE 


C 263 


10 nF £ 10 * 50 V- 


813 115 


ROO 


C 264 


10 nF £ 10 * 50 V- 


813 115 


ROD 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 



C 290 


22 nF £ 10 * 63 V- 


813 117 


RijO 


C 291 


1 nF £ 5 * 50 V- 


813 066 


SIE 


C 292 


10 nF £ 10 * 50 V- 


813 115 


Rdo 


C 293 


10 nF £ 10 * 50 V- 


813 115 


RdD 


C 294 


10 nF ♦ 10 * 50 V- 


813 115 


RdD 




813 115 ROD C 300 1 nF ♦ 1 % 63 V- 812 167 

813 115 ROD C 301 1 nF 1 % 63 V- 812 167 

C 302 1 nF £ 1 % 63 V- 812 167 

C 303 1 nF ± 1 * 63 V- 812 167 

C 304 10 nF A 10 % 50 V- 813 115 

C 305 10 nF £ 10 % 50 V- 813 115 

C 306 1 nF £ 1 % 63 V- 812 167 

812 3*9 RiiD C 307 1 nF £ 1 *63 V- 812 167 

813 115 ROD C 308 1 nF L 1 * 63 V- 812 167 

813 115 ROD C 309 1 nF £ 1 * 63 V- 812 167 

813 117 ROD C 310 4,7 nF ♦ 5 * 50 V- 813 074 



Schlumberger Me&gerate GmbH fllttSlIllSte 

. EL. PARTS LIST 

Ingolstfidter StraBe 67 a — 

8000 MOnchan 46 inscription Bestuckte lelterplatte 

Typs AF-HETER 



SEEJIZiai^ 



8««ichnung 
Schtumberger 
PART. NO. 



Tag Nmw 

DATE I NAME 




Hlarxu ScheKpien 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 



361 408 Sa 



209 031 S / 209 034 S 



Blatt Nr. 
SHEET NO 



Oi»se Zeichnung ist uneer Eigentum. Vervieffitttgung, unbefugte Verwertung. Mttteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpftichttg. 
























C 311 4,7 bF . 5 X 50 V. 




813 m 



manufact ref no value 

SIE o 200 HC 140 53 8CP 



Bezeichnung 
Schlumb#rger 
PART NO 



834 391 



0 240 HC 140 53 BCP 



834 391 



c 330 


10 nF ^ 10 % 50 V- 


813 115 


ROD 


0 330 


HC 140 53 BCP 


834 391 


HOT 


C 331 


10 nF ^ 10 X 50 V- 


813 115 


ROD 










C 332 


10 nF +. 10 X 50 V- 


813 115 


ROD 




C 333 


10 nF ♦. 10 X 50 V- 


813 115 


ROD 


G1 28 


BAT 85 


830 499 


VAL 


C 334 


1 pF ♦ 10 X 63 V- 


812 348 


ROD 


G1 29 


1 N 4148 


830 240 


ITT 


C 335 


22 pF ♦. 20 X 25 V- 


814 077 


HATSU 


G1 30 


BAT 85 


830 499 


VAL 


C 336 


0,47 (iFi 10 X 63 V- 


812 345 


ROD 


61 31 


BAT 85 


830 499 


VAL 


C 337 


0,47 |iF ♦ 10 X 63 V- 


812 345 


ROD 


G1 32 


BAT 85 


830 499 


VAL 


C 338 


0,47 |iF * 10 X 63 V- 


812 345 


ROD 


G1 33 

1 


BAT 85 


830 499 


VAL 


C 339 


22 pF ♦. 20 X 25 V- 


814 077 


HATSU 


61 34 


1 N 4148 


830 240 


ITT 


C 340 


22 jiF ♦ 20 X 25 V- 


814 077 


HATSU 


61 35 


BAT 85 


830 499 


VAL 


C 341 


0,47 pF i 10 X 63 V- 


812 345 


RdO 


G1 36 


1 N 4148 


830 240 


ITT 


C 342 


22 pF ♦ 20 X 25 V- 


814 077 


HATSU 


G1 37 


BAT 85 


830 499 


VAL 


C 343 


1 pF i 10 X 63 V- 


812 348 


ROD 


G1 38 


1 N 4148 


830 240 


in 


t m 0,47 |if i. 10 t 63 V- 


812 345 


ROO 


G1 39 


BAT 85 


830 499 


VAL 


c 345 0,47 nF i 10 x 63 V- 


812 345 


RdO 


. 






Schlumberger Mefigerate GmbH Schalttsillist© 

Ingolstfidter StraSe 67a 1 1 , EL. PARTS LIST 

8000 MOnchen 46 oe«c«pno« Bastuckt* Uitarplatte 
— Typ: AF-HETER 



27.10.og nr. i T 

- 0 -' [7088.64 118.5.87 Pi 1986 SS ZZZZ 

ZEE SJJ6_ l^h~ 



361 408 Sa 



D,ese Ze.chnung ist unser Eigentum VervieKiltigong. untoefuate 

* ^ Verwertong. Mitte.lung an andere is, strafbar und schadenrsatzpf.icWiq 



209 031 S y 209 034 S 




I BIatt Nr. 
SHEET NO. 




Wert 



G1 70 in 4148 

G1 71 IN 4148 

G1 72 IN 4148 

G1 73 IN 4148 

G1 74 IN 4148 

61 75 IN 4148 



fiezeichnung 

ScMumberger 
PART NO, 



830 240 
830 240 
830 240 
830 240 
830 240 
830 240 



MANUFACT I 




ITT R 224 22,1 kfl * 1 * 

ITT R 225 10 kQ +. 1 % 

ITT R 226 10 kfl *1 * 

ITT R 227 100 Q i 1 t 

ITT R 228 22*1 kail* 

ITT R 225 22,1 kQ*1* 

R 230 1 kQ *1 * 



R 200 


1 NQ * 1 * 


802 073 


ROD 


R 201 


20 kS * 0,25 * 


802 690 


ROD 


R 202 


2,21 kB * 0,25 * 


802 641 


ROD 


R 203 


22,1 kQ * 0,25 * 


802 653 


ROD 


R 204 


10 kQ*0,25* 


802 649 


ROO 


R 205 


20 ka * 0,25 * 


802 690 


ROD 


R 206 


22,1 kQ * 0,25 * 


802 653 


ROO 


R 207 


20 kQ * 0,25 * 


802 690 


R0O 


R 208 


100 kQ * 0,25 * 


802 661 


R0O 



R 234 

R® R 235 1kQ*1* 



220 


10 kQ * 1 * 


102 049 


ROD 


221 


1*0 0*1* 


802 025 


ROD 


222 


10 kQ * 1 * 


N2 049 


ROD 


223 


22,1 kQ * 1 * 


802 053 


ROD 



Bezeichnung 
Sc hi umber ger 
PART NO 



802 053 
802 049 
802 049 
802 025 
802 053 
802 053 
802 037 



805 028 

802 037 



Schlumberger Me&gerate GmbH 






Schaltteilliste 




EL. PARTS LIST 


Benermung 

DESCRIPTION 


itostfickte Leiterplatte 


Typi 4F-HETER 


Bezeichnung 
ScNumtoerger 
PART. NO. 


381 406 Si 


rriu 031 S / 2W S 



Her atelier 
MANUFACT 



G1 80 


1 N 4148 


830 240 


ITT 


R 231 


1 kQ * 1 * 


802 037 


ROD 


G1 81 


HP 2800 


830 500 


HP 


R 232 


1 kQ *1 * 


802 037 


rOd 


G1 82 


HP 2800 


830 500 


HP 


R 233 




805 028 


SIE 



R 240 


39,2 kQ * 1 * 


802 056 


RdO 


R 241 


39,2 kQ * 1 * 


802 056 


Rdo 


R 242 


39,2 kQ *1 * 


802 056 


ROO 


R 243 


39,2 kQ * 1 * 


802 056 


ROD 


R 244 


1 kQ *1 * 


802 037 


Rdo 


R 245 


470 Q *10* 


807 502 


ALLEN 


R 246 


1,82 kQ *1 * 


802 040 


Rdo 


R 247 


18,2 kQ *1 * 


802 052 


RdD 


8 248 


392 kQ *1* 


802 068 


RdO 


R 249 


18,2 kQ * 1 * 


802 052 


RdO 


R 250 


5,62 kQ *1 * 


802 046 


RdD 




SHEET NO 

4 



Zelchmmg 1st umr Eigentum. Verv«eH*mgur>a unbefu*, Verwertung. MmeHung «, en<*r. w etr.fb.r und sch.denersetzpyuchtlg 
















1 

Pos 

REF. NO 




2 

Wert 

VALUE 


3 

Bezeichnung 
ScMumberger 
PART NO, 


4 

Herstelier 

MANUFACT 


S 

Pos. 
REF. NO 


6 

Wert 

VALUE 


7 

Bezeichnung 
ScMumberger 
part no 


8 

Herstelter 

MANUFACT 


R 251 


276 8 


♦ 1 % 


802 030 


RdO 


R 278 


100 


kQ 


±i* 


802 061 


RdO 


R 252 


5,62 kQ 


A 1 % 


802 066 


ROD 


R 279 


22,1 


kQ 


♦.1 1 


802 053 


ROD 


R 253 


5,62 kQ 


±i x 


802 066 


ROD 


R 280 


2,21 


kQ 


♦ i 2 


802 041 


ROD 



fi 254 276 C tl 

R 255 150 kQ L 1 

R 256 6,81 kQ ♦ 1 



R 270 


67,5 kQ ♦ 1 i 


R 271 67,5 kQ ♦. 1 % 


R 272 


67,5 kQ A 1 % 


R 273 67,5 kQ i 1? 


R 276 


67,5 kQ t 1 % 


R 275 


67,5 kQ A 1 % 


R 276 


67,5 kQ 1 % 


R 277 100 Q A 1 % 



802 030 
802 063 
802 067 



R 257 


56,2 kQ 


♦ 1 % 


802 058 


R 258 


10 kQ 


1.1 X 


802 069 


R 259 


1,21 kQ 


4.1* 


802 038 


R 260 


39,2 kQ 


AlX 


802 056 


R 261 


150 kQ 


4.1* 


802 063 


R 262 


681 Q 


4.1 % 


802 035 


R 263 


10 Q 


x i X 


802 013 


R 266 


221 kQ 


4.1* 


802 065 


R 265 


1 HQ 


4.1 X 


802 073 


R 266 


100 Q 


4.1* 


802 025 



802 057 ROD 
802 057 ROD 
802 057 ROD 
802 057 ROD 
802 057 ROD 
802 057 ROD 
802 057 ROD 
802 025 ROD 



Schlumtager Mefigerate GmbH 

IngoMUtor Strata 67a 
8000 MOnchen 46 



1 


R 290 


100 kQ ♦ 1 % 


802 061 


ROD 


R 291 


33,2 kQ x 1 % 


802 055 


ROD 


R 292 


6,81 kQ. x 1 % 


802 067 


Rdo 


R 293 


VO. 

^1 

O t 

-a- 

CM 


802 066 


ROD 


R 296 


675 QjJ* 


802 033 


Rdo 


R 295 


10 kQ 1 1 % 


802 049 


Rdo 


R 296 


10 kQ L 1 % 


802 049 


Rdo 


R 297 


6,75 kQ ♦ 1 % 


802 065 


Rdo 


R 298 


221 Oil % 


802 029 


j Rdo 




R 300 


10 kQ jt 10 % 


807 506 


ALLEN 


R 301 


6,75 kfi * 1 % 


802 065 


Rdo 


R 302 


150 kQ* V% 


802 063 


ROD 


R 303 


6.7 kQ ± 10X 


807 505 


ALLEN 


R 306 


68,1 kQ ♦ 1 t 


an? rrco 


1 ofin 









Schaltteilliste 



EL. PARTS LIST 



DEtcMpnoN Butuckt* Laiterplatta 
Typi AF4ETER 



Dies. Zeichnung 1st unser Eigentum VervieMftigung. unbetugte Verwertung. MttteHueg an andere 



SS5T3ST r * « 



209 031 S' /. 2Q9-Q34 S 



<Mt: 



ist straftar und achadenersetzpfKchtrg 
















R 305 8,25 kQ * 1 * 

R 306 150 kQ * 1 * 

R 307 4,75 kQ * 1 * 

R 308 10 kQ *10* 

R 309 121 Q * 1 * 

R 310 1,82 kQ * 1 * 



5 


e 


7 


8 


Pos. 
REF NO 


Wert 

VALUE 


S« 2 eichnung 
Schlumb«rger 
PART NO 


HersteHw 

MANUFACT 



802 048 
802 063 
802 045 
807 506 
802 026 
802 040 



R00 R 332 
ROD R 333 
ROD R 334 
ALIEN R 335 
ROD R 336 
ROD R 337 



10 kQ *1 * 
18,2 kQ *1 * 
47,5 kQ * 1 * 
1 kQ * 1 * 
4,75 kQ *1 * 
22,1 kQ *1 * 



802 049 
802 052 
802 057 
802 037 
802 045 
802 053 



R 311 


100 


a * i * 


802 025 


Rdo 


R 338 


10 Q 


*1X 


802 013 


ROO 


R 312 


10 


kQ *10* 


807 506 


ALLEN 


R 339 


10 Q 


i ix 


802 013 


ROD 


R 313 


0 


Q 


805 050 


par 


R 340 


10 kQ 


i.1* 


802 049 


Rdo 


R 314 


150 


kfl i 1 * 


802 063 


ROD 


R 341 


22,1 kQ 


4.1* 


802 053 


ROD 


R 315 


4,7 


kQ *10* 


807 505 


ALLEN 


R 342 


39,2 kQ 


4.1 t 


802 056 


ROD 


R 316 


68,1 


k2 * 1 * 


802 059 


ROD 


R 343 


10 kQ 




802 049 


ROD 


R 317 


8,25 


kQ * 1 * 


802 048 


Rdo 


R 3H 


221 kQ 


4.1 % 


802 065 


Rdo 


R 318 


150 


kQ * 1 * 


802 063 


Rdo 


R 345 


392 kQ 




802 068 


Rdo 


R 319 


4,75 


kQ * 1 * 


802 045 


ROD 


R 346 


10 Q 


*i * 


802 013 


Rdo 


R 320 


10 


kQ *10* 


807 506 


ALLEN 


R 347 


10 Q 


♦.I * 


802 013 


Rdo 


R 321 


121 


Q * 1 * 


802 026 


R00 


R 348 


22,1 !<Q 


4.1 % 


802 053 


Rdo 


R 322 


1,82 


kQ * 1 * 


802 040 


Rfr 


R 349 


4,75 kQ 


4.1 % 


802 045 


ROD 


R 323 


100 


.2*1* 


802 025 


ROD 






R 324 


100 


k2 * 1 * 


802 061 


ROD 






R 325 


1,5 


kQ * 1 * 


802 039 


ROD 






R 326 


100 


kQ * 1 * 


802 061 


Rdo 


T 270 


SC 550 B 




— 

832 127 


SIE 


R 327 


1,5 


kQ i. 1 * 


802 039 


Rdo 




— 



4,75 kQ * 1 * 


802 045 


RdO 


33,2 kQ * 1 * 


802 055 


Rdo 




RfiO T 290 8 C 550 B 



SdihHitegar Maggarit* GmbH 

Ingotettdter Strata 67a 

9000 MOnchen 46 dcscriptk 



Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



description BestOckto Laiterplatte 
Typ: AF-METER 



Butachnung 
Schlumbsrgtr 
PART NO. 




Hterzu Sdwttptan 
SEE CIRCUIT OIAORAM 



361 408 Sa 
209 031 S / 209 037 



832 127 

















Bezeichnung 
Schtumberger 
PART NO. 



Her steJIer Pot. 

MANUFACT REF. NO. 




Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO. 



Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 




Schlumberger MeSgerate GmbH 

Ingolst&dter 8tra6e 67e ^ 

8000 MOnchen 46 I w»cwmo« Bestflckte Leiterplatte 

I Typ : 8 MHz OSCILLATOR 



1988 mr 






» tt? 51 




Zetehmmp 1st uneer Etpentum. VervMf§ffigeo», unto-e— Verwerhmg. Mtttedun, an ender* let etreftoer end 1r(lTn[ , miu 
















10 -MHz Reference Crystal 

The 10-MHz reference crystal is decisive for the long-term accuracy of the 
internally produced RF signals. Therefore an oven keeps the crystal at a 
constant temperature. The thermistor R3 is part of a resistor bridge whose 
filament voltage controls with the control amplifier A1 the filament 
current through the power transistor T2. The temperature of the oven is set 
to 73 °C with resistor R7. 

The transistor T3 and the 10-MHz crystal make up the oscillator. With 
varactor G12 and potentiometer R15 the frequency is set roughly. For fine 
frequency setting and correction of aging use potentiometer R20, which can 
be reached from outside the module. 

Via the buffers T4 and D1 the 10-MHz signal is distributed internally to 
socket Bul3 (rear panel) and socket Bull. External synchronizing of the 
oscillator can be made by rear-panel socket Bul2 and the following 
amplifier T5. 



Ref. No. 214 031 F 
Type 4031 



Sub 10-MHz Reference Crystal 

Unit 



Schlumberger 



Functional Description 




Zeichnungsausgabe - Serie 
ISSUE 












mit Wdrmeleitp 
006 betandclt 

















B«z«ichnung 
ScNumb*rg*r 
PART. NO. 



MANUFACT I REF NO 



Bezetchr>ur>g 
SchJumberg«r 
PART NO 



1 wstucktt Ultnrplatt* 
PRINTED CIRCUIT BOARD 



361 419 



Bn 12 35/S48 

Bo 13 35/548 



in 209 031 
In 209 031 



Sdilumberger Mefigerate GmbH 

IngoJstAdter StraBe 67 a 
8000 MOnchen 46 








Plw ZXchnunq rst un»w Elgentum Vafv^fiWgunQ. wntxfugte Verwrtun». MM f W m i y «, mnOt* *t «tr«ttMr und — - - - ri ftn _ r. ll. 





Schattteilliste 




EL. PARTS LIST 


Mnunung 

DESCRIPTION 


10 Mb KFQKMOE 


BtzMcfWMwtg 
ScMuntoOTgar 
PART. MO. 


214 0J1 fa 


Htortw tcOiUplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 


214 031 I 




Btett Mr. 
SHEET NO 



rw9* MOnrht»n IO «TQT RO 














Pos. 


Wert 


Bezeichnung 

ScNumberger 


REF NO 


VALUE 


PART NO. 




Hers tetter Pos. 

MANUFACT REF. NO 



Cl 10 of i 10 % 50 V. 
10 nF + 10 2 50 V 



5 

M3 115 



M3 115 

mm 



C 21 470 pF +5* 63 v - 

C 22 10 nf ♦. 10 % 50 V- 

C 23 22 nF ♦. 20 % 25 V- 

AMP C 24 100 bF ♦. 10 2 50 V- 

C 25 10 n F + 10 % 50 V- 

C 26 100 bF *10 2 50 V- 

C 27 10CVF ♦ 202 25V - 




R0O C 30 10 nF * 10 2 50 V- 

MATSU C 31 106 jiF ♦ 20 2 25 V- 

C 32 27 pF *2* 63 V- 

C 33 10 nF i 10 2 50 V- 

C 34 10 nF *10 2 50 V- 

10 nF ♦ 10 2 50 V 



C 36 


220 pF ♦. 5? 50 V 


C 37 


470 pF i 5 2 50 V 


















) 1 


SN 74 LS 04 N 



C 20 


270 pF + 5 % 63 V- 


810532 


STET 




oe 18088.14} 5.9.88 



4.8.87 



>3 17088.83 



[iZOEJUJm 




» C Mwb T Qf 

fart.no 



361 4-f9 Sa 



214131 S 



Bezeichnung 
ScNumberger 
PART NO 



810 530 

813 115 

814 077 
813 121 
813 115 

813 121 

814 079 



ScNumberger Moderate GmbH ^ awto'uot 6 

IngolstAdter StraBe 67a >», „ . . . . , ~ 

8000 MOnchen 46 description B«stfickT« Leitfrplaite 

Ifjrp: 10'Mz KFIKJKE 



sin 

R00 

MATSU 

ROD 

ROO 



M3 115 


ROO 


M4 979 


MATSU 


MO 510 


STET 


M3 115 


ROD 


M3 115 


ROD 
















I Uste besteht 
UST CONSISTS 



SHEET NO 
1 



DATE 



Dies* Zetchnung 1st uneer Etgentum Vervt e t flWt ge w g. unbefufte V ermert w wQ, M Ut ettu o g an a nder* let strafbar und s ch sdeners eU pmcNig 





















































1 


2 


3 


4 


P08 

REF. NO 


Wert 

VALUE 


Bazaichnung 
Schlumbergar 
PART NO. 


HarstaHar 

manlfact 


61 3 


BAT 85 


830 499 


VAL 


















L 1 


10 nR A 10J 


821 018 


GOW 


L 2 


1 l*H ♦ 10 % 


821 122 


SOW 


L 3 


10 pH *10* 


821 018 


GOW 



*10 > mu 1.1 % 



* 11 4,75 kQ x 1 % 



2 1,21 kQ % 



3 2,2 fi i.2* 



EE 

m 



5 

Pos 

REF NO. 


6 

Wart 

VALUE 


7 

Bezeichnung 
ScNumbarger 
PART NO 


8 

HerstaUer 

manufact 


R 14 


392 a * 1 % 


802 032 


ROD 


R 15 


2 kB + 10 % 


807 673 


VIT 


R 16 


2,21 kfli.1 % 


802 368 


ROD 




R 20 


2 kQ * 10 % 


807 693 


B0UR 


R 21 


5,62 kfi *1 % 


802 046 


ROD 


R 22 


10 kB * 1 % 


802 376 


ROD 


R 23 


O 

to 

1+ 

— X 


802 376 


ROD 


R 24 


2,74 kB + 1 % 


802 042 


ROD 


R 25 


2,74 kQ 1 % 


802 369 


ROD 


R 26 


10 kfi*1* 


802 376 


ROD 


R 27 


100 S *1 i 


802 352 


tfe 



R 30 


4,75 kfi % 


802 045 


R0O 


R 31 


5,62 kfi * 1 % 


802 046 


ROo 


R 32 


5,62 kfi *1 % 


802 046 


ROD 


R 33 


1,82 kQ ♦ 1 t 


802 040 


ROD 


R 34 


68,1 6 *1 % 


802 023 


ROD 


R 35 


1,21 kfi *1 * 


802 038 


ROD 


R 36 


10 kfi ±1 * 


802 049 


ROD 


*37 


M # 


802 013 


tSD 



lESIMEfAiaEMl 



802 045 



802 038 
802 005 



ScMumberger Mefiflarirte GmbH 
Ingototftdter StraBe 67a 
8000 MQnchen 46 





*00 R 40 2,21 k0 L 1 % 



Schaltteflliste 

. EL. PARTS UST 



oH^on Baatiickta Uitarplatta 
Tnw 10 mt KCFBCKE 



361 419 Sa 



802 041 



JMTE 1 NAME 



HMnv ScftaNplwt 

•EE CIRCUIT DMQftAM 214 (#1 $ 




Btot Nr. 
SHEET NO 



Z#tehnMn fl * ^ Etgrmhin,. Vary******** VarwarN** Mtttaftmg an andara iat .traftear urn) acT^an^a^zpfKct** 


























to «*V57 «n 








1. 500-MHz oscillator 361 448 



This can be tuned by ±20 MHz. T6 through T9 serve for filtering the 
operating voltage for Tl, which generates the oscillations. The RF signal 
is fed via buffer amplifiers to Mil of the mixer chain and to the output of 
the decade synthesizer. 



2 . 200 -kHz decade 361 445 



Oscillator T3 generates frequencies between 77.4 and 97.2 MHz. The phase- 
locked loop consists of Dl, D2 and Al. D1 is a 10/11 divider. D2 forms the 
programmable phase comparator, and Al is the loop filter. 



3. Mixer 361 447 

The first mixer on the mixer circuit board receives a test frequency of 
433.82 MHz from the output stage. The second frequency is supplied by the 
500-MHz oscillator with possible detuning of ±20 MHz. The intermediate 
frequency is applied on the one hand to a 100-MHz amplifier that is 
switched in analyzer mode and conducts the IF to the AF motherboard. On the 
other hand this frequency serves as the RF for Mi2. The 200-kHz decade 
generates the LO signal. The 11.12 to 11.32 MHz formed in this way is 
applied to phase detector 361 449. In synthesizer mode the phase detector 
compares 11.12 to 11.32 MHz from the mixer circuit with the same frequency 
from the FM stage. Mil is configured as a zero-phase detector. Mi2 forms 
the image-frequency detector. If the oscillator is not synchronized, a 
delta signal is produced. If the frequency that is to be compared is 
approx. 11 MHz, the time constant of the delta generator is increased. The 
generator halts when there is phase coincidence. In analyzer mode the 
500-MHz oscillator receives a sawtooth- shaped varactor voltage from 
integrator A2. The reference voltage required for the integrator is 
generated by Al-A. The integrator on is fed by two series -connected 8-bit 
D/A converters. 



Ref. No. 210 041 F 


Sub Decade Synthesizer 


Date 


Type 4031 


Unit 


Sheet 


1/2 



Schlumberger 



Functional Description 








The integrator has a 10-V reference, so the voltage issued by the second 
D/A converter is subtracted from 10 V = V fl . For the return trace of the 
analyzer, is multiplied by 0.5 (A1 - B) and added to 10 V. 



8 bits + Clock - V n 



Z 1 x 10 V 



Z 2 x V 1 



V + 10 V 



Z2 is entered without timing 



(V, x 0.5) + 10 V 



4. 10 -MHz divider 361 446 



The circuit board 361 446 has two functions. Firstly, 10 MHz is divided by 
two and fed to the 200-kHz decade. Secondly, the 433.82-MHz sawtooth signal 
produced by the output stage is fed via a buffer amplifier to the mixer 
chain. 



Ref. No. 210 041 F 


Sub Decade Synthesizer 


Date 




Type 4031 


Unit 


Sheet 


2/2 



Schlumberger 



Functional Description 





C 0) 
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O 
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a h n 
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CO r-H 
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wnoa/drTLTLn_r(puBH <iad> 
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T 



Schlumberger 



Adjustment and Test Procedure 




















Necessary Measuring Procedure Measuring Frequency Adjust- Set Value Actual 

Equipment Point ment Value 

























UP/ DOWN 



D 7 
D 6 
OS 
01 
0 3 
0 2 
Of 
DO 



SELF CHECH 



it MHz 












Kennmarkigrer .55" 
765055 aufgeklebt 



KennmQrkierer,.40" 
765 040 aufgektebt 



764 035 gn 





ScMumbcrgar Maflg w i U GmbH 




±0,2 



A:l 



IngoMMIar Strata S7 a 
8000 Mtachan 4S 



Bestuckte Leiterptatte 

Typ: CHHi OVPER 






S 



361 446 



cnr) TrrM'TT 












433 486 ( 2 x) 






verwendetin: _ 



Gerfit 





m cu «- 

Z) Z) D 

CD CD m 






( ^ KontrolimaB 





■ 0 T 




‘IT*- 




ScMumberger MeBg«fate GmbH 




• * 






4:1 


1ngol«tAdt»r *> ' A 

ftOTi Mu'» 4f 




^w.««4el' 

OS 

,TM|J^ 18 .Ut Po 

’ ?1e 






Bestuckte Leiterplatte 

Tvp PHASE 0E0EET0R 






?i: .*•'*. 
■" Jtt.ll 


:> y 


361 U 9 







5 « 


7 


8 


P 08 . Wart 

REF. NO. VALUE 


Bezetchnung 
ScMumbarger 
PART. NO 


Haratatler 

MANUFACT 



Best uck te Leiterplatte 
PRINTED CIRCUIT BOARD 
hierzu 
see 



Bestuckte Le i t erp 1 at 1 5 
PRINTED CIRCUIT BOARD 
hierzu 
see 



Bestuckte Leiterplatte 
PRINTED CIRCUIT BOARD 
hierzu 
see 



Bestuckte Leiterplatt j 
PRINTED CIRCUIT BOARD 
hierzu 



Bestuckte Leiterplatt) 
PRINTED CIRCUIT BOARD 
hierzu 
see 



Bestuckte Leiterplatt* 
PRINTED CIRCUIT BOARD 
hierzu 



361 403 SCHL 

361 403 Sa 



361 

361 ^5 Sa 



361 H6 SCHL 

361 bbb Sa 

361 H7 SCHL 

361 bb7 Sa 



361 H8 SCHL 

361 H8 Sa 



361 M9 
361 U 9 




Schiumberger Me&gerate GmbH 

Ingolstfidter StraBe 67 a 
8000 Munchen 46 







Schattteilliste 


Liste besteht 
LIST CONSISTS 




EL. PARTS LIST 


aus 


Benennung 

DESCRIPTION 


DECADE SYNTHESIS 


OF 

Blatt 1 

SHEETS 


Bazaichnung 
Schlymberger 
PART NO. 


210 OAl Sa 


Blatt Nr. 
SHEET NO 


Hierzu Schaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 


210 OAl S 


1 


GerSt: 


'tO^I 





r Eigentum VervielfSHigung. unbefugte Verwertung. Mitteilung ai 

















886 192 
886 192 



C 1 


100 nF i 10 2 50 V- 


813 121 


VIT 


C 2 


10 pF 20 % 25 V- 


814 076 


MATSU 


C 3 


100 nF +10 2 50 V- 


813 121 


VIT 


C 4 


10 pF ♦. 20 2 25 V- 


814 076 


MATSU 


C 5 


100 nF 10 2 50 V- 


813 121 


VIT 


C 6 


10 (lf ♦ 20 2 25 V- 


814 076 


MATSU 



5 


6 


7 


8 


Poa 

H€F. NO. 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO 


Hersteller 

MANUFACT 


C 22 


47 pF A 2 2 63 V. 


810 512 


STET 


C 23 


67 pF ♦ 2 2 63 V- 


810 512 


STET 


C 24 


67 I* 2 2 63 V- 


810 512 


STET 


C 25 


67 P F +. 2 2 63 V- 


810 512 


STET 


C 26 


67 pF +_ 2 % 63 V- 


810 512 


STET 


C 27 


47 pF i 2 2 63 V- 


810 512 


STET 


C 28 


47 pF j. 2 2 63 V- 


810 512 


STET 


C 29 


47 pF ♦ 2 2 63 V- 


810 512 


STET 



C 10 


47 pF i 2 2 63 V- 


810 512 


STET 


C 11 


47 pF i 2 2 63 V- 


810 512 


STET 


C 12 


47 pF ± 2 2 63 V- 


810 512 


STET 


C 13 


47 pF L 2 2 63 V- 


810 512 


STET 


C 14 


47 pF ♦. 2 2 63 V- 


810 512 


STET 



C 35 


1 nF ♦ 5 2 50 V- 


813 066 


SIE 


C 36 


1 nF + 5 2 50 V- 


813 066 


SiE 


C 37 


10 nF 4.10 2 50 V™ 


813 115 


VIT 


C 38 


1 nF 4 . 5 2 50 V- 


813 066 


SIE 










C 40 


10 nF 4.10 2 50 V- 


813 115 


1 

VIT 


C 41 


10 nF ♦. 10 2 50 V- 


813 115 


VIT 


C 42 


10 nF 1. 10 2 50 V- 


813 115 


VIT 



67 pF 4 . 2 % 63 V- 
67 pF ♦ 2 % 63 V- 




810 512 STET 

810 512 STET 



Schlumberger Me&gerate GmbH 
Ingolstddter StraBe 67 a 
8000 Miinchen 46 



C 66 10 nF 4.10 2 50 V. 

C 47 10 nF *10 2 50 V- 



Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



02 

01 




— 




Aus- 

gabe 

ISSUE 


And.-Mittlg. 

Nr Tag Name 

MODIFIC NO DATE NAME 




Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 

Hierzu Schaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 



361 403 Sa 
210 041 S 



813 115 VIT 

813 115 VIT 




I Liste besteht 
LIST CONSISTS 



aus 

OF 2 



Blatt Nr 
SHEET NO 




Gerfit: 



tung. Mitteilung an anderp ist strafbar und schadpnersatzpflichtig 






















1 


2 


3 


4 


Pos. 
REF NO 


Wert 

VALUE 


Bezeicbnung 
Schlumberger 
PART. NO. 


Hersteller 

MANUFACT 










C 50 


10 nF * 10 ? 50 V- 


813 115 


VIT 


C 51 


10 nF 4. 10 ? 50 V- 


813 115 


VIT 


C 52 


10 nF ^ 10 ? 50 V- 


813 115 


VIT 


C 53 


10 nF 4. 10 ? 50 V- 


813 115 


VIT 




L 10 1,5 nH * 10 ? 

L 11 1,5 jiH * 10 ? 



C 60 


10 nF 4 . 10 ? 50 V- 


813 115 


VIT 


C 61 


10 nF 4 10 ? 50 V- 


813 115 


VIT 


C 62 


10 nF 4.10 ? 50 V- 


813 115 


VIT 


C 63 


10 nF 4.10 ? 50 V- 


813 115 


VIT 


C 64 


10 nF 4.10 ? 50 V- 


813 115 


VIT 


C 65 


10 nF *10 ? 50 V- 


813 115 


VIT 



821 124 
821 124 



884 508 



Her st ©tier 
MANUFACT 











l 13 


1,5 |iH 4.10? 


821 124 


GOW 










L 14 


1,5 |iH *10? 


821 124 


GOW 










L 15 


1,5 (iH * 10 ? 


821 124 


GOW 










R 1 


0 Q 


805 050 


POL 










R 2 


0 Q 


8 ® 050 


pa 










R 3 


0 Q 


805 050 | 


pa 



L 1 1,5 nH 4.10 ? 

L 2 1,5 (iH +.10 ? 

L 3 1,5 (iH 4.10? 

L 4 1,5 tiH 4 10 ? 

l 5 1,5 (iH 4.10 ? 

l 6 1,5 uH 4.10 ? 

L 7 1,5 uH 4.10? 



821 124 GOW 
821 124 GOW 
821 124 GOW 
821 124 GOW 
821 124 GOW 
821 124 GOW 
821 124 GOW 



Schlumberger MeBgerate GmbH 
Ingotstadter StraBe 67 a 




Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



Benennung n j. - 

description Besiuckie Lei terplet te 

Typ: DECADE SYNIHESE 



Bezeicbnung 
Schlumberger 
PART NO 

Hterzu Schaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 



361 403 Sa 
210 041 S 







I Lisle besteht 
LIST CONSISTS 




Zeichnung 1st unser Eigentum Vervielfaltigung. unbefugte Verwerlung, Mitteilung an andere 1st stratb 













1 


2 


3 


4 


Pos. 

REF NO. 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO, 


Hersteller 

MANUFACT 


A 1 


* 5534 AD 


834 209 


VAL 


A 2 


RSA . 0385 


834 216 


AVANT 


A3 


USA - 0385 


834 216 


AVAMT 



ML C 21 47 nF *10X50V- 

AMNT C 22 47 nF *10* 50 V- 

AVA8T C 23 47 |«F * 20 X 16 V- 

C 24 1 nF *10X 50 V. 

C 25 100 nF *10X50V- 

C 26 10 pF * 5 % 50 V. 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 



013 371 

813 371 

814 3% 
813 247 
813 375 
813 223 



Hersteller 

MANUFACT 



Cl 10 pF x 20 % 16 V- 814 382 

C2 100 nF ± 10 2 50 V- 813 375 

C 3 2,2 pF *»X50V- 814 362 

C4 10 pF *20 X 16 V- 814 382 

C 5 100 nF *10 X 50 V- 813 375 

C6 100 nF *10 X 50 V- 813 375 



CIO 


10 pF *20 % 16 V- 


814 382 


j RdO 


C11 


100 nF * 10 % 50 V. 


813 375 


VAL 


C 12 


1 nF * 5 X 50 V- 


813 247 


VAL 


C 13 


1 nF * 5 X 50 V- 


813 247 


VAL 


C 14 


4,7 nF * 5 X 50 V- 


813 255 


VAL 


C 15 


6.7 nF * 5 X 50 V- 


813 255 


VAL 


C 16 


10 nF *10 X 50 V- 


813 332 


VAL 


C 17 


47 pF * 5 X 50 V- 


813 231 


VAL 


C 18 


10 nF *10 X 50 V- 


813 332 


VAL 


C 19 


100 nF * 10 ? 50 V- 


813 375 


VAL 


C 20 


470 nF *10X 50 V- 


813 383 


VAL 



Schlumberger MeSgerate GmbH 

Ingolstadter StraBe 67 a 
8000 Miinchen 46 




c 29 


10 nF * 10 X 50 V- 


:: 813 332 


VAL 


C 30 


39 Pf * 5 X 50 V- 


813 230 


VAL 


c 31 


47 pF * 5 X 50 V- 


813 231 


VAL 










c 33 


10 bF *10 X 50 V- 


813 332 


VAL 


C 34 


10 pF * 20 X 16 V- 


814 382 


R0O 


c 35 


1 nF *5X 50 V- 


813 247 


VAL 


C 36 


1 nF * 5 X 50 V- 


813 247 


VAL 


C 37 


1 nF *5X50 V- 


813 247 


VAL 


C 38 


33 pF , 5 X 50 V- 


813 229 , 


VAL 


C 39 


10 pF * 20 X 16 V- 


814 382 


ROD 


C 40 


10 nF *10 X 50 V- 


813 332 


VAL 


C 41 


1 nF * 5 X 50 V- 


813 247 


VAL 


C 42 


10 nF *10X 50 V- 


813 332 


VAL 


C 43 


1 nF * 5 X 50 V- 


813 247 


VAL 


C 44 j 


18 pF * 5X50V- 


813 226 


VAL 




Aus- 

gabe 


And.-Mittlg. 

Nr 


Tag 


Name 


ISSUE 


MOOIFIC. NO 


DATE 


NAME 





Schaltteilliste 


Liste besteht 
LIST CONSISTS 




EL. PARTS LIST 




Benennung 

DESCRIPTION 


Bestuckte Leiterolaiie 


OF 3 


Typ: 


200 kHz-OECADE 


Blatt 

SHEETS 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 


361 445 Sa 


Blatt Nr 
SHEET 1^0 


Hierzu Schaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 


210 041 S 

















0 1 HC 120 13 p 
B 2 HC 145 158 P 1 



Bwwchnong 
ScNumberger 
PART NO, 



834 385 
834 408 



Hersleller Pos, 

MANUFACT REF. NO 



L 3 10 pH ilOj 

14 1 pH x 5* 

L 5 1 pH A 5% 

L 6 120 nH A 5 % 



Bezetchnung 
Schlumberger 
part. no. 



821 239 
821 227 
821 227 
821 216 



G1 1 


BAS 16 


830 552 


VAL 


ffl 2 


LSS 250 


856 200 


SIC 


61 3 


BAS 16 


830 552 


VAL 


61 4 


BAS 16 


830 552 


VAl 


61 5 


BAS 16 


830 552 


VAL 



1.2 SiH 

33 riH ; 3,5 Mg. 



R1 56 fl x It 
8 2 1 k0 A 2 % 

83 6 , 8*2 ± 2 ? 

8 4 680 S x 2 i 

R 5 1,5 kfl 4,2* 

8 6 10 kfl x 2 % 

R 7 1,5 kS ±2 % 



R 16 j 




821 226 STET 

821 921 NEO 



Schlumberger Mefigerate GmbH 

Ingolstadter StraBe 67 a 
8000 Munchen 46 



804 722 
804 737 
804 747 
804 735 
804 739 
804 749 
804 739 



7*1 Q 

Oi b 


BB 609 A 


830 621 


SIC 


R 8 


15 kG i.2 % 


m 75i 


VAL 


G ! ■? 


38 609 A 


830 621 


3IE 


R 9 


mo t ?% 


804 725 


VAL 


61 10 


8B 609 A 


830 621 


SIE 


R 10 


8,2 kfl t 2l 


804 748 


VAL 


61 11 


BB 609 A 


830 621 


SIE 


R 11 


8,2 kfl % 


804 748 


VAL 


61 12 


BB 609 A 


830 621 


SIE 


R 12 


27 kfl l 2 % 


804 754 


VAL 


61 13 


BB 609 A 


830 621 


SIE 


R 13 


27 kfl *2* 


804 754 


VAL 


61 14 


BB 609 A 


830 621 


SIE 


R 14 


330 kfl t 2% 


804 767 


VAL 


G1 15 


BB 609 A 


830 621 


SIE 


R 15 


330 kfl ±2% 


804 767 


VAL 



807 742 




088 - 2 ?' 



Aus- And-Mittlg 

9abe Nr Tag Name 

ISSUE MODIFIC. NO. DATE NAME 






Schaltteilliste 




EL. PARTS LIST 


Benennung 

DESCRIPTION 


Bestuckte Leiterplatt# 


Typ: 200 kHz-0ECA0£ 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 


361 445 Sa 


Hterzu Schallplan 
'‘SEE CIRCUIT DIAGRAM 


210 041 S 


1^ *031 [ 



Liste besteht 
LIST CONSISTS 

















B 20 100 fcfi 4.2* 
R 21 15 kfi 4 . 2 * 
R 22 1,2 kQ t 2% 
R 23 10 kQ 4.2* 
R 24 10 kfl 4. 2 * 
R 25 10 kfi 4 , 2 * 



Bazatennung 
ScNumbargar 
PART NO. 



m 761 
80A 751 
804 738 
804 749 
804 749 
804 749 



HwtliNw Po« 
MANUFACT REF. NO. 



I 47 2,2 kO 4 , 2 * 
R 48 4,7 kO 4,2* 



Bazatcnnung 
ScMumbarger 
PART. NO. 



804 741 
804 745 



8 30 


10 kfl 4.2 * 


804 749 


VAL 


*31 


56 fi 4,2 X 


804 722 


VAL 


R 32 


1 kfl * 2 * 


804 737 


VAL 


R 33 


120 fi 4.2 X 


804 726 


VAL 


R 34 


47 fl 4.2* 

!— — 


804 721 


VAL 


R 35 


120 fl 4.2 X 


804 726 


VAL 



T 1 


BC 860 B 


ij 832 285 


VAL 


T 2 


BC 850 8 


832 284 


VAL 


T 3 


BFR 93 A 


832 287 


VAL 


T 4 


BC 850 B 


832 284 


VAL 










T 6 


BC 850 B 


832 284 


VAL 


T 7 


BC 850 B 


832 284 


VAL 



R 40 330 fi 4 , 2 * 
R 41 330 S 4.2* 



R 45 8,2 kfl i2 * 
R 46 5,6 kfi 4,2 * 



07 












04 




03 




02 

01 


mnjxwmmm 


— 




Aus- 

gabe 

ISSUE 


And.-Mittlg. 

Nr Tag Name 

MODIFIC. NO DATE NAME 



804 731 
804 731 



804 748 
804 746 



Schlumberger Me&gerate GmbH 

Ingolstadter StraBe 67 a "5^; 

8000 Munchen 46 oes 



Benermung 

DESCRIPTION 



yoO date name 

geschr y 3 > 10 # 86 | Bi«trtch 



Name j Bezeichnung 

NAME j Schlumberger 

PART NO 






wrji€&mi 



Hierzu Schaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 



SchaJtteilliste 

EL. PARTS LIST 



Bwtfickt* Uittrplatte 
Typ: 200 kRz-OECADE 



361 445 $a 
~ 210 041 S 



Blatt Nr 
SHEET NO. 













POB. 


Wert 


Sezetchnung 


REF NO 


VALUE 


Sehkwiberger 
PART. NO. 



5 


6 


7 


8 


Poa 

REF. NO 


Wert 

VALUE 


Bezeiehnung 
Schlumberger 
PART. NO. 


HereteUer 

MANUFACT 



C 1 


100 nF ♦ 10 % 50 V- 


813 375 


VAL 


C 2 


10 nF 10 % 50 V- 


813 332 


VAL 


C 3 


1 nF ♦ 10 % 50 V- 


813 320 


VAt!» 


C 4 


10 nF 10? 50 V- 


813 332 


VAL 


c 5 


100 nF 10 % 50 V- 


813 375 


VAL 


C 6 


1 nF + 10 % 50 V- 


813 320 


VAL 


C 7 


10 nF + 10 % 50 V- 


813 332 


VAL 



R 1 


27 kQ l 2% 


804 754 


VAL 


R 2 


2,7 kQ ♦ 2 % 


804 742 


VAL 


R 3 


1,2 kQ +2 % 


804 738 


VAL 


R 4 


100 Q i 2 % 


804 725 


VAL 


R 5 


1 kQ ♦ 2 % 


804 737 


VAL 


R 6 

i 


100 Q l 2% 


8 804 725 


VAL 



CIO 


10 nF i 10 % 50 V- 


813 332 


VAL 


C 11 


39 pF + 5 % 50 V- 


813 230 


VAL 


C 12 


1 nF ♦ 10 % 50 V- 


813 320 


VAL 


C 13 


9,7 pF i 0,25 pF 50 V- 


813 219 


VAL 


C 14 


4,7 pF i 0,25 pF 50 V- 


813 219 


VAL 



R 10 


68 Q ±2% 


804 723 


VAL 


R 11 


1,5 kQ +2 % 


804 739 


VAL 


R 12 


100 Q L 2l 


804 725 


VAL 


R 13 


1,8 kQ ± 2 % 


804 740 


VAL 


R 14 


22 Q t 2 % 


804 717 


VAL 


R 15 


56 Q * 2 1 


804 722 


VAL 



D 1 PC 74 HCT 74 T 



834 433 VAL T 1 BC 850 B 

T 2 8FR 93 A 



832 284 
832 287 



LI 10 nH L 20 % 



07 








06 








05 








04 








03 








02 


7088.144 


24.9.87 


Oi 


01 


7088.48 


9.4.87 


Oi 



Schlumberger Me&gerate GmbH 

Ingolstadter StraBe 67 a 
8000 Munchen 46 






Schaltteilliste 




EL. PARTS LIST 


Benennung 

DESCRIPTION 


Bestiickte Leiterplatte 


Typ: 


10 MHz DIVIDER 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 


361 446 Sa 


Hierzu Schaltplan 

SEE CIRCUIT DIAGRAM 210 041 S 


Gerat: 4031 



Lisle besteht 
LIST CONSISTS 


















Pos 

REF NO 


Wert 

VALUE 


6eze*chr>ung 
Schlumberger 
PART NO 


Hersletter 

MANUFACT 


Pos 

REF NO 


^ 

Wert 

VALUE 


4. - - - _ 

j SeTescbrv.jng 

! Schiumtierger 

PART NO 


| MANl-/ ■ 


Cl 


1 nF x 5 % 50 V- 


813 267 


VAL 








1 


C 2 


10 nF x 10 % 50 V- 


813 332 


VAL 










C 3 


10 nF *10 X 50 V- 


813 332 


VAL 


L 1 


680 nH * 5 3t 


821 225 


STET 


C 6 


1 nF x 5 % 50 V- 


813 267 


VAL 


L 2 


82 nH X 5 t 


821 216 


STET 


C 5 


390 pF a 5* 50 V- 


813 262 


VAL 


L 3 


82 nH x 5)f 


821 216 


STET 


C 6 


220 pF X 5*50V- 


813 239 


VAL 


L 4 


82 nH x 5 1 


821 216 


STET 


' 7 


18 pF a 5 ? 50 V- 


813 226 


VAL 




L 5 


82 nH x 5X 


821 216 


STET 


C 8 


67 pF a 5 ? 50 V- 


813 231 


VAL 




L 6 


1,2 pH t 5* 


821 228 


STET 


C 9 


56 pf a 5 Jf 50 V- 


813 232 


VAL 


L 7 


10 pH x 10* 


82* *39 


STET 


C 10 


82 pF a 5 50 V- 


813 236 


VAL 


L 8 


1,2 pH X 5Z 


— 

821 228 


STET 


C11 


680 pF a 5 t 50 V- 

— ■ 


813 265 


VAL 


1 


1— 


C 12 


1 nF a 5 1 50 V- 


813 267 


VAL 






C 13 


1 nF a5* 50 V- 


813 267 




VAL 










10 nF a 10 % 50 V- 


813 332 j 

_4 


VAL 


.. : 






39 pF a 5 % 50 V- 


813 230 


VAL 


Hi 1 


SHD-C 1 


872 081 ! 


SYN 




68 pF a5JC 50 V- 


813 233 

i 


VAL 


Hi 2 


SHD-C 1 


— 4 

872 081 | 


SYN 


C 17 


39 pF a 5 t 50 V- 

1 


813 230 


VAL 




1 




C 18 


1 nF a 10 X 50 V- 


813 320 


VAL 




C 19 


1 nF a 5 % 50 V- j 


813 267 


VAL 




C 20 


1 nF a10 % 50 V- 


813 320 


VAL 


; f 

1 j 


1 




C 21 


2,2 nF a5* 50 V- 


813 251 


VAL 


R * 

| 


2,7 n +5 % 


806 706 


VAL 


C 22 


10 nF a 10 % 50 V- 


813 332 

i_ 


VAL 


R 2 


2 7 0 t 2% 


806 718 


VAL 


C 23 


1 nF a 10 * 50 V- 


813 320 


VAL 


R 3 


330 fi X 2JC 


806 731 i 


VAL 






j 




8 4 : 


12 kQ t 2% 


806 750 


VAL 








R 5 j 


1,2 kfl X 2 


804 738 


VAL 






i 

i 




R 6 1 

I 


270 Q t 2% 


804 730 ! 

i 


VAL 


i 


, , ,-L 


i 

i 


R 7 I 


270 Q x2% 




806 730 

L 


VAL 




Schlumberger Me&gerate GmbH 




Ingolstddter StraBe 67a 


Benennung 


8000 Munchen 46 


DESCRIPTION 








Bezstchnung 



Schaltteilliste 


Liste bes: i 

LIST CONSISTS 


EL. PARTS LIST 


aus 


Bastfickt* Uiterplatte 


°r 2 


Tjrp: HIXE8-FILTER 


Blatt 




SHEETS 




Biatt Nr 




Olese Zeiehrurtg >sl unsar Ergentum Ver vtelfiltigurvg, jnbefugle V«fw«ftung. Mitteitung an andara ist stratbar ond schadanersatzotltcMig 







Wart 



R8 18 fi X 2% 

RIO 120 0 ± 2 % 
R 11 120 fi ±2i 



4,7 kS ±2 t 
15 ke ±2% 
lOkfl ±2% 
1 kfl ±2% 
27 kfi t 2% 
1 kfi *2? 
10 fl ±2% 
10 C ±2% 



Beutchnung 
Schlumberger 
PART. NO, 



80*716 




R 31 


338 fi ±2* 


80* 731 


ML 


R 32 


15 kfi ±2% 


80* 751 


ML 


R 33 


330 Q X 2t 


80* 731 


ML 












Schlumberger MeBgerate GmbH 

Ingolstadter StraSe 67 a 
8000 Munchen 46 



Benennung 

DESCRIPTION 



'•fM.35- Zt.-fOgi 

foi¥xy 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 



Aus- And.-Mittlg. T 

, T bearb 

flabe Nr. Tag Name 

ISSUE MODinC. NO. DATE NAME aepr. 



Hierzu Sc halt pi an 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 



Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



BestQckte Laiterplatta 
Typ: BIXEfi-FILTER 



361 W Sa 

GRAM 210 0*1 $ 




Diese Zeichnung lat unaar Eigentum Varvieif«Mi 



igung unbelu gte Verwertung. Mitteilung an andere isl strafbar und schadenersat2pf1ic 






10 bF i 10 % 50 V- 
10 iif * 10* 50 V- 
33 pf x 5 Jt 50 V- 
33 pF A 5 X 50 V- 

ioo bf ^ioXsov- 



C 27 6,8 pF x 0,25 Pf 50 V- 813 221 



07 




06 




05 

04 

03 




02 

01 


KMiETCH— 


Au«- 

gabe 

ISSUE 


And.-Mittlg. 

Nr Tag Name - 

MODIFIC. NO. DATE NAME 



Schlumberger MeSgerate GmbH 

tngolstddter StraBe 67 a 
8000 Munchen 46 


1986 

geschr 


Tag 

DATE 

16.9.86 


Name 

NAME 

Oietrlch 


bearb. 






SW>r. 




\ 0 ^ 



Benennung 

DESCRIPTION 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 



Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



BestBckte Leiterplatte 
Typ: Oscillator 



361 948 Sa 

Imaqram 210 041 S 











Weft 




11 1,2pH ±5% 

L 2 1,2|iH t 5 ? 

L 3 1,5 pH 4 10? 

L 6 1,2 pH ±5% 

15 1,2 pH i5j 

16 1,2 pH 4.5* 

L 7 10 nH 4 20? 

L 8 lOnB A 2Q? 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART MO, 



821 228 
821 226 
821 229 
821 228 
821 228 
821 228 
821 20 ? 
821 207 



Herstelter Poe 
MANUFACT REF. NO. 

STET R 15 

STET R 16 

STET R 17 

STET R 18 

STET R 19 

SITT R 20 

STET R 21 

STET 



330 0 *2* 
5,6 Q i.2* 

2.2 kB ±2Jt 
1,8 kB i.2% 

1.2 k2 i.2% 

560 fi 4.2 ? 

2.2 kC 4 . 2 ? 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO. 



806 731 
806 710 
806 761 
806 760 
806 738 
806 736 
806 761 



L 10 1,2 pH x 5? 

l 11 1,2 pH *5* 

L 12 10 nH ♦. 20 % 



821 228 
821 228 

821 207 



R 1 


100 a 4. 2 ? 


806 725 


VAL 


R 2 


180 a 4 . 2 ? 


804 728 


VAL 


R 3 


1,5 ka 4 . 2 ? 


804 739 


VAL 


8 4 


1,8 ka 4 . 2 ? 


804 740 


VAL 


R 5 


1.5 ka 4 . 2 ? 


806 739 


VAL 


R 6 


15 kO 4.2? 


806 751 


VAL 


R 7 


1,5 ka * 2 ? 


806 739 


VAL 


R 8 


15 kB 4 . 2 ? 


806 751 


VAL 


R 9 


150 a 4.2? 


806 727 


VAL 


R 10 


6.7 kO 4 . 2 ? 


806 765 


VAL 


R 11 


670 fi ± 2? 


804 733 


VAL 


R 12 


330 a 42 ? 


806 731 


VAL 


R 13 


5.6 a 42 ? 


806 710 


VAL 


R 14 


2,2 kB 42 ? 


806 761 


VAL 




Schlumberger MeBgerate GmbH 
Ingolstadter StraBe 67 a 
8000 Munchen 46 


1986 

geechr. 


Teg 

DATE 

16.9,86 


Name 

NAME 

Dietrich 


bearb. 




/s ' 


Sopr. 







R 25 


2,2 kB 4 2 ? 


806 761 


VAL 


T 1 


8 FR 93 A 


832 287 


VAL 


T 2 


8 FR 93 A 


832 287 


VAL 


T 3 


8 FR 93 A 


832 287 


VAL 


T 4 


BFR 93 A 


832 287 


VAL 


T 5 


m 93 A 


832 287 


VAL 


T 6 


BG 8$0 B 


832 286 


VAL 


T 7 


BC 850 B 


832 286 


VAL 


T 8 


BC 860 B 


832 285 


VAL 


T9 


BC 860 B 


832 285 


VAL 





Schaltteilliste 




EL. PARTS LIST 


Benennung 

DESCRIPTION 


BestGckte Leiterplatte 


Typ: 


Oscillator 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 


361 668 Sa 


Hierzu Schaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 


210 061 S 


1 Gortlt: 4031 



Blatt Nr 
SHEET NO 











A 1 DC 3403 0 

A 2 TLC 271 A CO 

A3 RC 4560 H 
A A Ul 319 0 

A 5 L« 319 0 



3 


4 


Bezaichnung 
Schlumberger 
PART. NO, 


Hersteder 

MANUFACT 



m 215 
834 221 
834 210 
834 214 
834 214 




Cl 


10 rf £ 10 £ 50 V- 


813 332 


VAL 


C 2 


100 nF ^ 10 X 50 V- 


813 375 


VAl 


C 3 


100 nF ±10* 50 V- 


813 375 


VAL 


C 4 


10 nF *10 5! 50 V- 


813 332 


1 VAL 


C 5 


100 nF *10 % 50 V- 


813 375 


VAL 


C 6 


100 nF * 10 % 50 V- 


813 375 


VAL 


C 7 


47 / t 20 X 16 V-iii 


814 386 


RdD 


















CIO 


100 nF * 10 % 50 »- 


813 375 


VAL 


C 11 


100 nF *10X50 8- 


813 375 


VAL 


C 12 


100 nF * 10 X 50 V- 


813 375 


VAL 


C 13 


100 nF *10 X 50 V- 


813 375 


VAL 


C 14 


100 nF *10 X 50 V- 


813 375 


VAL 


C 15 


1,5 |*F * 0 % 63 V- 


812 3W 


ROD 


C 16 


100 nF *10 X 50 V- 


813 375 


VAL 


C 17 


330 pF * 5 X 50 V- 


813 241 


VAL 


c is 


47 pF ± 20 X 16 V- 


814 386 


ROD 




Schlumberger Meftgerate GmbH 

Ingolstddter StraBe 67 a 
8000 Munchen 46 



C 19 


10/ ± 20X16 V- 


814 382 


RiiD 


C 20 


100 pF * 5 X 50 V- 


813 235 


VAL 


C 21 


10 pF * 5 X 50 V- 


813 223 


VAL 


C 22 


330 / * 5 X 50 V- 


813 241 


VAL 


C 23 


10 nF *10 X 50 V- 


813 332 


VAL 


C 24 


220 nF *10 X 50 V- 


813 379 


VAL 


C 25 


220 nF *10 X 50 V- 


813 379 


VAL 


C 26 


220 nF *10 X 50 V- 


813 379 


VAL 


C 27 


560 pF * 5 X 50 V- 


> 813 244 


VAL 


















C 30 


10 pF * 20 X 16 V- 


814 382 


m 


C 3t 


220 nF *10 X 50 V- 


813 379 


VAL 


C 32 


68 pF * 5X50V- 


813 233 


VAL 


C 33 


330 pF * 5 X 50 V- 


Ml 241 


VAL 


C 34 


330 pF * 5X50V- 


813 241 


| _ 

VAL 


C 35 


47 pF * 5 X 50 V- 


813 231 


VAL 


C 36 


10 nF *10 X 50 V- 


813 332 


VAL 


C 37 


39 pF * 5X50V- 


813 230 


VAL 



VAL C 40 120 pF * 5 X 50 V- 



VAl C 43 180 pf * 5 X 50 V- 

VAL C 44 10 nF * 10 X 50 V- 

R® C 45 IQOnF *10X50 V- 



813 236 
813 235 
813 231 
813 238 
813 332 
813 375 



18.9.86 I Oietricb 



Diese Zeichnung ist unser Eigentum VervietfOltigung. unbelugte Venwertung. Mitteitung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig 



Aus- And-Mittlg 

gabe Nr Tag Name 

ISSUE MODIFIC, NO DATE NAME 





Schaltteilliste 




EL. PARTS LIST 


Senennung 

DESCRIPTION 


BestOckte Lei terp latte 


Typ: 


Phase Detector 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART, NO 


361 449 Sa 


Hierzu Schaltplan * 

SEE CIRCUIT DIAGRAM 4lv d 




Blatt Nr 
SHEET NO 












W*rl 




CM 12 pF 4 5 X 50 V- 



813 224 



HersteMer Po*. 

MANUFACT REF. NO. 



C 73 10 tf *10X50V- 813 332 

C 74 1 tf *10 51 50 V- 813 320 



C 50 


180 aF *10X50V- 


813 375 


VAL 


C 77 


47 pF + 20 % 16 V- 


816 386 


ROD 


C 51 


670 pF * 5 >C 50 V- 


813 263 


VAfc* 


C 78 


67 pF + 20 % 16 V- 


816 386 


ROD 


C 52 


27 pF * 5 X 50 1- 


613 228 


VAL 










C 53 


1 eF *10X 50 7- 


813 320 


VAL 










C 56 


10 tf *10X58 7- 


813 332 


VAL 






h 





C 56 100 tf * 10^50 V- 



813 375 



C 60 


10 tf * 10 X 50 V- 


013 332 


VAL 


C 61 


670 nF *10 X 50 V- 


813 383 


VAL 


C 62 


10 tf *10 X 50 V- 


813 332 


VAL 


C 63 


10 tf *10 X 50 V- 


813 332 


VAL 


C 66 


82 tf * 5 X 50 V- 


813 236 


VAL 


C 65 


100 tf * 5 X 50 V- 


813 235 


VAL 


C 66 


10 tf * 10 X 50 V- 


813 332 


VAL 


















C 69 


100 tf *10 X 50 V- 


813 375 


VAL 


C 70 


100 tf *10 X 50 V- 


813 375 


VAL 










C 72 


100 tf *10 x 50 V- 


813 375 


VAL 



01 PC 76 BCT 376 T 


086 437 


VAL 


0 2 0AC 08 ED 


836 136 


VAL 


0 3 DAC 08 ED 


836 136 


VAL 


D 4 DG 211 CY 


836 671 


SILI 


0 5 PC 76 BCT 125 T 


836 672 


VAL 


0 6 PC 74 HC 03 T 


836 680 


VAL 



G1 1 


HS NS 2910 


830 551 


HP 


61 2 


HS NS 2910 


830 551 


HP 


61 3 


BAS 


19 


830 553 


VAL 


61 4 


BAS 


19 


830 553 


VAL 



Schlumberger Me&gerate GmbH ^ tt©llllSt6 

EL. PARTS LIST 

Ingolstddter StraBe 67 a I Benennung - , „ , , . . , 

8000 Munchen 46 description Hestuckte Ltlterp latte 

Tjrpj Phase Detector 




Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO 

Nierzu Schaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 



361 669 Sa 
210 061 $ 



Blatt Nr 
SHEET NO 



Diese Zecchnung ist unser Eigentum. Vervielffiltigung. unbefugte Verwertung. Mitteilung an andere 1st strafbar und schadenersatzpflicbtio. 










2 3 


4 


Wert Bezeichnung 

ScNumtwj*. 

PART NO, 


Hersteiler 

MANUFACT 




Bezeichnung 
Schiumberger 
PART. NO 







zz.t 



7088.7 112 . 1.87 



Schiumberger Mefigeriite GmbH Schattteilliste 

EL. PA RTS LIST 

Ingolstidter StraBe 67 a Bwwww *° fUitlrlrtR t iju-j 

8000 MGnchen 46 description Btttittt* Ltitarpiatta 

Typ: Phaa» Qataeter 



lEilEfltEBti M'JIEBliT 



Bezeichnung 
ScMumberger 
PART NO 

Hierzu ScbaRpten 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 



X1W9 Sa 

S 




Blatt Nr. 
SHEET NO. 



Dhim Zachnung rn wn EioMtuM. VtrwMMMoHn^ unbMugM Veraertgm*. hMiH aeg m endec* «t ttraAw ad irhMeeeieennnn rei(j 








































Aus- 

gabe 


And.-Mittlg. 

Nr. 


Tag 


Name 


ISSUE 


MODIFIC. NO 


DATE 


NAME 



JAME 



ielfflttigung. unbefugte Verwertung, Milteilung 



Gerdt: 



Jere ist strafbar und sehadenersatzpflicbtig. 











Poa. 
REF. NO 


Wert 

VALUE 


R 8$ 


3,3 kfl* 2* 



R 86 10 fi ♦. 2% 



Bazeichnung 
Schlumberger 
PART. NO. 



804 743 

•84 713 



HereteMer 

MANOFACT 



R 88 


10 kfi i.2 % 


<04 749 


ML 


R 89 


1 kfl jt.2* 


804 737 


ML 


R 90 


68 fi t 2% 


8 04 723 


ML 


R 91 


1 kfi ±2t 


804 737 


ML 


R 92 


180 fi t 2% 


804 728 


ML 


R 93 


6,8 kfl l 2% 


•04 747 


ML 















Schlumberger Me&gerate GmbH 


f 88 


mm. 

m 


Ingolst&dter StraBe 67 a 
80G0 Munchen 46 




juVI V f L rag Name 

7088.87 1.7.87 Po 1986 name 

6888.27 14.10.86 Pi 18.9.86 Blrirtch 



Benennung 

DESCRIPTION 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 



Aus- And.-Mittlg 

9abe Nr Tag Name 

ISSUE MQDIFIC. NO. DATE NAME 



I Hterzu Schaltplan 
rSEE CIRCUIT DIAGRAM 



Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



Beatflclcte Leiterplatte 
Typ: Phase Detector 



361 W Sa 

DIAGRAM 210 0M S 



Diese Zeichnung 1st unser Elgentum. VryWUBigung. unbefugle Verwertung. Mitteilung ,n andere ist stralbar und schadenersa.zptNchtig 










1. Oscillator 361 436 

The oscillator around T1 works as a negative-impedance oscillator and can 
be tuned in its frequency over more than one octave with varactors G14 and 
G15. The output power is regulated with a PIN-diode attenuator (Gil, G12, 
G13) and amplified by T2. It is distributed via the 2/3 starpoint R36, R37, 
R40 to the programmable divider 361 439 and the UHF divider 361 435* 

The actual value of the output power is obtained by the integral controller 
A1 by peak rectification of the RF signal following the amplifier with G16, 
C33. From comparison with the set value, which is determined by the voltage 
divider R33, R35, the controller determines what is applied to the PIN 
diodes. 



2. UHF divider 361 435 

On the UHF divider circuit board (361 435) the signal from the oscillator 
(between 500 and 1000 MHz in frequency), is filtered immediately or divided 
and filtered, so that frequencies between 125 and 1000 MHz appear on output 
Bu42 within an level range from -8 dBm to +2 dBm and with an harmonics 
ratio of £ 35 dBc. 

If output frequency is greater than 500 MHz, the signal from the oscillator 
is undivided filterd. The appropriate lowpass filters are located on 
separate PCBs (361 437 for f *= 740 to 1000 MHz, 361 438 for f * 500 to 740 
MHz) on the surface of PCB 361 435. 

If output frequency is smaller than 500 MHz, the oscillator frequency is 
divided by two in each of the dividers D1 and D2. The divided frequencies 
are fed to the appropriate lowpass filters via switch D3. There are three 
lowpass filters for the bands 125-200 MHz (L15-L19), 200-320 MHz (L10-L14) 
and 320-500 MHz (L5-L9). 



Ref. No. 213 041 F 
Type 4031 



Sub UHF Synthesizer 
Unit 



Schlumberger 



Functional Description 




3. Programmable divider 361 439 

The oscillator frequency is exactly regulated in the range from 480 to 1020 
MHz to the set value by a PLL. For this purpose the reference frequency of 
500 MHz on Bu41 is divided to 250 MHz, 100 MHz and 50 MHz in Dl, D2 and D3. 
Either 500 MHz or 250 MHz is down- converted with 100 MHz or 50 MHz by mixer 
Mil. The amplified mixture product results in either 50 MHz, 60 MHz, 70 
MHz, 80 MHz or 90 MHz on the output of divider D10, depending on the 
setting of D4 . 

On mixer Mi2, which functions as a phase detector, a phase comparison of 
the divided reference frequency (50, 60, 70, 80, 90 MHz) with the 
correspondingly divided oscillator frequency produces the necessary 
oscillator control voltage at Bul9. So that the PLL can capture over the 
entire frequency range, a DC voltage is superimposed on the mixer. This 
fine-tuning voltage is derived in the capture circuit (voltage tracking) 
with ICs Al, A2, A3, A4 and D14. On D14 the reference frequency, divided to 
5 MHz, is compared to the divided oscillator frequency. If there is a large 
difference in frequency, A4/A causes transistor T14 to conduct. Thus 
integrator A2 is connected to the output of IC A4/B. This draws integrator 
A2 in the appropriate direction. The voltage tracking on the mixer is by 
feedback R82, In the range 4.8 to 5.4 MHz A3 causes transistor T14 to 
conduct via T15. In the control range of the mixer T14 goes high- impedance 
and the voltage tracking is then via Al, A2 and draws the mixer to the 
centre of the control range. The lowpass filter (L12-L15, C43-C50) at the 
output of Mi2 suppresses interference that is higher in frequency (eg 
5 MHz) on the control line. 

The output frequency is set in increments of 100 MHz via the programmable 
TTL divider D13. Frequency increments of 20 MHz are produced by driving the 
ICs D15 , D16, D21 and D22. Here the duty cycle of the 5 MHz is altered 
(output D13) and applied to the control input of the dual-modulus divider 
Dll. Smaller frequency increments are set by way of the reference 
frequency. 

The capture range of the circuit is adjusted with R121. Transistor T20 
signals H level on BulO if the circuit is out of synchronism. 



Ref. No. 213 041 F 


Sub UHF Synthesizer 


Date 




Type 4031 


Unit 


Sheel 


t 2/2 



Schlumberger 



Functional Description 






( 361 436 ^ 

V «i 060 ij , 

OSCILLATOR | 



s ofiOMW* 







Ansicht £ Solibestuckung It. Stromlauf 213 041 S 


















Ansicht mit Le 








Bestuckungsseite 




F Anschlag gesteckt 
i komplett verlotet 













verwendet in: 36*1 4.37 



Gerdt: 4031 



© 



Loqe2 

30,5-0.2 

25.W5 



Herstellersymbol 




• 02,5 D10 (2x) nicht durchkontaktiert 



Achtung ! 

Leiterbahnbreite im 
Originalfilm 0,51 *4"* 
Fertigungsvorgabe 
je nach Verfahren 
durch den Hersteller 
im Fertigungsfilm 
erbracht. 



Laqel 




Leiterbahnbreite 

KontrollmaB (0,5 3 ^ 05 ) 
Gesamter Leiterzug 



= KontrollmaB 




Rohteif 

745 042 



Freimafl- 

toteranzen 



FERTIGUNGSHILFSM1TTEL 


X 


leiterbildFILM LAGE i 


X 


LAGE 2 


X 


LOETSTOPMASKE ZWEISEITIG 




LAGE 1 




LAGE 2 




•OHRFIUM 


X 


BOHftLOCHSTR. 








nutzen ZEICHNUNG 


IZIg 


FOSDRUCK LAGE 1 




LAGE 2 









Schlumberger MeBgerate GmbH 



± 0,2 2:1 



Ingolstadter StraBe 67 a 
8000 Munchen 46 



OberflAche 

chem. verzinnt ca. 1 p 



rwignBMi 



Au 5* Datum Name 

gabe Mrtttg 




Leiterplatte 

Typ: FILTER 



461 437 



Ersatz fur 



Diese Zetchnunq ist unser Etgentum Vervtetfilbgung unbefugte Verwertung Mrttatfunq *r arxlere »sf strafber und scnadanarsatzpffcchtig 













verwendetin: 361 438 



Gerdt 4031 



Laae2 



GD 



37,59^0,05 



HersteUer- 

symbol 



461 436 01 



Achtung ! 

Lejterbahnbreite im 
Originalf tlm 0,51 — 
Fertigungsvorgabe 
je nach Verfahren 
durch den Hersteller 
im Fertigungsfilm 
erbracht. 



o 02,5 010 (2x) nicht durchkontaktiert 



Laqe 1 




Leiterbahnbreite 
KontrollmaB (0,53_o 05 J 
Gesamter leiferzug 



KontrollmaB 



10 








09 








08 








07 








06 


0008.172 


26.9.88 


Kr. 


05 


VMM 


f 


AlA. 


04 


7088.74 


11.6.87 


Mo. 


03 


Tottjl 






02 








01 








Aus- 

gabe 


Andg- 

Mitttg 


Datum 


Name 



Rohtert 

745 042 



Fretmafi- I Maflstab 

toieranzen I 



. 0,2 2:1 



FERTIGUNGSHILFSMITTEL 

LCITCKKILDHLM L A(j E 1 

LAGE 2 

LOCTSTOPMASKE ZWEISEIT1G 

LA GE 1 

. LAGE 2 

GOHWflLM 

GOHWLOCHSTW. 

wutzen ZEICHMUNG 

rOS.PWUCK L AGE 1 

LAGE 2 



Schlumberger MeBgerate GmbH 

ingolstadter StraBe 67 a 
8000 Munchen 46 



OberflSche 

them, verzinnt ca. 1 \i 




Leiterplat t*e 

Tvd: FILTER 



461 438 




ichnunq tst unser fTiqentum VerviettdttKjurx) unbefugte Verwertur^q. Mittertung i 












Zeichnung ist unser Eigentum VervielfSItigung. unbefugte Verwertung. Mitteilung an 



strafbar und schadanaraatzpfliebttg 

























1 nF ♦, 10 i 50 V 



C 24 10 nF 4.10 % 50 V- 

C 25 100 nF 4,10*50 7- 



C 26 1 00 pF x 20 X 6,3 » 

C 27 10 nF ^ 10 JC 50 V 

C 28 10 nF 4,10*50 V 

C 29 10 nF ♦ 10 * 50 V 

C 30 10 nF ♦ 10 * 50 V 

C 31 4,7 pF i 0,25 pF 50 V 






Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 


8en«nnung 




DESCRIPTION 


Bestuckte Leiterplatte 


Typ: 


UHF Divider 


Bezaichnung 
ScMumberger 
PART NO 


361 435 Sa 


Hi«rzu Schaltplan 


213 041 S 


SEE CIRCUIT DIAGRAM 


Gertt: 4031 



























1 


2 


3 


4 


s 






8 


Pos. 

REF. NO. 


Wart 

VALUE 


Bazaichnung 
ScNumbargar 
PART. NO, 


HerateNer 

MANUFACT 


Poa. 

REF. NO. 


Wart 

VALUE 


Bazaichnung 
Schkwnbergar 
PART. NO. 


HarataNar 

MANUFACT 


m 


10 pF * 5 * 50 V- 


813 223 


VAL 


















C 73 


1 nF *10* 50 V- 


813 320 


VAL 










C 74 


1 nF *10* 50 V- 


813 320 


VAL 










C 75 


1 nF * 10 * 50 V- 


813 320 


VAL 










C 76 


1 nF * 10 * 50 V- 


813 320 


VAL 


























C 79 


47 pF *20*16 V- 


814 386 


Rijo 


||§f| 








C 80 


47 pF * 20 * 16 V- 


814 386 


ROD 


Ifei 
















1 1 ' 








0 1 


U 822 BS 


834 428 


TELE 










0 2 


U 822 BS 


834 428 


TELE 






813 375 


VAL 


03 


F 100 101 FC 


834 422 


FAIR 


C 57 


100 nF A 10 % 50 V- 


813 375 


VAL 


0 4 


PC 74 HCT 86 T 


834 434 


VAL 


C 58 


100 nF * 10 * 50 V- 


813 375 


VAL 


0 5 


PC 74 HCT 86 T 


834 434 


VAL 


C 59 


100 nF * 10* 50 V- 


813 375 


VAL 










C 60 


10 nF * 10 * 50 V- 


813 332 


VAL 










C 61 


100 nF * 10 * 50 V- 


813 375 


VAL 




[ 






C 62 


100 nF * 10 * 50 V- 


813 375 


VAL 










C 63 


10 nF *10* 50 V- 


813 332 


VAL 


61 1 


BA 885 


830 533 


SIE 


















C 65 


1 nF * 10 * 50 V- 


813 320 


VAL 


61 3 


BA 885 


830 533 


SIE 


C 66 


1 nF ^ 10 * 50 V- 


813 320 


VAL 


61 4 


BA 885 


830 533 


SIE 


C 67 


1 nF * 10 ? 50 V- 


813 320 


VAL 


61 5 


BA 885 


830 533 


SIE 


C 68 


1 nF *10* 50 V- 


813 320 


VAL 


G1 6 


BA 885 


830 533 


SIE 


C 69 


1 nF ♦ 10 * 50 V- 


813 320 


VAL 


61 7 


BA 885 


830 533 


SIE 


C 70 


1 nF *10* 50 V- 


813 320 


VAL 










C 71 


1 nF * 10 * 50 V- 


813 320 


VAL 


61 9 


BA 885 


830 533 


SIE 


07 








Schlumberger Me&gerate GmbH 

tngolstddter StraBe 67 a 
8000 Munchen 46 


Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 


Liste besteht 
LIST CONSISTS 

aus £ 

OF 0 

Blatt 

SHEETS 


06 








05 








Bestuckte LeHerplatte 
Typ: Ulff-Oivider 


CM 








03 








02 










Tag 

DATE 


Name 

NAME 


36i«5 sa 

PART NO 


Blatt Nr 
SHEET NO 

2 


0, 1 


088J4 


11.6.87 


Mo. 


M* 1 






Di 






Dietrich 




- 213 041 S 

IAGRAM 


Aus- 

gabe 

ISSUE h 


And-Mittlg 

Nr. 

lODIFIC. NO. 


Tag 

DATE 


Name 

NAME 








SEE CIRCUIT C 






LW 


4QT1 



Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfilttgung, unbefugte Verwertung, Mitteilurtg an arvdere ist strafbar und schadenersatzpflichtig. 






Prirh Faucht Munrhen 10 6397 80 


























Wwt 



61 10 BA 883 

G1 11 BA 885 

61 12 BA 885 

G1 13 BA 885 

G1 14 | BA 885 

61 15 BA 885 

61 16 BA 885 

61 17 BA 885 

61 18 BA 885 



LI 1 |iH * 5 ? 
L 2 1 pH *5 ? 

L 3 1 |iH * 5 ? 

LA 1 |iH * 20 ? 
L 5 22 nH *20* 

L 6 39 nH *10? 

L 7 39 nH *10? 

L 8 39 nH *10? 

L 9 22 nH *20? 

L 10 39 nH *10? 

L 11 68 nH * 5 ? 

L 12 68 nH * 5 ? 

L 13 68 nH * 5 ? 



830 


533 


Si 


IE 


L 


14 


39 


nH 


830 


533 


Si 


IE 


L 


15 


68 


nH 


830 


533 


Si 


IE 


L 


16 


100 


nH 


830 


533 


Si 


IE 


L 


17 


100 


nH 


830 


533 


Si 


IE 


L 


18 


100 


nH 


830 


533 


SI 


IE 


L 


19 


68 


nH 


830 


533 


SI 


IE 


L 


20 


1 


tiH 


830 


533 


SI 


IE 


L 


21 


1 


iiH 


830 


533 


SI 


IE 


L 


22 


1 


tiH 



821 227 
821 227 
821 227 
821 310 
821 208 
821 210 
821 210 
821 210 
821 208 
821 210 
821 213 
821 213 
821 213 



L 23 1 pH *20? 

L24 1 pH *20? 

L 25 1 pH * 5 ? 

L 26 1 pH * 5 ? 

L 27 1 pH * 5 ? 







821 210 
821 213 
821 215 
821 215 
821 215 
821 213 
821 227 
821 227 
821 227 
821 310 
821 310 
821 227 
821 227 
821 227 



R 3 


5,6 kQ * 2 ? 


804 746 


VAL 


R 4 


5,6 kQ *2? 


804 746 


VAL 


R 5 


1,2 kQ *2 ? 


804 738 


VAL 


R 6 


1,2 kQ *2 ? 


804 738 


VAL 



Schlumberger MeSgerate GmbH 

Ingolstddter StraBe 67 a 
8000 Munchen 46 



— [6088.63 3.12.86 ~ oi 

Aus- And -Mittlg. t* arl 

gabe Nr. Tag Name 

ISSUE MODIFIC. NO. OATE NAME ®* pr 






Schaltteilliste 




EL. PARTS LIST 


Benennung 

DESCRIPTION 


Bestuckte Leiterplatte 


Typ: 


UHF-Oi vider 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 


361 435 Sa 


Hierzu Schaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 


213 041 S 


Gectt: 4031 | 



Blatt Nr 
SHEET NO 























220 Q *2% 
10 Q ±2 % 
220 Q *2Z 
10 Q * 2 % 
6,8 kQ * 2 % 
1 kC *2Z 
1 kQ *2Z 
1 kfi ± 2 % 

1,2 kQ*2Z 
4,7 kfi * 2 Z 
390 0*2 Z 
47 B * 2 * 
0 2 

1,2 kQ *2 Z 
5,6 kQ *2 Z 



10 Q ♦ 2 Z 



804 729 
804 713 
804 729 
804 713 
804 747 
804 737 
804 737 
804 737 
804 738 
804 745 
804 732 
804 721 
804 700 
804 738 
804 746 



R 34 12 kQ x 2 % 

R 35 3,9 kC * 2 Z 

R 36 10 Q*2Z 

R 37 1,2kQ*2Z 

R 38 150 kQ*2Z 
R 39 100 0*2 Z 
R 40 3,9 kQ*2 Z 
R 41 12 kQ*2Z 

R 42 270 0*2 Z 
R 43 47 0*2 Z 

R 44 150 kQ*2Z 
R 45 

R 46 1,2 kQ *2Z 

R 47 330 0 * 2 % 

R 48 

R 49 470 Q * 2 Z 




804 713 VAL 



Schlumberger MeBgerate GmbH 

Ingolst&dter StraBe 67 a 
8000 Munchen 46 



R 56 

R 57 1,2 kQ *2 Z 

R 58 330 Q * 2 Z 

R 59 

R 60 1 kQ * 2 Z 



804 750 
804 744 
804 713 
804 738 
804 763 
804 725 
804 744 
804 750 
804 730 
804 721 
804 763 

804 738 
804 731 

804 733 



R 23 


220 Q * 2 Z 


804 729 


VAL 


R 50 








R 24 


0 fi 


804 700 


VAL 


R 51 


470 Q * 2 Z 


804 733 


VAL 


R 25 


6,8 kQ * 2 Z 


804 747 


VAL 


R 52 


1,2 kQ *2 Z 


804 738 


VAL 


R 26 


390 Q * 2 Z 


804 732 


VAL 


R 53 








R 27 


470 Q i.2Z 


804 733 


VAL 


R 54 


330 0 *2 Z 


804 731 


VAL 


R 28 


4,7 kQ * 2 Z 


804 745 


VAL 


R 55 









804 738 
804 731 

804 737 



immtmmwM 




1986 T *« 

DATE 




Diese Zeichnung ist unser Eigentum. 





Schaltteilliste 




EL. PARTS LIST 


Benennung 

DESCRIPTION 

Typ: 


Bestuckte Lefterplatte 
UHF -Divider 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 


361 435 Sa 


Hierzu Schattplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 


213 041 S 


o«*t: 4031 ! 



Lisle besteht 
LIST CONSISTS 



Blalt Nr 
SHEET NO 














Pos 


Wert 


Bezeichnung 


REF. NO 


VALUE 


Schlumberger 
PART NO. 




R 63 5,6 kQ ^ 2 X 
R64 1,2 kg ± 1 % 
R 65 220 Q^2 % 

R 66 1 kQ jt, 2 it 

R 67 1 0 8 *2* 



R 80 1 kQ ♦, 2 X 

R 81 

R 82 5,6 kQ ± 2 % 

R 33 1,2 kQ +.2 X 

R 84 1 kQ ♦ 2 X 




R 85 


220 


Q *2 X 




R 86 


10 


Q i 2 X 




R 87 




07 








06 








OS 








04 








03 








02 








01 




— 




mm 


Aus- 

gabe 

ISSUE 


And.-Mittlg. 

Nr 

MOOIFIC. NO. 


Tag 

DATE 


Name 

NAME 



5 


6 


7 


8 


Poa. 

REF. NO. 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO 


Kereteller 

MANUFACT 



5,6 kQ*2 X 


804 746 


VAL 


1,2 kQ +_ 2 X 


804 738 


VAL 


10 Q+,2 X 


804 713 


VAL 


220 Q ♦. 2 X 


804 729 


VAL 


1 kQ A 2X 


804 737 


VAL 



5,6 kQ £ 2 X 


804 746 


VAL 


1,2 kQ 2 X 


804 738 


VAL 


10 Q A 2X 


804 713 


VAL 


10 Q t 2X 


804 713 


VAL 


220 Q 1 2X 


804 729 


VAL 


1 kQ ♦ 2 X 


804 737 


VAL 



R 88 5,6 kQ i2 % 

R 89 1,2 kQ 4.2 % 

R 90 10 Q l 2 % 

R 91 220 Q ♦ 2 % 



VAL R 96 0 Q 

VAL R 97 0 Q 

VAL R 98 0 Q 

VAL R 99 0 Q 

VAL R 100 0 Q 

R 101 0 Q 

VAL R 102 0 Q 

VAL R 103 0 Q 

VAL R 104 



804 746 
804 738 
804 737 
804 729 
804 713 



Schlumberger MeBgerate GmbH 
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804 746 
804 738 
804 713 
804 729 



10 Q *2X 


804 713 


VAL 


0 0 


804 700 


VAL 


0 £3 


804 700 


VAL 


0 2 


804 700 


VAL 


0 Q 


804 700 


VAL 


0 0 


804 700 


VAL 


0 9 


804 700 


VAL 


0 2 


804 700 


VAL 


0 9 


804 700 


VAL 


0 9 


804 700 


VAL 


0 9 


804 700 


VAL 



0 9 


804 700 


VAL 


0 9 


804 700 


VAL 



R 110 


1 kQ r2X 


804 737 


R 111 


1 kQ ♦ 2 X 


804 737 


R 112 


1 kQ 2 X 


804 737 















12.86 I Dietrich 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART, NO 



Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



Bestuckte Leiterplatie 
Typ; UHF -Divider 



361 435 Sa 
~ 213 041 S 




Blatl Nr 
SHEET NO. 











Bezeichnung 
Schlumbarger 
PART. NO 



Herat aMer 
MANUFACT 








Aus* And.-Mittlg 

gabe Nr. 

ISSUE MODIFIC. NO. 



Schlumberger Me&gerate GmbH 


Ingolstadter StraBe 67 a 


f 


5000 Munchen 46 




Tag 


Name 


1986 


DATE 


NAME 


geschr. 


3.12.86 


Oietrich 


bearb 




{/ /? s' 


gepr 







Benennung 

DESCRIPTION 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 



Hierzu Schaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 



Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



Bestuckte Leiterplatte 
Typ: UHF-Oivider 



361 435 Sa 

AGRAM 213 041 S 



an 


















Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO. 



MANUFACT REF. NO. 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 




















G1 6 BAT 17 



830 516 



VAL R 13 
R 14 



56 Q * 2 % 
10 Q *_2% 
10 Q ♦ 2 % 



804 722 
804 713 
804 713 



Hersteller 

MANUFACT 



L 1 


100 pH ♦ 15 % 


821 322 


SIE 










L 2 


100 |iH *. 15 % 


821 322 


Sl£ 










L 3 


560 nH 5 % 


821 224 


STET 


R 20 


560 a + 2 % 


804 734 


VAL 


L 4 


100 nH ♦. 5 ? 


821 215 


STET 


R 21 


220 Q 4. 2 % 


804 729 


VAL 


L 3 


100 nH 4 . 5 ? 


821 215 


STET 


R 22 


470 kQ ♦. 2 ? 


804 769 


VAL 


L 6 


1 pH 4 5 % 


821 227 


STET 


R 23 


390 8 *. 2 % 


804 732 


VAL 


L 7 


100 nH i 5 % 


821 215 


STET 


R 24 


100 8* 2 % 


804 725 


VAL 

i 


L 8 


68 nH A 5 % 


821 213 


STET 


R 25 


1 kQ i 2 % 


804 737 


VAL 


L 9 


820 nH i 5 % 


821 226 


STET 


R 26 


18 Q±2? 


804 716 


VAL 



R 1 


330 Q 2 ? 


804 731 


VAL 


R 2 


2,2 kQ 4.2 ? 


804 741 


VAL 


R 3 


5,6 kQ±2 ? 


804 746 


VAL 


R 4 


270 Q t. 2 ? 


804 730 


VAL 


R 5 


56 kQ ♦. 2 ? 


804 758 


VAL 


R 6 


1 kB ♦. 2 ? 


804 737 


VAL 


R 7 


15 kQ ♦ 2 ? 


804 751 


VAL 



R 10 


1 kQ ± 2 % 


804 737 


VAL 


R 11 


1 kfi L 2 % 


804 737 


VAL 


R 12 


1 kQ i ? % 


804 737 


VAL 



Schlumberger MeBgerate GmbH 
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R 30 


680 1)4.2'? 


804 735 


VAL 


R 31 


10 kQ 4 2 ? 


804 749 


VAL 


R 32 


220 Q i 2 ? 


804 729 


VAL 


R 33 


12 kfi 4.2 ? 


804 750 


VAL 


R 34 


1 kfi 4. 2 ? 


804 737 


VAL 


R 35 


270 fi 4. 2 % 


804 730 


VAL 


R 36 


18 a 4. 2 ? 


804 716 


VAL 


R 37 


18 fi 4 2 ? 


804 716 


VAL 



01 7088.59 5.5.87 

- 7088.39 30.3.87 



Aus- And -Mittlg. 

gabe Nr Tag 

ISSUE MOD1FIC. NO. DATE 



1986 Ta 9 



Ho # 1 geschr. 1 19.6,86 1 Dietrich 

bearb jjr ^ 

Name •• 

NAME 9epr ► 



Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



Benennung 

description Bestuck te Laiterplatte 

Typ: Osz 1 1 lator UHF-Synthese 



Bezeichnung 

Schlumberger 361 436 Sa 

PART. NO 

Hierzu Schaltplan _ . _ 

SEE CIRCUIT DIAGRAM tl J Wl 1> 



Hierzu Schaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 




GerAt: 4031 



vielfaltigung. unbefugte Verwertunq, Mitteilung an andere isl stratbar und schadenersatzpflichtig 



























Gerftt: 




















07 








06 








05 








04 








03 








02 








01 








- 


6 G08 . 


GU 


Lei 



Schlumberger Me&gerate GmbH 

Ingolstddter StraBe 67 a 
8000 Munchen 46 




Tag 

DATE 


Name 

NAME 


geschr 


23.6.86 


Morasch 


be art) 






gepr 







Benennung 

DESCRIPTION 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO 



Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



Bestuckte Leiterplatte 
Typ: Filter/UHF - Syn these 



361 437 Sa 



Hterzu Schattptan ^ - - . . „ 

SEE CIRCUIT DIAGRAM L\ J Ini O 



>r Eigentum Vervielffiltigung. unbelugte Verwertung. Mltteilurrg ai 































Swich nu ng 
ScNumberger 
PART. NO, 



MANUFACT REF. NO. 



Bezerchnung 
ScNumberger 
PART, NO. 



MANUFACT 



C 1 5,6 pF ♦. 0,25 % 50 V- 813 220 | VAl 
C 3 6,8 pF + 0,25 % 50 V- 813 221 VAL 
C 5 5,6 pF £ 0,25 l 50 V- 813 220 VAL 




Schlumberger MeBgerate GmbH 

Ingoistddter StraBe 67 a 
8000 Munchen 46 



an 





Schaltteilliste 




EL. PARTS LIST 


Benennung 

DESCRIPTION 


Bestiickte Le: terplatte 


Typ: 


F i 1 ter/UHF - Synthese 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 


361 A38 Sa 


Hierzu Schettplan 
^SEE CIRCUIT DIAGRAM 


213 (HI S 



Blatt Nr 
SHEET NO. 



Diese Zeichnung ist unser Eigentum. VerviellSItigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung 



idere ist stratbar und schadenersatzpflichtig 





















Wert 



Bezeichnung 
ScNumberger 
PART NO, 



MANUFACT 




A 1 


NE 5534 AO 


834 20 9 


VAL 


A 2 


NE 5534 AO 


834 209 


VAL 


A 3 


NE 527 D 


834 218 


VAL 


A 4 


TL 072 D 


834 222 


TEX 



884 179 



C 1 


1 nF i 10 % 50 V- 


813 320 


VAL 


C 2 


1 nF i 10 % 50 V- 


813 320 


VAL 


c 3 


1 nF i 10 % 50 V- 


813 320 


VAL 


C 4 


1 nF 10 % 50 V- 


813 320 


VAL 


c 5 


1 nF ± 10 X 50 V- 


813 320 


VAL 


C 6 


1 nF 4, 10 X 50 V- 


813 320 


VAL 


C 7 


1 nF ♦_ 10 % 50 V- 


813 320 


VAL 



1 nF 4. 10 X 50 V- 


813 320 


VAL 


68 pF 5 X 50 V- 


813 233 


VAL 


1 nF 10 % 50 V- 


813 320 


VAL 


10 pF i 20 ? 16 V- 


814 382 


ROO 


1 nF 4 . 10 % 50 V- 


813 320 


VAL 


1 nF 4 . 10 % 50 V- 


813 320 


VAL 


2,2 pF ♦ 20 X 50 V- 


814 362 


RdO 


1 nF 4. 10 % 50 V- 


813 320 


VAL 


10 pF 4 . 5 X 50 V- 


813 223 


VAL 


1 nF ± 10 X 50 V- 


813 320 


VAL 




Schlumberger Me&gerate GmbH 


Ingolstddter StraBe 67 a 




3000 Munchen 46 




Tag 


Name 


1987 


DATE 


NAME 


geschr 


21.4.87 


Dietrich 


bearb 






gepr 







C 20 


1 nF *10* 50 V- 


813 320 


VAL 










C 22 


1 nF *10X 50 V- 


813 320 


VAL 










C 24 


1 nF A 10 % 50 V- 


813 320 


VAL 


C 25 


1 nF x 10 % 50 V- 


813 320 


VAL 


C 26 


27 pF x 5 X 50 V- 


813 228 


VAL 


C 27 


1 nF 4 , 10 X 50 V- 


813 320 


VAL 



VAL C 32 4,7 pF ♦ 0,25 pF 50 V- 

VAL 0 33 4,7 pF *0,25 pF 50 V- 

VAL C 34 1 nF £ 10 ? 50 V- 

C 35 1 nF t 10 Z 50 V- 

C 36 68 pF +, 5 % 50 V- 

VAL C 37 10 |iF +.20 % 16 V- 

VAL C 38 10 jiF * 20 J£ 16 V- 



VAL C 41 100 pF ♦ 5 % 50 V- 

VAL C 42 1 nF A 10 * 50 V. 

ROD C 43 1 nF ♦ 5 % 50 V- 

VAL C 44 1,2 nF ♦ 5 % 50 V- 

VAL C 45 180 pF ± 5 £ 50 V- 



813 231 
813 320 
813 219 
813 219 
813 320 
813 320 

813 233 

814 382 
814 382 
813 390 

813 320 
813 235 
813 320 
813 247 
813 248 
813 238 
813 248 





Schaltteilliste 




EL. PARTS LIST 


Benenmmg 

DESCRIPTION 


Bes+uckte Leiterplatte 


Typ: 


PROG DIVIDER 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 


361 439 Sa 


Hierzu Schaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 


213 041 S 




e ist stralbar und schadenersatzpflichtig 














1 


2 


3 


4 


5 






8 


Pos 

REF.NO 


Wart 

VALUE 


Bezeicbnung 
Schlumberger 
PART NO. 


Herstefler 

MANUFACT 


Pos. 

REF. NO. 


Wert 

VALUE 


Bezetchnung 
Scblumberger 
PART. NO 


Hersteller 

MANUFACT 


C 47 


1,5 nF ♦. 5 If 50 V- 


813 249 




C 74 


47 nF ♦, 10 2 50 V- 


813 371 


VAL 


C 48 


15 pf 4. 5 3S 50 V- 


813 225 




















C 76 


100 pF ♦ 5 % 50 V- 


813 235 


VAL 


C 50 


100 pF ♦ 5 2 50 V- 














c 51 


1 nF ± 10 1 50 V- 














C 52 


1 nF. i 10 % 50 V- 














C 53 


1 nF ^ 10 2 50 V- 






C 80 


100 nF ♦. 10 2 50 V. 


813 375 


VAL 


C 54 


1 nF ^ 10 2 50 V- 






C 81 


100 pF ± 5 2 50 V- 


813 235 


VAL 


C 55 


1 nF ± 10 2 50 V- 






C 82 


100 nF x 10 % 50 V- 


813 375 


VAL 


C 56 


1 nF + 10 % 50 V- 


813 320 




C 83 


100 nF ± 10 % 50 V- 


813 375 


VAL 










C 84 


100 nF ^ 10 2 50 V- 


813 375 


VAL 










C 85 


100 nF 1> 10 2 50 V- 


813 375 


VAL 










C 86 


1 nF A 10 % 50 V- 


813 320 


VAL 


C 60 


1 nF ♦. 10 % 50 V- 


813 320 


VAL 










C 61 


1 nF 10 % 50 V- 


813 320 


VAL 










C 62 


1 nF ♦, 10 2 50 V- 


813 320 


VAL 


C 89 


1 nF ♦ 10 2 50 V- 


813 320 


VAL 


C 63 


1 nF ♦. 10 2 50 V- 


813 320 


VAL 


C 90 


1 nF jMO 2 50 V- 


813 320 


VAL 


C 64 


22 pF ♦ 5 % 50 V- 


813 227 




C 91 


1 nF * 10 2 50 V- 


813 320 


VAL 


C 65 


1 nF j.10 2 50 V- 


813 320 




C 92 


1 nF ± 10 2 50 V- 


813 320 


VAL 


C 66 


33 pF £ 5? 50 V- 


813 229 


— 


C 93 


10 pF 4. 20 2 16 V- 


814 382 


ROD 










C 9^ 


1 nF 10 2 50 V- 


813 320 


VAL 










c 95 


100 nF ♦_ 10 2 50 V- 


813 375 


VAL 










C 96 


2,2 pF 20 2 50 V- 


814 362 


ROD 


C 70 


1 nF ♦ 10 2 50 V- 


813 320 












C 71 


1 nF 10 2 50 V- 


813 320 


u 










C 72 


33 pF ♦. 5 2 50 V- 


813 229 


■ 










c 73 


47 nF A 10 % 50 V- 


813 371 


1 


C 100 


10 (iF ± 20 2 16 V- 


814 382 


ROD 


07 
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Schaltteilliste I: 

EL. PARTS LIST 


iste bestebt 
IST CONSISTS 

t 9 

Matt 

SHEETS 


06 








05 








otscRiPTtoN Besturkte leiierplatte 

Typ: PROG DIVIDER e 


04 








03 








02 








1987 






BezeiChnung ' 

Schlumberger 36l 439 $2 

PART NO 


ilatt Nr 
SHEET NO 

? 


01 ' 


088.84 


5.7.87 


Di 


— ' 


7088.54 


23.4.87 


Staff 


geschr 






nienu 


DIAGRAM 213 041 S 


Aus- 

gabe 

issue y 


And.-Mittlg. 

Nr 

^ODIFIC. NO. 


Tag 

DATE 


Name 

NAME 


bearb 




IH^KW 


SEE CIRCUIT 


gepr. 




■M 


Gertt: 4031 | 



Diese Zeichnung ist unser Eigentum VervielfSItigung. unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflictitig 























1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


a 


Pos. 
REF NO 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO. 


Herstetter 

MANUFACT 


POS 

REF NO 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO 


Heratetter 

MANUFACT 


C 101 


10 nF ± 10 ? 50 V- 


813 332 


VAL 










C 102 


1.5 nF x 5? 50 V- 


813 269 


VAL 










C 103 


1 nF* 5? 50 V- 


813 247 


VAL 


C 130 


2,7 nF ± 5 ? 50 V- 


813 252 


VAL 


C 104 


1,5 nF ± 5 ? 50 V- 


813 249 


VAL 


C 131 


27 pF ± 5? 50 V- 


813 228 


VAL 


C 105 


100 nF x 10 ? 50 V- 


813 375 


VAL 


C 132 


10 |iF ± 20 ? 16 V- 


814 382 


ROD 


C 106 


2,2 (iF x 20 ? 50 V- 


816 362 


ROD 


C 133 


100 nF ±10? 50 V- 


813 375 


VAL 










C 136 


2,2 nF ± 20 ? 50 V- 


816 362 


ROO 










C 135 


2,2 nF ± 20 ? 50 V- 


816 362 


R00 










C 136 


100 nF ± 10 ? 50 V- 


813 375 


VAL 


C 110 


2,2 |iF ± 20 ? 50 V- 


816 362 


ROD 










C 111 


100 nF x 10? 50 V- 


813 375 


VAL 










C 112 


100 nF ±10? 50 V- 


813 375 


VAL 










C 113 


680 pF x 5 ? 50 V- 


813 245 


VAL 


C 160 


100 nF ± 10 ? 50 V- 


813 375 


VAL 


C 116 


100 pF x 5? 50 V- 


813 235 


VAL 


C 141 


100 nF ± 10 ? 50 V- 


813 375 


VAL 


C 115 


100 nF ±10? 50 V- 


813 375 


VAL 










C 116 


100 nF ± 10 ? 50 V- 


813 375 


VAL 


























































C 120 


10 pF ± 20 ? 16 V- 


814 382 


ROD 


D 1 


U 822 BS 


834 428 


TELE 


C 121 


100 nF ±10 ? 50 V- 


813 375 


VAL 


0 2 


F 11 C 91 DC 


834 421 


FAIR 


C 122 


100 nF ±10 ? 50 V- 


813 375 


VAL 


0 3 


SN 76 AS 76 0 


834 449 


TEX 


C 123 


100 nF ± 10 ? 50 V- 


813 375 


VAL 


D 4 


HD 100 102 F 


836 493 


HIT 


G 124 


1 nF ± 5 ? 50 V- 


813 247 


VAL 


0 5 


SN 76 AS 168 0 


834 470 


TEX 


C 125 


100 nF ± 10 ? 50 V- 


813 375 


VAL 


0 6 


U 822 BS 


834 428 


TELE 


C 126 


67 nF ±10 ? 50 V- 


813 371 


VAL 


























07 
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Schaltteilliste ' 

EL. PARTS LIST 


iste besleht 
IST CONSISTS 

IUS Q 

df y 

llatt 

SHEETS 


06 








05 








o™™ R ®stuekte Leiterolatte 

Typ: PROG 0IVI0ER ! 


04 








03 








02 












HBfl 


36i 639 s a 

PART NO 


3latt Nr 
SHEET NO 

3 






fmSai 


mm 


« 




23.4.87 


Staff 


gescbr 








Ian 

DIAGRAM 213 041 S 


Aus- 

gabe 

ISSUE 


And.-Mittlg. 

Nr. 

VlODIFIC. NO 


Tag 

DATE 


Name 

NAME 






wotm 


SEE CIRCUtT 











Diese Zeichnung ist unser Eigentum Vervielf&ltigung. unbefugte Verwertung. Mitteilung an andere ist stralbar ond schadenersatzpflichtig 


















D 10 


F 11 C 91 DC 


834 421 


FAIR 


0 11 


F 11 C 91 DC 


834 421 


FAIR 


D 12 


HC 10 H 131 P 


834 494 


HOT 


D 13 


Vi AS 168 0 


834 470 


TEX 


D 14 


PC 74 HCT 4046 AT 


834 440 


VAl 


0 15 


SN 74 AS 74 0 


834 449 


TEX 


D 16 


SN 74 AS 74 0 


834 449 


TEX 



H*r*t*Mer Pos. 
MANUFACT REF. NO 



G1 5 
FAIR G1 6 



830 552 
830 491 



61 11 


BAV 99 


830 491 


VAL 


G1 12 


LSS 250 


856 200 


SIE 


GT 13 


HSKS-2910 


830 551 


HP 



0 20 


SN 74 AS 74 0 


834 449 


TEX 


D 21 


SN 74 AS 74 D 


834 449 


TEX 


D 22 


SN 74 AS 74 0 


834 449 


TEX 










0 24 


SN 74 AS 30 D 


834 495 


TEX 


0 25 


PC 74 HCT 00 T 


834 430 


VAL 


0 26 


PC 74 HCT 00 T 


834 430 


VAL 



L 1 


10 nH ± 20 % 


821 207 


STET 










L 3 


150 nH 5 % 


821 217 


STET 


L 4 


150 nH ^ 5 % 


821 217 


STET 


L 5 


330 nH ^ 5X 


821 221 


STET 


L 6 


330 nH ^ 5% 


821 221 


STET 



G1 1 


BAS 16 


830 552 


HP 


L 10 


22 nH £ 20 % 


821 208 


STET 


G1 2 


BZX 84 C 5 V 1 


830 492 


VAL 










G1 3 


82X 84 C 5 V 1 


830 492 


VAL 


L 12 


820 nH 5 t 


821 226 


STET 


G1 4 ! 


HSMS-2910 


830 551 


HP 


L 13 


1,5 |iH 10 % 


821 229 


STET 




q . . . r . u Schaltteilliste 

Schlumberger MeRgerate GmbH 

fcL. r AH I o LloT 

Ingolstadter StraB© 67 a Benennung _ _ 

8000 MCinchen 46 description Bestuckte Leuerplatte 

Typ: PROG 0IV10ER 



I Liste bestehl 
LIST CONSISTS 



Bezeichnung 
Scblumberge 
PART NO 



Aus- 


And -Mitttg. 






gabe 


Nr 


Tag 


Name 


ISSUE 


MODIFIC. NO, 


DATE 


NAME 



361 439 Sa 
213 041 S 




rvielfaltiguna 



























220 g ♦, 2 % 
22 0 ± 2 % 
220 0 ± 2 % 
560 Q ±2% 



1,5 kg ±2? 
1,5 kg x2% 
12 kg ±2l 
1,8 kQ A 2i 









oo 




oo 




CO 




8 



1,8 


kgi.2* 


330 


Q 1,2 % 


100 


Oi.2* 


560 


g ±2 % 


1,5 kgjt.2* 


470 


Q±2* 


330 


Vi.2% 


100 


Zj.2% 




1 kg i 2 i 


100 


g A 2% 



804 729 




Schlumberger Me&gariits GmbH 

Ingolstddter StraBe 67 a ihunn, 

8000 Munch en 46 mscriptio 



CSltiMdBlifigFllM 



Noth B*z*tchnung 

NAME ScMumbwow 

PART NO 



N*#r*t» Schaltptan 
SEE cmCUIT DIAGRAM 



680 Q ». 2 ? 
15 kg ±2% 
1 kg ♦ 2 % 



Schattteilliste 

EL. PARTS LIST 



P»$+0ckte Ltitwplatt* 
Typ: PROG DIVIDER 



361 439 Sa 
' 213 041 S 



Dim* Z**chntmQ i»t un*#r Eigantum. 



Gwftt: 



t unbafugt* Varwartung, Mi H MMwt m- andara »al strata* und scfcadanarsaUpfkeMi*. 



5 


























MANUFACT 1 



R 30 68 Q ♦ 2 



150 Q ♦ 2 % 




R 26 


18 Q ± 2? 


804 716 


VAL 


R 27 


390 Q i2? 


804 732 


VAL 


R 28 


1,8 kQ l 2 ? 


804 740 


VAL 










R 30 


100 Q ±2% 


804 725 


VAL 


R 31 


680 Q ±2% 


804 735 


VAL 


R 32 


180 Q x2? 


804 728 


VAL 


R 33 


1,2 kQ i_2 % 


804 738 


VAL 


R 34 


680 Q 4,2? 


804 735 


VAL 


R 35 


22 kQ 4 2 ? 


804 753 

. 


VAL 


R 36 


22 kQ 4 . 2 ? 


804 753 


VAL 


R 37 


10 kQ 4 2 ? 


804 749 


VAL 


R 38 


2,2 kQ 42? 


804 741 


VAL 


R 39 


22 kQ i 2 ? 


804 753 


VAL 


R 40 


10 kQ 4.2? 


804 749 


VAL 


R 41 


1,8 kQ 4.2 ? 


804 740 


VAL 


R 42 


1,8 kQ 4.2 ? 


804 740 


VAL 


R 43 


, 

330 Q ♦. 2 ? 


804 731 


VAL 


R 44 


100 Q 4.2? 


804 725 


VAL 


R 45 


680 Q 4 2 ? 


804 735 


VAL 


R k6 


100 Q 4.2 ? 


804 725 


VAL 



804 723 VAL 

804 727 VAL 



Schlumberger Me&gerate GmbH 

Ingolst&dter StraBe 67 a 
8CXK) Munchen 46 



R 52 


68 Q i.2? 


804 723 


VAL 


R 53 


220 Q *2? 


804 729 


VAL 


R 54 


1 kQ x 2 ? 


804 737 


VAL 


R 55 


150 Q ♦. 2? 


804 727 


VAL 


R 56 


39 Q x 2? 


804 720 


VAL 



R 60 150 Q x 2 ? 

R 61 220 Q ♦ 2 ? 

R 62 1 kQ 2 ? 

R 63 A, 7 kQ *.2 ? 

R 64 6,8 kQ +. 2 ? 

R 65 2,2 k2 t 2? 

R 66 56 Q ♦ 2 * 



804 727 
804 729 
804 737 
804 745 
804 747 
804 741 
804 722 



R 70 470 fi ^ 2 % 

R 71 470 Q ♦. 2 ? 

R 72 470 Q *.2 % 

R 73 1 kQ «.2 * 

R 74 1 kQ ♦. 2 ? 

R 75 470 Q ♦. 2 ? 

R 76 150 kQ *,2 % 



Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



description Bestiickie LeUerplatte 



804 733 
804 733 
804 733 
804 737 
804 737 
804 733 
804 763 



7088,84 5 . 7,87 pi 1987 DATE NAME 

7088,54 23*4,87 Staff g«s C hr 21,4,87 Dietric h 



Bezeichnung 
Schlumberget 
PART NO 



Typ: PROG DIVIDER 



361 439 Sa 



And-Mittlg. bearb 

Nr. Tag Name 

MODIFIC. NO. DATE NAME 9epf 



e 



Hienu Schaltplan 

SEE CIRCUIT DIAGRAM J\ 7 f)L1 S 





















1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


Pos 

REF. NO 


Weft 

VALUE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO. 


Hersteller 

MANUFACT 


Pos. 
REF NO 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO 


Hersteller 

MANUFACT 




Schlumberger Me&gerate GmbH 

Ingolstadter StraBe 67 a j Benennung 
8000 Munchen 46 DESCRIPT " 




Aus- 


And.-Mittlg 






gabe 


Nr 


Tag 


Name 


ISSUE 


MODIFIC. NO. 


DATE 


NAME 







Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 


Benennung 

DESCRIPTION 


Typ: 


Bestiickte Leiterplatte 

PROG 0IVI0ER 


Bezetchnung 
Schlumberger 
PART NO 




361 «9 Sa 


Hierzu Schaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 


213 041 S 


Gerdt: 








Eigentum VervieHaltigung. unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere is 




Diese Zeichnung ist 















1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


e 


Pos 

REF NO 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO. 


Hersteller 

MANUFACT 


Pos 

REF NO 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 


Hersteller 

MANUFACT 


R 133 


390 Q 


804 732 


VAL 


R 160 


22 kQ +.2? 


804 753 


VAL 


R 134 


2,2 kfi i.2 % 


804 741 


VAL 


R 161 


22 kQ l 2 % 


804 753 


VAL 


R 135 


10 kQ ± 2 % 


804 749 


VAL 










R 136 


2,2 kQ ± 2 % 


804 741 


VAL 












T 1 


BFR 93 A 


832 287 


VAL 


I 2 


BFT 93 


832 293 


VAL 


T 3 


BFR 93 A 


832 287 


VAL 


T 4 


BC 850 3 


832 284 


VAL 


T 5 


BFR 93 A 


832 287 


VAL 


T 6 


BFR 93 A 


832 287 


VAL 



Schlumberger Me&gerate GmbH 

Ingolstlidter Strafle 67 a 
8000 Munchen 46 



Benennung 

DESCRIPTION 





Tag Name 

-j DATE NAME 

gescftr 21.4,87 0 1 6 1 T 1 C tl 

bearb 

9epr. I 



elfaltigung unbelugte Verwertung, Miiteilung 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 



8FR 93 A 
BFR 93 A 
9FI 93 
3FR 93 A 
SSI 175 
8C 850 a 
8C 860 e 

BFR 93 A 

BC 850 3 

3C 850 8 
3C 860 B 



Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



Bestuckte Lei terp 1 at te 

Typ: PROG DIVIDER 



361 439 Sa 



832 287 
832 287 
832 293 
832 287 
832 288 
832 284 
832 285 

832 287 
832 284 
832 284 

83? 285 




Hierzu Schattplan 

SEE CIRCUIT DIAGRAM 21 3 041 S 



Gerdt : 4031 



t strafbar und schadenersatzpflichtig 



VAL 

VAL 

SIL1C 

VAL 



I Lisle besteht 
LIST CONSISTS 






















Bezeichnung 
Scblumberger 
PART NO 



Hersteller 

MANUFACT 





Schlumberger MeBgerate GmbH 

Ingolstadter Strafie 67 a 
8000 Munchen 46 



1087 Tas Name 

date name 

geschr ?1 , ^ e 8? 0 ^ 6 1 H C H 

Aus^ And -Mittlg. I bearb ~ 

gabe Nr Tag Name f 

ISSUE MODIFIC NO DATE NAME 9epr 



Oiese Zetchnung ist unser Eigentum. Vervielfaltigung. unbefugte Verwertung. Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpfliehtig 





Schaltteilliste 




EL. PARTS LIST 


Benennung 

DESCRIPTION 

Typ: 


Bes tuck te LeUerplatie 
PROG DIVIDER 


Bezeichnung 




Schlumberger 


361 439 Sa 


. PART NO 




Hierzu Schaltplan 

SEE CIRCUIT DIAGRAM 21 3 041 S 


Gerfit: 4031 






















The frequency-modulated oscillator T5 works at a frequency of 105*6 MHz. It 
is held on its centre frequency by a narrowband PLL (D8, D9, A4 , G14, G15). 



The control and modulation voltages are added on varactors G14/5. The 
modulation sensitivity can be adjusted with R65 and reduced by a factor of 
four for certain RF bands with Til, T10. 

As a function of the FM mode the source for the reference frequency of the 
PLL is selected with gates D5: 

In AC FM mode it is derived from the crystal-referenced 10-MHz signal on 
socket Bu2 by division (D7). At the same time D7 generates the reference 
frequency for the fine decade 361 455 (Bu3). 

In DC FM mode it is derived from crystal oscillator T2/Qul, the frequency 
of which is in turn referred by a PLL (Dl, Al, Gil, G12) to the 10-MHz 
crystal signal divided down to 400 kHz by D7. 

In DC frequency modulation the modulation voltage on socket Bu8 produces on 
the one hand a change in the frequency of the FM oscillator (T5), and on 
the other hand it is converted via the active lowpass filter A2 by the A/D 
converter into a binary word that drives the phase accumulator in gate 
array D2. In this way it is possible to divide the frequency of crystal 
oscillator T2 to 400 kHz with a small decrement /increment as a function of 
the modulation voltage. 

The change in frequency of the 400-kHz reference is matched to the 
deviation of the FM oscillator with potentiometers R20, R21. The monoflops 
D4-A/B form the clock generator for the gate array (D2) and the A/D 
converter (D3). 



Ref. No. 217 031 F Sub FM Modulator 

Type 4031 Unit 



Schlumberger 



Date iff *f • 

Sheet 1/2 

Functional Description 





2. Fine decade 361 455 



Oscillator D2 of the fine decade is integrated into a PLL (D3, D4 , Al, G13- 
6) and can be tuned between 56 and 76 MHz in 1-kHz increments. The division 
ratio is transferred serially on the data line with the clock to 
synthesizer device D4 when the input is enabled. 

Amplifier T1 boosts the signal level for driving frequency divider Dl, at 
the output of which the divided oscillator signal appears in 100-Hz 
increments in the range 5.6 to 7.6 MHz. 

If the PLL is unsynchronized, transistor T2 signals the error with H level 
on socket BulO. 



3. Adding loop 361 456 

Oscillator T6 is held to the sum frequency of the fine decade and FM 
modulator by a PLL (T6, T2, Al, Dl, A3, G12, G13). 

Transistor T2 works as a multiplying mixer with preceding impedance 
transformers (Tl, T4), the filtered output signal of which (C15, C14, LI, 
C13, L6, C20) is increased to TTL level by level converter Al. 

Comparator A2-A and transistor T10 prevent the PLL from locking onto the 
image frequency by charging integrator A3-A in the capture operation. 

If there is a deviation from a given range of control voltage, comparator 
A2-B signals this via Tl and socket Bu8 as an impermissible operating 
state . 

The oscillator signal, buffered by amplifier T5, is applied to divider D2, 
which divides the frequency by a factor of ten. 

In analyzer mode the divider is disabled via socket Bu6. 



Ref. No. 217 031 F Sub FM Modulator 

Type 4031 Unit 



Schlumberger 



Date l ». f?- 
Sheet 2/2 

Functional Description 







stOckte Leuerplatte 
FRUITED CIRCUIT BOARD 
hierzu * 

see 

Bestfickte Leitarplatte 
PRINTEO CIRCUIT BOARO 
In'erzu 
see 

Bestuckte Lelterplatte 
PRINTED CIRCUIT BOARD 
hierzu 

see 

Bestfickte Leiterplatte 
PRINTED CIRCUIT BOARD 
hierzu 
see 



3 


4 


Bezeiehnung 
Schlumberger 
PART. NO, 


Hertteller 

MANUFACT 


361 402 


SCHL 


361 402 Sa 




361 455 


SCHL 


361 455 Sa 




361 456 


SCHL 


361 456 Sa 




361 457 


SCHL 


361 457 Sa 





5 


6 


7 


8 


Pos. 

REF. NO. 


Wert 

VALUE 


Bezeiehnung 
Schlumberger 
PART. NO 


HersleHer 

MANUFACT 



Schlumberger MeBgerate GmbH 

Ingolstadter StraBe 67 a 
8000 Munchen 46 







Schaltteilliste 




EL. PARTS LIST 


Benennung 

DESCRIPTION 


FH-Nodulator 


Bezeiehnung 
Schlumberger 
PART NO 


217 031 


Sa 


Hierzu Schaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 


217 031 


S 



Lisle bestebt 
LIST CONSISTS 



Gerdt. 



ist stratbar und schadenersatzpllichtig 


















s 


6 


7 


8 


Pos. 

REF. NO. 


Wert 

VALUE 


Bezetchnung 
ScMumberger 
PART NO. 


Hersteller 

MANUFACT 





Aus- And.-Mittlg. 

gabe Nr Tag Nam© 

ISSUE MODIRC.NO DATE NAME 



Schlumberger MeEgerate GmbH 

Ingolstadter StraSe 67 a 
8000 Munchen 46 




Tag 


Name 




DATE 


NAME 


gesctv 


15.7.86 


Hunch 


bearb 






9epr 




— m 





Schaltteilliste ! 




EL. PARTS LIST 


Benennung 

DESCRIPTION 


Besiuchie Lei ierp'iatle 
!yp; Basis FM - Hodulator 


Bezeicbnung 
Scblumberger 
PART NO 


361 402 Sa 


Hterzu Schaltblan O'l*? no*! 

SEE CIRCUIT DIAGRAM * VJ 1 U 













Po# 


Wert 


Bezeichnung 

Schlumberger 


REF NO 


VALUE 


PART NO, 



A 1 NE 5534 AD 



834 209 



5 


6 


7 


8 


Pos. 
REF. NO 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 


Hefsteller 

MANUFACT 



VAL C 22 1 nf ^ 10 Jt 50 V- 813 247 



C 1 


10 nF ± 10 * 50 V- 


813 332 


VAL 


C 2 


10 nF ±10* 50 V- 


813 332 


VAL 


C 3 


10 bF ±10* 50 V- 


813 332 


VAL 


C 4 


10 nF ±10* 50 V- 


813 332 


VAL 


C 5 


10 nF ±10* 50 V- 


813 332 


VAL 


C 6 


470 nF ±10* 50 V- 


813 383 


VAL 



Schlumberger Mefigerate GmbH 

Ingolstadter StraBe 67 a 
8000 Munchen 46 



C 24 10 pF ± 20*16 v- 814 382 
C25 10 nF ±10* 50 V- 813 332 
C 26 470 nF ±10*50V- 813 383 
C 27 100 nF ± 10 * 50 V- 813 375 



C 30 


10 nF ±10* 50 V- 


813 332 


VAL 


C 31 


10 bF ±10* 50 V- 


813 332 


VAL 


C 32 


10 nF ±10* 50 V- 


813 332 


VAL 


C 33 


1 bF ±10*50 V- 


813 320 


VAL 


C 34 


10 pF ±20* 16 V- 


814 382 


Rtt) 


c 35 


1 nF ±10* 50 V- 


813 320 


VAL 


C 36 


10 nF ±10* 50 V- 


813 332 


VAL 



C 10 


10 nF ±10* 50 V- 


813 332 


VAL 


C 11 


10 nF ±10* 50 V- 


813 332 


VAL 


C 12 


10 nF ± 10 * 50 V- 


813 332 


VAL 


C 13 


10 bF ±10* 50 V- 


813 332 


VAL 


C 14 


100 nF ±10* 50 V- 


813 375 


VAL 


C 15 


10 pF ±20* 16 V- 


814 382 


Rfl0 


C 16 


10 bF ±10* 50 V- 


813 332 


VAL 


C 17 


47 pF ± 5 * 50 V- 


813 231 


VAL 


C 18 


47 pF ± 5 * 50 V- 


813 231 


VAL 


C 19 


47 pF ± 5 * 50 V- 


813 231 


VAL 


C 20 


10 nF ± 10 * 50 V- 


813 332 


VAL 


C 21 


1 nF ± 10 * 50 V- 


813 2k7 


VAL 




10 pF ±20* 16 V- 



813 231 

814 382 
814 382 

813 375 

814 382 

813 375 

814 382 





Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 


Benennung 

DESCRIPTION 


Bestdckte Leiterplatte 


Typ: 


FINE 0ECADE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 


361 455 Sa 


Hierzu Schatipian *4n ryM 

SEE CIRCUIT DIAGRAM 1 1 1 W J 1 0 


1 4011 


1 




ndere ist strafbar und schadenersatzpflichtig. 



















C 50 100 nf j, 10 It 50 V- >13 37? 

C 51 47 «F A 5 t 50 ¥- 813 371 



5 


6 


7 


8 


Pos. 
REF. NO 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 


Hersteller 

MANUFACT 


01 11 


BAS 16 6E6 


830 552 


VAL 



0 1 


74 F 168 SC 


134 470 


FAI 


0 2 


NC 1648 P 


834 381 


HOT 


0 3 


SP 8716 HP 


834 447 


PLES 


0 4 


HO 145 158 P 1 


834 408 


NOT 



LI 
L 2 



100 nH £5? 
120 nH *5* 
10 ||H *10* 



821 215 
821 216 
821 239 



61 1 


BAV 99 


830 491 


VAL 


61 2 


L SS 250 


856 200 


SIE 


61 3 


BBY 40 6EG 


830 619 


VAL 


61 4 


B8Y 40 BEG 


830 619 


VAL 


61 5 


BBY 40 GE6 


830 619 


VAL 


61 6 


BBY 40 6£6 


830 619 


VAL 


61 7 


BAV 99 


830 491 


VAL 


61 8 


BZX 84/C 3 V 3 


830 496 


VAL 


61 9 


GAV 99 


830 491 


VAL 


61 10 


8AS 16 GE6 


830 552 


VAL 



07 








06 








05 








04 








03 


8088.69 


25.5.88 


Rodig 


02 


7088.45 


2.4.8? 


Oi 


01 


aaaa.5 


Ai.H-U 













Schlumberger Mefigerate GmbH 

Ingolstddter StraBe 67 a 
8000 Miinchen 46 



R 1 


3,3 kQ * 2 % 


804 743 


VAL 


R 2 


470 S *2* 


804 733 


VAL 


R 3 


100 fi *2* 


804 725 


VAL 


R 4 


15 kfi + 2* 


804 751 


VAL 


R 5 


3,9 kfl ±2% 


804 744 


VAL 


R 6 


1 kfl ±2% 


804 737 


VAL 


















R 9 


100 5 jt2? 


804 725 


VAL 


R 10 


680 fl * 2 1 


804 735 


VAL 


R 11 


2,2 kfl *2* 


804 741 


VAL 


R 12 


27 kfl * 2 % 


804 754 


VAL 


R 13 


10 kfl *2* 


804 749 


VAL 


R 14 


10 Q *2* 


804 713 


VAL 






Schaltteilliste 




EL. PARTS LIST 


Benennung 

DESCRIPTION 


BestSckte Leiterp latte 


Typ: 


FINE OECADE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 


361 455 Sa 


Hierzu Schaltplan C 

SEE CIRCUIT DIAGRAM 41 1 5 





Blatl Nr 
SHEET NO 




’ Eigentum Vervielfaltigung. unbetugte Verwertung. Mitteilung an andere ist stratbar und schadenersatzpflichtig 

















R 15 100 kQ L l% 



80* 7(1 



R 18 


10 kQ x 2 i 


80V 749 


VAL 


R 19 


10 kQ 1 2 % 


804 749 


VAL 


R 20 


2,7 kQ t 2% 


804 742 


VAL 


R 21 


3,9 kQ t 2t 


sot m 


VAL 


R 22 


22 kQ t 2t 


mm 


VAL 


R 23 


22 kQ ±2% 


804 753 


VAL 


R 24 


22 kQ 2 X 


80* 753 


VAL 


R 25 


22 kQ *2X 


809 753 


VAL 


R 26 


180 kQ +2X 


804 764 


VAL 



S 


6 


Pos. 

REF. NO. 


Wert 

VALUE 


1 1 


BfR 93 A GE6 


T 2 


BC 860 B 6£6 












- - - 

























07 








06 








05 








04 








03 








02 








01 












mm 


Aus- 

gabe 

ISSUE 


And.-Mittlg. 

Nr 

MODIFIC. NO. 


Tag 

DATE 


Name 

NAME 




Schlumberger MeBgerate GmbH 

Ingolstadter StraBe 67 a 
8000 Miinchen 46 



1«9»8( ] Oietrjsh 





Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 


Benennung 

DESCRIPTION 


Bestuckte L«iterplatt« 


Typs 


FINE DECADE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 


361 455 Sa 


-1 Hierzu Schaltplan | 


j SEE CIRCUIT DIAGRAM 


217 031 S 1 


ma 


























Pos 



Wert 



Herstetter 



Po*. 



Wert 




MANUFACT I REF NO. 



7 


8 


Bezeicbnung 
Schlumberger 
PART. NO 


Hersteller 

MANUFACT 



A 1 


ME 527 0 


834 218 


VAL 


C 21 


100 nF £.10 * 50 V- 


813 375 


VAL 


A 2 


TL 072 CD 


834 222 


TEX 


C 22 


100 nF £.10* 50 V- 


813 375 


VAL 


A 3 


TL 072 CO 


834 222 


TEX 


C 23 


10 nF £.10* 50 V- 


813 332 


VAL 










C 24 


10 nF £.10$ 50 V- 


813 332 


VAL 










C 25 


18 pF £. 5 X 50 V- 


813 226 


VAL 










C 26 


6,8 pF £. 0,25 pF 50 V- 


813 221 


VAL 


















C 1 


10 nF x 10 X 50 V- 


813 332 


VAL 










C 2 


10 nF £ 10 Jt 50 V- 


813 332 


VAL 










C 3 


10 nF A 10 ^ 50 ¥- 


813 332 


VAL 


C 30 


10 nF 10 % 50 V- 


813.332 


VAL 


C 4 


10 (if 20 JE 16 V- 


814 382 


Rio 










c 5 


10 |iF +20* 16 V- 


814 382 


RiO 


C 32 


10 nF £.10$ 50 V- 


813 332 


VAL 


C 6 

i 


10 (iF ♦ 20 % 16 V- 


814 382 


RiD 


C 33 


1 nF £. 5 % 50 V- 




813 247 


VAL 



C 34 18 pf L 5 % 50 V- 813 226 

C 35 10 (*F 1 20 % 16 V- 814 382 



C 10 


1 nF ♦ 5 % 50 V- 


813 247 


VAL 


C 11 


18 pF £, 5 % 50 V- 


813 226 


VAL 


C 12 


10 nF £, 10 % 50 V- 


813 332 


VAL 


C 13 


22 pF ♦ 5 % 50 V- 


813 227 


VAL 


C 14 


10 nF * 10 % 50 V- 


813 332 


VAL 


C 15 


18 pF i 5 % 50 V- 


813 226 


VAL 


C 16 


10 nF x 10 $ 50 V- 


813 332 


VAL 


C 17 


100 pF ♦. 5 $ 50 V- 


813 235 


VAL 


C 18 


100 nF £. 10 % 50 V- 


813 375 


VAL 










C 20 


18 pF £, 5 % 50 V- 


813 226 


VAL 



C 40 


10 pF x 5 $ 50 V- 


813 223 


C 41 


27 pF ♦. 5 $ 50 V- 


813 228 


C 42 


15 pF x 5 $ 50 V- 


813 225 


C 43 


1 pF £. 20 % 50 V- 


813 390 


C 44 


47 pF x 5 % 50 V- 


813 231 


C 45 


470 pF x 5$ 50 V- 


813 243 


C 46 


470 pF ♦, 5 % 50 V- 


813 243 


C 47 


10 nF * 10 % 50 V- 


813 332 




Schlumberger Me&gerate GmbH 

Ingolst&dter StraBe 67 a 
8000 Munchen 46 



1986 Tafl Name 

1 7 DATE NAME 

geschr 2.9.86 Dietrich 



Aus- And.-Mittlg. 

gabe Nr 

ISSUE MODIFIC. NO. 



Tag Name 

DATE NAME 







Schaltteilliste 






EL. PARTS LIST 


Beneneung 

DESCRIPTION 




Bestuckte Leiterplatte 




Typ 


ADDING LOOP 


Bezeicbnung 
Schlumberger 
PART NO 




361 456 Sa 


Hierzu Scballplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 


217 031 S 


1 Gerdt: 


!!Sni 





Liste besteht 
LIST CONSISTS 



Blatt Nr 
SHEET NO 



Diese Zeichnung ist 



Eigenti 



igung, unbelugte Verwertung. Mitteilung 



stratbai 



schadenersatzpflichtig 





















1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


Pos 

REF. NO 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO. 


Hersteiier 

MANUFACT 


Pos. 
REF. NO 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO 


Hersteiier 

MANUFACT 










L 1 


6,8 pH *10* 


821 237 


STET 










L 2 


0,33 pH* 5* 


821 221 


STET 


C $0 


100 nF * 10 * 50 V- 


813 375 


VAL 


L 3 


5,5 Win dun gen 


821 925 


NE0 


C 51 


100 aF *10* 50 V- 


813 375 


VAL 


L 4 


10 |iH *10* 


821 239 


STET 


C 52 


100 nF *10* 50 V- 


813 375 


VAL 


L 5 


0,47 |i« * 5 * 


821 223 


STET 


C 53 


10 nF * 10 * 50 V- 


813 332 


VAL 


L 6 


6,8 pH *10* 


821 237 


STET 


C 54 


10 nF *10 * 50 V- 


813 332 


VAL 










C 55 


100 nF *10* 50 V- 


813 375 


VAL 










C 56 


47 pF * 5 * 50 V- 


813 231 


VAL 


R 1 


33 B *2* 


804 719 


VAL 










R 2 


390 B *2* 


804 732 


VAL 










R 3 


22 B *2* 


004 717 


VAL 










R 4 


2,7 kfl*2* 


804 742 


VAL 










R 5 


18 kQ *2* 


804 752 


VAL 


0 1 


MC 4044 


834 679 


TEX 


R 6 


10 kB *2 * 


804 749 


VAL 


0 2 


SP 8647 B 


834 401 


PIES 


















































R 10 


27 kfl *2 * 


804 754 


VAL 










R 11 


1 kB *2* 




804 737 


VAL 


61 1 


BAS 16 6E6 


830 552 


VAL 


R 12 


27 kfl * 2 * 


804 754 


VAL 


61 2 


BB 804-2 


830 620 


SIE 


R 13 


1,8 kfl *2* 


604 740 


VAL 


61 3 


BB 804-2 


830 620 


SIE 


R 14 


1,8 kB *2* 


804 740 


VAL 


61 4 


LSS 250 


856 200 


SIE 


R 15 


3,3 kfl *2* 


804 743 


VAL 


61 5 


BAN 56 GEG 


830 550 


VAL 


























































07 
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Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 


L>ste besteht 
LIST CONSISTS 

aus . 

OF 4 

Blatt 

SHEETS 


06 








05 








Benennung 

description Bestuckte Leiterplatte 

Typ; ADDING LOOP 


04 




IBHI 




03 




BESS 




02 








1986 


Tag 

DATE 


Name 

NAME 


sc““, 361 456 Sa 

PART NO 


Blatt Nr 
SHEET NO 

2 


■H 




mm 


mu 


| 12 


IZZE2 


iig^ 




geschr 


2.9.86 


Dietrich 




in 

IAGRAM 21? 031 S 


Aus- 

gabe 

ISSUE N 


M 






bearb 






SEE CIRCUIT O 


gepr 









Diese Zeichnung ist unser Eigentum Vervielfalligung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere is! strafbar und schadenersaUpftichtig 

















1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


Po«. 

REF. NO. 


Wart 

VALUE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO. 


HereteMer 

MANUFACT 


Pos. 
REF NO 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 


Hersteller 

MANUFACT 


8 20 


100 fi 


804 725 


VAL 










821 


2,7 W 1 2% 


804 742 


VAL 










8 22 


18 kQ +2 i 


804 752 


VAL 










R 23 


10 kQ ±2% 


804 749 


VAL 


R 50 


18 kQ ±2% 


804 752 


VAL 


R 24 


1 kO t 2% 


804 737 


VAL 


R 51 


100 9 t 2K 


804 725 


VAL 


R 25 


1 kQ ±2% 


804 737 


VAL 


R 52 


10 kQ l 2 % 


804 749 


VAL 


8 26 


4,7 kQ *2 t 


804 745 


VAL 


R 53 


3,9 kQ ±2% 


804 744 


VAL 


827 


4,7 kQ t 2 % 


804 745 


VAL 


R 54 


15 kQ 


804 751 


VAL 


R 28 








R 55 


2,7 kQ t 2% 


804 742 


VAL 


R 29 








R 56 


1 kQ t 2t 


804 737 


VAL 


R 30 


390 Q *2t 


804 732 


VAL 


R 57 


1 kQ ±2% 


804 737 


VAL 


R 31 


22 Q *2% 


804 717 


VAL 










R 32 


33 Q *2% 


804 719 


VAL 










R 33 


82 Q *2* 


804 724 


VAL 


R 60 


2,7 k0 *2 t 


804 742 


VAL 


R 34 


68 Q t 2% 


804 723 


VAL 


R 61 


56 kQ i2 % 


804 758 


VAL 


R 35 


330 Q +2% 


804 731 


VAL 


R 62 


27 kQ t 2% 


804 754 


VAL 


R 36 


10 kQ i 2 t 


804 749 


VAL 


R 63 


10 kQ i_2% 


804 749 


VAL 










R 64 


22 kQ ±2% 


804 753 


VAL 










R 65 


39 kQ ,2* 


804 756 


VAL 










R 66 


10 kQ 1 2 % 


804 749 


VAL 


R 40 


10 kQ t 2% 


804 749 


VAL 










R 41 


100 Q ±2% 


804 725 


VAL 










R 42 


680 Q ±2% 


804 735 


VAL 










55 

az 


1 kQ ±2% 


804 737 


VAL 


R 70 


10 kQ ±2% 


804 749 


VAL 


R 44 


1,8 kQ ♦ 2% 


804 740 


VAL 










R 45 


680 Q l 2% 


804 735 


VAL 


R 72 


100 Q ♦. 2 % 


804 725 


VAL 


R 46 


1,5 kQ *2 % 


804 739 


VAL 


R 73 


1 kQ ±2% 


804 737 


VAL 


07 








Schlumberger MeBgerate GmbH 

Ingolstadter StraBe 67 a 
8000 MOnchen 46 


Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 


Lisle bestehl 
LIST CONSISTS 

aus L 
OF ^ 

Blatl 

SHEETS 


06 
















Benennung 

description Bestiickte Leiterplatte 

Typ: AODING LOOP 










03 
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Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 


Blalt Nr 
SHEET NO 

3 


01 




2,4.87 


wm 


— 




rzzza 












217 031 S 


Aus- 

gabe 

ISSUE 


And.-Mittlg 

Nr 

MODIFIC. NO. 


Tag 

DATE 


Name 

NAME 








SEE CIRCUIT D 


gepr 




££l- 


°** ! 40T1 



Diese Zeichnung isl unser Eigentum. VerviellSItigung. unbelugte Verwertung, Mrtteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig 


















1 


2 


3 


4 






Bezeichnung 
ScNumberger 
PART NO. 




PO» 

REF NO 


Wert 

VALUE 


Her Metier 
MANUFACT 


R 76 


2,2 kfi ±2% 


804 741 


VAl 


R 75 


680 Q t 2t 


•06 735 


VAL 


R 76 


1,2 kfl ♦2? 


804 738 


VAL 


R 77 


390 0 ±2 t 


804 732 


VAL 



T 1 


BFR 93 A 


832 2«7 


VAL 


T 2 


8FR 93 A 


832 217 


VAL 


T 3 


BC 860 B 


832 285 


VAL 


T k 


i BFR 93 A 


832 287 


VAL 


T 5 


! 

BFR 93 A 


832 287 


VAL 


T 6 


j BFR 93 A 


832 287 


VAL 



T 10 BC 860 B 

T 11 BC 860 B 



832 285 
832 285 




Aus- 


And.-Mittlg. 






gabe 


Nr. 


Tag 


Name 


ISSUE 


MODIFIC NO. 


DATE 


NAME 



Schlumberger MeRgerate GmbH 


Ingolst&dter StraBe 67 a 


f 


5000 Munchen 46 




Tag 


Name 


1986 


DATE 


NAME 


geechr 


2.9.86 


Dietrich 


bearb 




t / >* ^ 


gepr. 




ma 



Bezeichnung 
Schl umber ger 
PART. NO 



HersteMer 

MANUFACT 




Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



Benenrtung 

DESCRIPTION 


Btetuckte Leiterplatte 




Typ: ADDING LOOP 


Bezetchnung 
Schlumberger 
PART NO 


361 656 Sa 



Hierzu Schaltplan 
''SEE CIRCUIT DIAGRAM 



217 031 S 




















5 


6 


7 


8 


Pos 

REF NO 


Wert 

VALUE 


Bwetchnung 
ScMufnb«rgef 
PART NO 


Herste'ier 

MANUFACT 














































18 pF 


* 5* 58 V- 


100 nF 


X 10 * 50 V- 


100 nF 


1.18* 50 V- 


10 rf 


1.10* 50 V- 


47 pF 


1,20*16 V- 


3*9 pf 1 


0,025 pF 63 V- 


4,7 pF* 


0,025 pF 63 V- 



C59 2,7 pfj 0,025 pF 63 V- 
C 60 47 pF x 5* 50 V- 

C 61 10 nF *10* 50 V- 

C 62 10 nF Jt 10X50 V- 

C 63 10 |# i.20*l6V- 

C 66 68 pF * 5 * 50 V- 



10 mF 1 20* 16 V- 



813 223 

813 227 
813 224 
813 226 
813 375 
813 375 

813 332 

814 386 
810 701 



810 702 



810 700 
013 231 
813 332 

813 332 

814 382 

813 233 

814 382 



C 72 4,7 nF i 5 * 50 V- 

3 10 nF *20* 16 V- 

100 |iF i. 20* 6,3 V- 814 334 



VAL C 79 

VAL C 80 



10 nF * 20* 16 V- 



47 |# *20*16 V- 



10 1 # *28*16 8- 



10 |# * 20 * 16 V- 



C 84 47 pF * 5 * 50 V- 





STET 
VAL 
VAL 
VAL 

ROB C 90 

VAL C 91 

C 92 
ROD C 93 
C 94 



10 pF x 20 * 16 V 
10 nF ^ 10 * 50 V 
10 ft ^ 20 * 16 V 
10 nF x 10 * 30 V 



10 1# *20 * 16 V 



10 nF x 1° * 50 V- 
47 pF x 5 * 50 V- 






^g||j 



47 pF * 5 * 50 V 



ScMumtagtr Meftgaraia GmbH 

IngotetMtar Strafle 67 a 
8000 MQnchan 46 






IHairleh 





Schaltteilliste 

EL PARTS LIST 


Baoannuog 


Bntiekta Laitnrplatta 


DESCRIPTION _ 

T>p: 


Frtyiincy IWulator 


Bwaidinung 1 


ScMumfcflrgw 


381 457 Sa 


PART NO 


Hwm SchaHptan mm ten » 

SEE CIRCUIT OlAQRAIi *1 1 Wl * 



I Nr. I Tat 
MOCNnC.MO.1 DATE 



Dmm Z**eh flung ist unwr E*ofl"*w» V*rwnH8lttgyng. unbflfugto Vflrwflrtuflg. MitNNunQ an and«r« i«t ctrattw und KhadanarsalziiNchtift 





























































5 


6 


7 


8 


Poa 

REF NO 


Wert 

VALUE 


Bezeichnung 
Schtumberger 
PART NO 


Hersteller 

manufact 



0 1 HC 145 106 P 
D 2 L 5 H 0190 S 
0 3 *0 573 JN 

D 4 74 HC 123 T 

0 5 , 74 HCT GOT 

0 6 NE 527 0 

0 - PC 74 HCT 390 T 
0 8 DC 120 15 P 
0 9 HC 145 106 P 

D 10 TL 431 CO 



834 448 

835 100 
834 132 
834 483 
834 430 
834 218 
834 438 
834 475 



HOT L 1 

LSI L 2 

ANAL L 3 

VAL L 4 

ML L 5 

VAL L 6 



22 pH £10* 
0,33 pH x 5* 
0,33 pH x 5* 
1 pH £15? 
5,5 Hdj. 

10 pH i.10 ? 




R 7 10 IcQ *2 it 

E R 8 10 kit £ 2 ? 



821 318 
821 221 
821 221 
821 310 
821 925 
821 239 



L 10 


10 pH £10? 


821 239 


STET 


L 11 


1 pH £15? 


821 310 


SIE 


















Qu 1 


3,263745 HHz 


853 063 


TELEQ 










R 1 


8,2 kO £2? 


m 748 


VAL 


R 2 


15 kfi x 2? 


804 751 


VAL 


R 3 


47 kfl £2? 


804 757 


VAL 


a 4 


560 fi £2? 


804 734 


VAL 



804 749 
804 749 



R 10 


220 kfl £2? 


804 765 


VAL 


R 11 


10 kQ £ 2? 


804 m 


VAL 


R 12 


1 kfi £2? 


804 737 


VAL 





Schaltteilliste 


Liste best**m 
LIST CONSISTS 




EL. PARTS LIST 


aus c 

OF 1 

Blatt 

SHEETS 


Benennung 

DESCRIPTION 


BtstSckto Loitorplatti 
Typ: Froqutncy Ho (fa la tor 


Bezeichnung 
Schtumberger 
PART NO 


361 457 Sa 


Blatt Nr 
SHEET NO 


H»erzu Schettplen ^ « 

SEE CIRCUIT DIAGRAM 21 f 0?1 5 


3 


Garftt: 


4031 





Dwm Ze*chnung i«t haw E*gentun». Verviettiaigung, unbefugte Verwertung. MrtteOung wi andar« isl etrefoer und pchedenereelzptlichltg. 















1 kfl *2* 



*24 1 kfl 4,2* 



R 25 1 kfl 4 , 2 * 



*26 10 kS x 2 * 



100 g ±2% 



Bozetctaung 
ScMumbargar 
PART MO. 



HerateMar Poa. 

MANUFACT REF NO 



6 


7 


8 


Wert 

VALUE 


Bnzeichnung 
Schlumberger 
PART NO 


Herstetter 

MANUFACT 



*13 


10 kfl * 2 * 


*14 


56 kfl 4 . 2 * 


*15 


18 kfl 4,2 * 











*19 


2 kfl *25* 


807 738 



*20 


20 kfl *25* 


*21 


22 kfl 4 , 2 * 


R 22 


100 kfl *25 * 



*06 737 



737 



«l 19# 



*51 



4,7 kfl ♦ 2 * 



4,7 kfl ± 2 * 
100 fl 4,2* 



10 kfl *2* 



22 fl 4,2* 



* 45 3,3 kfl 4.2* 

* 46 270 fl 1.2? 

* 47 3,9 kfl ±2% 

*4* 3,9 kg ±2* 



39 kn ♦ 2 % 

100 fl *,2* 



743 

730 



804 744 
804 7'. 
804 756 
804 725 




IIStlldiUdflIHMH 
I ffilEBlBTlgg lPfl 



70*0.441 1.4.87 



InflotstUtor StraBe 67a I Bmnnung 
8000 MOnchen 46 descr*™ 



Bazaichnune 

ScNumteroar 
PART MO 



EL. PARTS LIST 



Baatuckta Lai tary Htta 
Typi f ra qaa nc y Oadelatar 



361 457 Sa 
* 217 031 S 




Blatt Nr 
SHEET NO 



D«aaa Zaichnqng 1st mar Eiontum- Vfv iUt l M qiw. tmba*u*a Varwartt*»f. M a H ainna m and va iat atr alter und B ch ada n ari «rp » cW i» 







































































2,7 kQ A 2l 



39 kQ x 2 1 



*73 3,9 kQ *,2* 



*74 10 kO x2l 



I 75 10 kQ i.2l 



■ 71 *,7kQx2l 



80* 7*2 





80* 7*9 
80*7*9 
80* 756 
80* 7** 
80*7*9 
80*7*9 



80* 73* 
80*7*5 



1 kQi.2 1 


804 737 


4,7 kQ x ft 


80* 7*5 


5,6 kQ x ft 


80* 7*6 


33 k9i,2l 


804 755 


33 kQi.21 


804 755 


22 kQi.21 





R 91 


100 kQ i.2l 


R 92 


10 kQ i,2l 


R 93 


10 kQ i.2l 




. , 10 ka 1.21 

96 *70 kQ i.2l 



VAL T* 

¥11 T 5 

VAL T 6 

VAL T 7 




761 


VAL 


749 


VAL 


749 


VAL 



7 


8 


Bezetchnong 
ScMumberger 
PART NO 


Hefstelier 

MANUfACT 



80* 769 



22 kQ X 2l 


804 753 


VAL 


2,2 kQ x 2 1 


804 741 


VAL 


1 kQx2l 


804 737 


VAL 




Schiumbcrger MeEgtreta GmbH 
Ingototftdter StraSe 67 a 
8000 MQnchen 46 



03 \1oU.AU \lS.tM 



02 



O' 17088.4* 1.4.8 






NAME 



Dittrich 





Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 


BinfnnunQ 

DESCRIPTION 


BaatGckta Laitarplatta 
Tn: Fraaoaacy Radalator 


Bazaichnung 
Schhnabargar 
MAT NO 


361 457 Sa 


Hiarza Schattptan 217 ©1 $ 

SEE CIRCUIT DIAGRAM 


iSSL 






Statt Nr. 
SHEET NO 



Diasa Za*ctmung 1st uriMr Eigantum. Vanrtatt***gung. unbafugta Varwartung. Mittaiiung an arwtara tat atrafbar und schadanarsatipflichtig. 

















































The electronic attenuator consists of the individual attenuators B2/20 dB, 
B3/20 dB, B4/30 dB, B5/30 dB with the associated lifting magnets and the 
electronic drive plus a switch selector. 

The coils are on +5 V on one terminal. 

The switching transistors take the other terminal of the relay coil to 
ground (holding state). 

For energizing the second terminal of the coil is not switched to ground 
but to the plate of the electrolytic capacitor charged to -15 V, 

The current pulse is the result of V Q , R coil , R C ETswitch and R Vcharge* 
Latch and PXA form the digital interface. 

Driving : 

The data lines 10, 11, 12, 13 switch the four attenuator magnets to hold 
(= High) or release (= Low). 

Data line 14 actuates the switch selector. 

If magnets attract from the idle state, data line 9 is also to be switched 
High for 20 ms (« starter, Clock « control line 8) 



- Ci 






Ref. No. 226 031 F 


Sub Attenuator 


Date JJ. / U 


Type 4031 


Unit 


Sheet 1/1 



Schlumberger 



Functional Description 







ist strofbar und s civic 









1. Leiterplatte gereinigt 

2. Dampfungschips mit Leitkleber 761 016 auf 
Leiterplatte geklebt(hierzu 099 068V) und 

unfer leichtem Druck 1 Stunde bei 120°C ausgehartet 

3. Ultraschall gereinigt 
k. Staubfrei verpackt 



9P0Z 



9P0Z 




^0 



Kon 



rung ^ 226 031S/361 171Sa 
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L 


Rohted 


09 






08 




Ml 


^ZLL_._ 




06 


|_. . 




Werk stnfl 


05 


L_ _J 


. J 


04 


h 




03 




r _ . ~i~ 

L i — " 


verw. in: 226 031 


0? 




U.l.'U 




Obertiache 


01 


Wm 1 


r ' ' 

is.'iaei 


*U{ 


Gerat : 4031 


Aus 

gabe 


Andg 

Mittlg 


— 

Datum 


1 1 
Name 



6 



5 



4 



D<ese Zeictinung ist unser Etg 
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2 



1 



SI 016 auf 
068V) und 

Dei 120°C ausgehartet 




KontrollmaB 
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05 
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Datum Name 



F f etmafi 
tnie r anzen 


Maflstati 


±0,2 


2 , 5:1 


1986 


Datum 


Name 


gez 


15.10. 


Staffler 


bearb 






gepr 
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Schlumberger MeBgerate GmbH 



Ingolstadter StraBe 67 a 
8000 Miinchen 46 



Bestuckte Leiterplatte 

Typ ATTENUATOR 



361 171 



Gerat :4031/226 031 



Diese Zeichnung ist unser Eigentum Vervieifalbgung unbefugte Vefwertung Mrtteilung an andere >st strafbar und schadenersatzpflichttg 




3 



2 



1 




















Bestuck te Leiterplatte 
hierzu 

Bestuck te Leiterplatte 



Hubiuagnet 




Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO, 



361 171 
361 171 Sa 
361 420 
361 420 Sa 



Hersteller Pos. 

MANUFACT REF. NO. 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO 



Hersteller 

MANUFACT 



Bu 44 


22 SMA - 50 - 0 - 3 


886 295 


Bu 46 


22 SMA - 50 - 0 - 3 


836 295 


Bu 49 


22 MCX - 50 - 0 - 2 


886 185 



300 650 




Schlumberger MeRgerate GmbH 

Ingolstadter StraBe 67 a I Benennung 
8000 MOnchen 46 description 



Aus- And.-Mittlg. bear 

gabe Nr, Tag Name 

ISSUE MODIFIC. NO. DATE NAME 9epl 




Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 



Schaltteilliste 

EL. PARTS LIST 



RF -ATTENUATOR 



226 031 Sa 



Hierzu Schaltplan 

SEE CIRCUIT DIAGRAM 226 031 S 




Eigentum. Vervielfaltigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung a 




















Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO, 



Hersteller Pos. 

MANUFACT REF. NO 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO 




Schlumberger MeRgerate GmbH 

Ingolstadter StraBe 67a 
8000 Munchen 46 






Schaltteilliste 




EL. PARTS LIST 


Benennung 

DESCRIPTION 


Bestuckte Leiterplatte 
Typ: Attenuator 


Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 


361 171 Sa 


Hierzu Schaltplan 
SEE CIRCUIT DIAGRAM 


, 226 031 S 


Gerdt : 4 Q 3 1 ] 





















Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO, 



Hersteller Pos. 

MANUFACT REF, NO 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART. NO. 



Hersteller 

MANUFACT 



10 nF ' *1C5£ 




D 1 


m 74 c 374 


834 330 


NAT 


















61 1 


1 N 4148 


830 240 


ITT 


61 2 


1 N 4148 


830 240 


ITT 


■31 3 


1 H 4148 


830 240 


ITT 


G! 4 


1 N 4148 


830 240 


ITT 


01 5 


RY3 26 


830 027 


ITT 


G1 6 


1 H 4148 


830 240 


ITT 










K 73 


Kabelbaum 

CABLE HARNESS 


384 742 


SCHL 



R 1 2,21 kSi : 1 

R2 4,75 kB ! 1 



S02 041 ROD 

802 045 ROD 



Schlumberger Meftgerate GmbH 

I PIQOlStfldtSr Str3l36 67 3 Benennung 

8000 Munchen 46 DESCRIPT|( 




Schaltteilliste 



EL. PARTS LIST 



Sracn^oN Bestuckte Leiterplatie 
Typ : ATTENUATOR CONTROL 



Bezeichnung 
Schlumberger 
PART NO 



361 420 Sa 



Hierzu Schaltplan 

SEE CIRCUIT DIAGRAM 226 031 S 



Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielf&ltigung, unbefugle Verwertung, Mitteilung a 

















